
SAĞLIK BAKANLIĞI 
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Patnos ilçe Devlet Hastanesi
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SAYIN

mnHHpc- HaS[anem'Z\n„ İhtiyacı olan a*ağ|da özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayıl. Kamu ihale Kanunu'nun 22/D 
maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

olunur. ^  firma'arm aŞağ'da yaZ''' huSUSİar ^ ' t u ş u n d a  tekliflerini İdaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 SOĞUK BUHAR MAKİNESİ 1 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.10.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALMA M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 A U N M ^ S î r  0LM A YAN ' İSTENİLEN ÜRÜNLERÎN KATAL0G NUMARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF M EKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

9 TEKLİF EDİLEN MALZEM ELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEM İZ SARF DEPOSUNA TESLİM  EDİLMELİ.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALM A BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 
FAX: 0472 616 1168 

E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


SOĞUK BUHAR MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARA UYGULANABİLMELİDİR.
2. SOĞUK BUHAR VERMELİDİR.

3. CİHAZDA HAVA VE BAKTERİ FİLTRESİ OLMALIDIR.
4. SU TANKI KAPASİTESİ EN AZ 1 LT OLMALIDIR.
5. EN AZ 8-12 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞABİLMELİDİR.
6. BUHAR KAPASİTESİ EN AZ 200-300 ML / SAATTE OLMALIDIR.
7. BUHAR HORTUMU HER YÖNE HAREKET EDEN İSTENEN POZİSYON VERİLEBİLEN SPİRALLİ 

OLMALIDIR.
8. AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ KOLAY AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR.
9. HAZNEDEKİ SUYU SIZDIRMAYA KARŞI KORUNAKLI OLMALIDIR.
10. TEKERLEKLİ TAŞIMA STANDI OLMALIDIR.
11. BUHAR VERME SÜRESİ AYARLANABİLİR OLMALIDIR.
12. DEĞERLENDİRMELER NUMUNE ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.


