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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI
PUANA DAYALI SONUC KARSILIGI
IDRAR CIHAZI KULLANIMI
TEKNIK SARTNAMESI

KONU: Eleskirt llce Devlet Hastanesi laboratuvarini kapsayan ihtiyaci igin
temin edilecek kitler ve birlikte verilecek idrar analizért cihazlarinin puana
dayali sonug karsihgl alimina iliskin hususlar kapsamaktadir,

GENEL SARTLAR

. Firmalar sartnamede adi ve miktari belirtilen kitlerin tamamina teklif verecektir.
. Kurulacak cihazlar, is bitim tarihi itibar ile 10 yasini gegmemelidir. Bu durum

cihazlarin imalat tarihi ve seri numarasini gosteren cihaz Uretim belgesi ile
muayene esnasinda belgelendirilecektir.

Yuklenicinin kurdugu sistemler halen tretiliyor olmalidir. Uretimi durdurulmus
olan cihazlar ihaleye katilamazlar. Cihazin halen uretiliyor olduguna dair belge
ihale dosyasina konulacaktir.

Cihazlar, yuklenici tarafindan kurumun gosterecedi yere Ucretsiz olarak
kurulmali, cihazlarin kapasitelerine uygun kesintisiz gic kaynagr (UPS)
yuklenici tarafindan saglanmalidir.

Cihazlarin kurulmasi, yerlestiriimesi ve ¢alismasi igin masa, ¢alisma tezgahlari
ve alt yapi degisikligine gereksinim duyulursa, s6z konusu giderler ve
malzemeler, laboratuvar standartlarina uygun olarak yuklenici tarafindan
Ucretsiz olarak Ustlenilmelidir.

Laboratuvar veya cihazlarin yer degistirmesi durumunda gerekli tadilat ve
tasinmayla ilgili tim islemler de ylklenici firma tarafindan gerceklestirilecektir.
Bu islem icin hastaneden herhangi bir tcret talep edilemez.

. Yuklenici firma, s6zlesme yapildiktan sonra en geg 20 takvim guni icerisinde

tum cihazlarin laboratuvar kurulumunu gerceklestirip, tum kontrollerini
yaptiktan sonra aktif olarak calisir sekilde teslim edecektir. Yuklenici
tarafindan laboratuvar cihazlarinin kurulumunu miteakip idarece muayene
kabul islemi yapilacaktir.

Yiklenici firma, énerilen cihazlar icin, cihaz kullanim ve servis el kitapgiklarinin
orijinallerini ve kullaniciya yonelik olarak hazirlanmis Turkge rehberlerini
vermelidir. Bu rehberde calisma prensibi ve ¢alisma basamaklar, kalibrasyon
ve kontrollerin calisiimasi, 6rneklerin galisiimasi, hasta girisi, sonuclarin rapor
biciminde basiimasi, cihazin glnlik ve periyodik bakimlarinin zamani ve nasil
yapilacadi, problemlerin tespiti ve ¢dzumu igin gerekli algoritmalar agik ve
anlasthr bir dil ile anlatiimaldir. Firma ayrica parametrelerin yas ve cinsiyete
gore normal referans araliklarini ve birimlerini gosteren dokimani da kuruma
teslim etmelidir.

Cihazlar, hastanelde var olan HIS (Hospital Information System) ve LIS
(Laboratuary information System) otomasyon sistemine entegre olabilmesi i¢in
her turli donanima sahip olmahdir. Cihazlar sistem uizerinden istenen testleri
gorip calismali ve sonucun sistem (zerinden rapor edilmesini saglamahdir,
sonucun aktanmi  tamamen otomatik olarak gerceklesmeli, kullanici
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mudahalesine gerek olmamaldir. ~ Cihazlarin ~ otomasyon sistemine
entegrasyonu igin gerekli tim bilgisayarlar, aksesuarlar, veri aktarimi
yapabilmek igin gerekli olan ara yazilimlar ile donanimlar yuklenici tarafindan
icretsiz olarak saglanacaktir.

10.Cihazlarla ilgili egitim, yuklenicinin egitim sertifikall yetkili gorevlileri tarafindan
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verilecektir. Egitim sirasinda harcanan kit, sarf malzemeleri yuklenici
tarafindan saglanacaktir. Egitim, hastane rutin hizmetini aksatmayacak
sekilde, laboratuvar sorumiulari denetiminde, ilgili uzmanin belirleyecedi
sayida elemana, istenilen surede Ucretsiz olarak verilecektir. Hastane
laboratuvar sorumlularinin uygun gordugu belirli araliklarla bu egitimler
tekrarlanacaktir. Bu sart teklif dosyasinda firma tarafindan taahhtt edilerek
belgelendirilecektir.

Teklif edilen cihazlar, sozlesme siresince yuklenicinin Ucretsiz garantisi

altinda olmalidir. Kitlerin kullanildigi stre boyunca her turld bakim, onarim ve
yedek parca ihtiyaglar  yuklenici firma tarafindan Ucretsiz  olarak
gergeklestirilecektir.

12 Cihazda kullanilacak tum soliisyonlar, orjinal kalibratorler ve kontroller,

diluentler, her biri test sayisinin %20 fazlasi olacak miktarda cihazin
calismasina uygun disposible idrar tupleri ve nonsteril vidal kapakli idrar
kaplari, yazici kagitlar, kartusu veya toneri ve cihazin kalite standartlarina
uygun ve guvenilir calisabilmesi igin gerekli her turlti sarf malzemeleri kitlerin
kullanildigi stire boyunca yuklenici tarafindan bedelsiz saglanacaktir ve siparis
edilen kit miktarina yetecek kadar sarf malzemesi ayni zamanda teslim
edilecektir.

13 Cihazlarin ana bilgisayar disinda bilgisayar, bilgisayar masasi, sandalye,

barkot okuyucu ve firma tarafindan Ucretsiz karsilanacak ve laboratuvarlara
kurulumu yapilacaktir. Cihazlarnin hasta sonuglarinin kagit ciktisini alabilecek
sekilde sistemleri yok ise ayrica yazicl verilmelidir. Kagit, kartus, toner gibi her
cesit sarf malzemesi, yazicilarin bakim ve onarimlar yUklenici tarafindan
cretsiz olarak saglanmahdir.

14.Bu teknik sartname ile kitleri verenlerden bu kitlerle ile ilgili cihazin teknik

bakimi istenmektedir. Teknik bakim konusunda asagidaki sartlar gecerlidir:

a_ Firmalar teklifleri ile birlikte; teknik bakim verecek elemanlarin listesi ile bu
elemanlarin teknik bakim adresi, cep ve is telefonlar, faks ve cagr
numaralarini. bu elemanlarin sirket biinyesinde oldugunu gosteren belgeyi
(retici firma/ distribator firma/ teklif veren firma), bu elemanlara ait uretici
firmanin verdigi egitim belgesini vermelidirler.

b Teknik bakima, cihaza ait her turlu parga ve sarf malzemesi dahildir.
Kitlerin kullanildigi stre iginde bakim, onarim ve yedek parcadan hig bir
Ucret talep edilmeyecektir.

¢ Cihazlarin bakimi ile ilgili ayrintili bir program verilmelidir. Kullanici ve ilgili
teknik servis tarafindan yapiimasi gereken gunltk, haftalik, aylik ve benzeri
bakim ile hangi zamanlarda ne yapilacagini ve nelerin degisecegini
gosteren ayrintili bir cetvel seklinde duzenlenerek laboratuvara teslim
edilmelidir.

d. Periyodik bakimlarnin laboratuvarlar tarafindan talep edilmeksizin
zamaninda ve eksiksiz yapilmasi yuklenici firmanin sorumlulugundadir.
Yapilan periyodik bakimlarin zamaninda yapildigr bakimi yapan teknik
servis yetkilisinin imzasi ile belgelenmelidir. ligili firma teknik servis yetkilisi,
yaptigl her bakim igin bakim raporu hazirlamall ve bu raporun bir kopyasi
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laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

e. Teknik bakim ve onanm hizmeti ginde 24 saat, haftada 7 gin ve tum
bayram ve resmi tatil giinlerinde verilmelidir.

f. Ariza bildiriminden sonra 24 saat icinde cihaza mudahale edilecek ve buna
ragmen cihaz onarilamiyorsa 72 saat iginde yiklenici tarafindan yedek bir
cihaz saglanacaktir. Bu garanti hem temsilci firma hem de distribGtor firma
tarafindan verilmeli ve taahhit edilmelidir Anzali gecen sire garanti
sliresinden sayilmayacak ve belirlenen slreyi asan her gun i¢in arizalardan
dolay! olusan hizmet kaybi firmaya cezai mieyyide olarak uygulanacaktir.
Arizanin tek cihazda olmasi durumunda da yukardaki sartlar gecerlidir.
Yiklenicinin yukumltluklerini yerine getirmemesi sebebi ile tetkiklerin
yapllamamasi ve arizanin giderilememesi durumunda, bu durumun sebep
oldugu her tarlt hasta haklari ile ilgili sorusturma sonucu olusacak maddi
ve manevi kayip yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

g. On bes (15) glin icinde giderilemeyen arizalarda ayni dzelliklerde yeni bir
cihaz kurulacaktir. Kurulmadigr taktirde ihale yukUmlUlikleri yerine
getiriimemis sayilacaktir.

h. Arnza bildirim zamani, yukleniciye telefon, e-mail veya faks ile durumun
iletiimesi ile basglar. Teknik servis yetkilisi, yaptigi her ariza mudahalesi i¢in
teknik servis raporu hazirlamall ve bu raporun bir kopyasi laboratuvar
sorumliusuna teslim edilmelidir.

i.  Cihaz bir ay icerisinde ayni sorun nedeniyle 3 defa ve daha fazla olacak
sekilde ariza verirse firma tarafindan yeni bir cihazla degistirilecektir.
15.Firmalar teklif listelerinde, laboratuvarin ihale listesindeki istem adlarini ve
kodlarint kullanmahdir. Kitlerin hacim ve stabiliteleri, kit ambalajindaki test

miktarlar bir tablo seklinde teklifte belirtiimelidir.

16.1halede istenen her gesit kit, tip, vidah kapakli idrar kabi, kontrol, kalibratér ve
diger her turlt sarf malzemesi teslim suresi siparisten itibaren 10 (on) gundur.

17.Yuklenici firma cihazlarda kullanilacak kitleri ve her turll sarf malzemeyi ilgili
hekimin talebi dogrultusunda en az bir (1) ayhk ihtiyaci karsilayacak sekilde,
uygun saklama kosullarinda hastanelerde bulundurmak zorundadir. Hizmetin
aksamasina neden olacak malzeme gecikmelerinde her gin igin idari
sartnamede belirlenen cezai muieyyide hikumleri uygulanacaktir.

18. Y1l icerisinde, kitlerde Uretici firma tarafindan herhangi bir degisiklik yapilirsa,
kullanima iliskin bir degisiklik var ise, yuklenici bunu yazil olarak bildirecek ve
laboratuvarin onayina sunacaktir. Bu degisiklikler, ek bir egitim ya da maliyet
gerektiriyor ise, yuklenici tarafindan kargtlanacaktir.

19.Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 (alti) ay miyadh olmahdir. Raf émrunu
tamamlamasina az stre kalan kitler ilgili yuklenici tarafindan daha uzun
miyadl olanlarla Ucretsiz olarak degistirilecektir. Kitler ve kitlerle ilgili standart
ve kontrollerin hatali sonu¢ vermesi durumunda, bu kitler ytklenici tarafindan
Ucretsiz olarak 7 (yedi) takvim gunu i¢cinde yenileri ile degistirilecektir. Yuklenici
miyadi gecmis kit ve sarf malzemeleri hastaneye teslim etmemelidir. Teslim
ettigi tespit edildigi takdirde malzeme teslim ediimemis olarak
degerlendirilecektir.

20.Laboratuvarlar, kitlerin teslim alinmadan onceki transport, kétu kosullarda
saklanma, kit iceriklerinde fiziksel hasar dahil olusabilecek her turlt sorun ile
ilgili hicbir sorumluluk tasimaz. Kullanim sirasinda fark edilecek olan bu tlr
sorunlarda 7 (yedi) takvim gunt igerisinde yuklenici kitleri Ucretsiz olarak
yenileri ile degistirmelidir. Benzer bicimde kit iceriklerinin bildirilenden eksik

=
k|



