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Teklife Davet

Saglik tesisimize basvuran Enes ALTAY isimli hastaya kullanilmak iizere ihtiya¢ duyulan
asagida cinsi ve miktar: yazili 7 Kalem Tibbi Malzeme Alim isi 4734 sayili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin
06/12/2017 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 215 34 22 numarali belgegecere veya
satinalma004@gmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Op. Dr. Ay ASER
Hastan eticisi

.
I
SIRANO | MALZEME ADI BiRIM | MIKTAR i';'\“: IS';:{M
1 RF PROBU ADET 1
2 ARTROPUMP ADET 1
3 SHAVER UCU ADET 1
4 ORTUM SETI ADET 1
5 ACI AYARLI DiZLIiK ADET 1
6 SUTER ANCOK ADET 2
7 BIYOKOLLAJEN ADET 1
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar1 kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




RF PROBU

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi dahil
olmak lizere omuz prosediirleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
cikarilmasi tamiri dahil olmak lizere diz artroskopisi prosediirlerinde kullanilabilmelidir

2. Tim yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde ¢ikarilmasi igin gelistirilmis goriinti netligi ile
kontrollii ablasyon sunmalidir.

3. Aspitator ozelligi olmalidir.

4. Bipolar 6zellikte olmahdir

5. Gévde boyu 3.75 mm , minimum kaniil boyutu 5.5 mm ve 90° aciya sahip olmaldir .




ARTROSKOPIK iRRIGASYON SETi KASETLI KASETSIZ

1- Artroskopide kullanima uygun olmahdir.

2- Eklem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3- Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmalhdir.

4- EO Steril, tek kat ambalajli, uluslararasi paketleme standartlarinda
olmaldir.

5- Cift serum girisi olmahdir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.

6- Her tirlii artroskopik kaniile uyumlu olmalidir



YUMUSAK DOKU iCiN STANDART SHAVER UCU

1- Artroskopik girisimlerde yumugak dokulari kontrollli olarak kesmek ve temizlemek
icin kullanilacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhigi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade’ler segim ve kullanim kolayhg agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uglar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak iizere en az 3 ¢apta olmalidir.

5- Cahsma uzunlugu en az 16 cm olmaldir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&amp;nephew marka shaver cihazina uyumlu

olmalidir



ARTROSKOPIK ORTUM SETi TEKNIiK SARTNAMESI

1)

Setler, dokunmamigs kumastan tim artroskopi vakalarinda kullanilabilir

ve tek kullanima mahsus steril olma 6zelligi tagimalidir.

2) Orti Gretiminde kullanilan malzemeler arkasini gostermeyecek 6zellikte olmalidir.
Hasta értilerinde
seffaf yada yari seffaf malzeme kullanilmamalidir. Hammaddeler medikal amagli
uretilmis
malzemeler olmalidir.
3) Hasta Ust értdlerinde Ust kati emici alt kati sizdirmaz malzemeler
kullaniimali, ameliyat esnasinda
olusacak kan, alkol ve/veya bu 6zellikteki sivilarin tamami ile 6rtl tarafindan absorbe
edilebilmesini
saglamaldir.
4)  Seti olugturan 6rt ve énliUkler operasyon sirasinda géziu yormayacak renkte olmalidir.
5) Ortulerde kullanilan cilde yapistirilacak veya yapistiriima ihtimali olan bantlar non-

alerjik ve 6zellikle

6)

7)

bu is icin Uretiimig Grinler olmahdir.
Hasta ortlisu bir defada hastayi kapatabilecek sekilde tek pargadan olugsmalidir.

Hasta értistinin operasyon bdlgesinde, operasyon sirasinda ¢ikan sivilan

emecek, yuksek emici

8)

ozeliginde takviye bulunmalidir.

Ortiinuin hastanin operasyon bélgesine sabitlenebilmesi icin delikli, elastik 6zellikte

malzemeden

9)

Uretilmig bélum yer almalidir.

Setin igerisindeki dnluklerin kollarinda bilekten koltuk altina kadar ve gégis

bdlgesinden etek ucuna

10)

kadar onluklerin gecirimsizligini arttiran takviye bulunmalidir.

Setin icerisindeki bacak kilifi medikal kalitede, tlp seklinde, sivi gegirmeyen ve ic

kismi hasta

=



cildini koruyacak ézellikte olmalidir.

11)  Ortuler gerektiginde steril olmayan bir kisinin rahatga serebilmesine olanak verecek
sekilde

katlanmis olmalidir.
12} Uretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalidir. Urnler CE
ardn

kalite isaretini tasimali ve bu isaretle ilgili sertifikanin kopyasi ihale evraklari ile

verilmelidir.



ACI AYARLI DIiZLiK SARTNAMESI

1)Dizlik standart boyda olmali.

2)Fleksiyon ve ekstansiyon agilari 10 derecelik agilarda artmali.
3)Dizlik proksimali ve distalinde 3 adet yapiskan bandi bulunmali.

4Dizlik merkezinde 2 adet sabitleyeci bar ile medial ve lateralinde 2 adet destek bandi

bulunmali.

5)Dizlik uluslar arasi standartlara uygun olmali. L g ‘



EMILEBILIR TENDON TESPIT MATERYALI TEKNiK SARTNAMESI(SUTURE ANCHOR)

1. Ankor, artroskopik, acik ve mini agik Bankart , SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps
tenodesis’te kullanilabilmelidir.

2. Viicut icinde eriyebilir PLLA tiirevinden tretilmis 5.0 mm ve6.5 mm c¢aplarinda olmalidir.
3. Steril, tek kullanimlik paketler halinde olmali, tornavidasi ile birlikte hazir halde bulunmali
ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur Gzerinde bagh olmalidir.

4. Suturlar kullanim kolayhgi agisindan 2 farkli renkte iiretilmis olmaldir.

5. Kendinden igneli ve ignesiz dikis materyali secenekleri olmahdir.

6. Tek kullanimlik steril paketler halinde bulunmalidir.



N o v e wN

10.

HG 1150

BIOKOLLAGEN TEKNiIK SARTNAMESI

Uriin dejeneratif eklem'hastaliklan, patellar kondromalazi ve osteokondral hasar ile
ostreoartritten etkilenen eklemlerin fizyolojik ve reolojik dzelliklerini antienflamatuvar
rekonstriksiyonuna yardimci olmahdir.

Uriin, steril ambalaj ve steril siringa icerisinde kullanima hazir jel formatinda olmalidir.
Uriin intra-artikiiler enjektabl biokollagen bir jel olmalidir.

Uriin ,45mg/3mg Sodiumhyaluronate icermelidir ve cerrahi sonrasi kullanilabilmeli.

Uriin enjektor icin de 2 — 2,5 ml jel olmahdir

Uriin oda sicakhgin da saklanmalidir.

Uriin ambalaj iizerinde {iretim, son kullanma tarihi, markasi, teknik 6zellikleri, lot numarasl
Yazill olmalidir.

Uriin T.C ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas!" ve "SGK" tarafindan tarafindan onaylanmis
olmalidir.

Uriin orginal olmali ,SGK tarafindan UBB kaydi ,SUT kodu bulunmali ve geri 6demesi
bulunmal.

Uriin hakkinda ¢ikabilecek yasal bir sorumluluk ve geri §deme problemi olmasi durumunda

tim sorumluk ihalenin kaldigi firmaya aittir.



