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AGRI VALILIGI
Agn 11 Saghk Mudirlugi
Agr1 Devlet Hastanesi
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Teklife Davet

Saglik tesisimize basvuran Mehmet SINE isimli hastaya kullanilmak iizere ihtiyag duyulan
asagida cinsi ve miktar1 yazili 4 Kalem Tibbi Malzeme Alim isi 4734 sayili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin
18/12/2017 tarih ve saal 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali belgegegere, veya
satinalma004@gmail.com adresine géndermenizi rica ederim.

GRANG | MALZEME ADI BiRim | ileraR |BIRIM | TOPLAM
1 RF ADET 1
2 SHAVER ADET 1
3 ARTOPUMP ADET 1
4 DiZ iCi BIYOKOLLAJEN ADET 1
NOTLAR

1-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme dig1 kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlart azami 3 giin iginde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir ddeme yapilmayacaktir.

7-Almlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Thale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETi TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopide kullanima uygun olmalidir.

2- Eklem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3- Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmaldir.

4- EO Steril, tek kat ambalajl, uluslararasi paketleme standartlarinda
olmalidir.

5- Cift serum girisi olmalidir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.
6- Her turld artroskopik kantle uyumlu olmahidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR IHELEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GECERSIZ SAYILACAKTIR



SUT KODU: AE2390

RF PROBU

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi dahil
olmak Uzere omuz prosedurleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
cikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedirlerinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde gikariimasi igin geligtiriimis gériinti netligi ile
kontroll ablasyon sunmalidir.

3. Aspitatdr 6zelligi olmalidir.

4. Bipolar 6zellikte olmalidir

5. Govde boyu 3.756 mm , minimum kantl boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE
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Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak (zere omuz prosedrleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridmani, bag
dokunun gikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedurlerinde
kullanilabilmelidir.

Gévde boyu 3.5 mm , minimum kanil boyutu 6.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir
Bipolar ézellikte olmahdir.

RF HEDGEHOG prob,

1

2

3

Diz artroskopisinde ve meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak
saglamahdir

Hafif olmali sap kismi ile en siki eklemlerde dahi meniskisin tim bélimlerine
kolayca giris yapilabilecek ergonomiye sahip olmalidir

Govde boyu 2.5 mm ,minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° agiya sahip olmalidir.

RF HOOK PROB

1.

2.

3

4.

Her cesit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koagiile edecek tek ve kancali bir
elektroda sahip olmalidir

Bu kancali elektrodun yuzeyi eksizyon ve koagulasyona uygun olmali ve bu sayede
acidan giriste performansi arttirabilmelidir

Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedurleri icin
kullanilabilmelidir

Gévde boyu 3.0 mm olmali,minimum kanil boyutu 8.5 mm ve 30° agiya sahip
olmalidir.

RF CURVE PROB
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Ince dizayni ve gok yénli kesme agcilari ile kolay insersiyon saglamalidir
Diz artroskopisi, lateral riliz, menisektomi prosedurlerine olanak saglamalidir.
Govde boyu 3.0 mm, minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° aciya sahip olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR [HALEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY ALACAKTIR
AKSI TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE2380

YUMUSAK DOKU ICIN STANDART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girigimlerde yumusak dokulari kontrollil olarak kesmek ve temizlemek
icin kullanilacak sekilde dizayn edilmig olmalidir.

2- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhdi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade'ler segim ve kullanim kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uglar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak (izere en az 3 ¢apta olmalidir.

5- Caligma uzunlugu en az 16 cm olmahdir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

KEMIK DOKU ICIN BURR SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girigimlerde kemik dokuyu kontrollii olarak temiziemek icin kullanilacak
sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimig olmali ve kayganlig nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade’ler segim ve kullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uclar, 4,0 mm ve 5,5 mm en az 2 ¢apta olmaldir.

5- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmaldir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

HEM KEMIK HEM YUMUSAK DOKU ICIN KESICI SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde hem kemik hem yumusak dokulari kontrollii olarak kesmek ve
temizlemek igin yumusak doku dizayninda ancak kemik dokuyu da tiraglayabilecek
sertlik ve keskinlikte olmalidir.

2- Bag tamiri yapildiktan sonra nogplasti yapmaya imkan taniyacak sekilde komsu
dokuya zarar vermeyecek ug¢ yapisina sahip olmaldir.

3- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhgi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmaldir.

4- Blade’ler secim ve kullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

5- Ucglar, 3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak tizere en az 3 ¢apta olmalidir.

6- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

7- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR iHALEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSI TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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BiYOLOJIK DOKU REKONSTRUKSIYON

METERYAL XENOGREFT TEKNIK SARTNAMESI

BiO KOLLAJEN STERIL, APIROJEN, NOTR PH DEGERI VE VUCUT SIVILARI iLE UYUMLU
OSMOLALITESI OLAN ELASTOViSKOZ BiR YAPILI XENOGREFT OLMALIDIR

URUN SIGIR KAYNAKLI BiO KOLLAJEN iCERMELIDIR.

KOLLAJEN JEL iLE HYALURONAN ASIT 80/20 JEL-SIVI ORANINDA KARISIMDAN OLMALIDIR.
HYALURONAN GLIKOSAMINOGLIKAN AILESINDEN DOGAL BiR KOMPLEKS SEKERDIR VE B-1,3
VE B-1,4 GLIKOSIDIK BAGLARIYLA BAGLI TEKRARLAYAN DiSAKKARID N-ASETIL-DGLUKOSAMIN
VE SODYUM D-GLUKORONAT UNITELER| iCEREN UZUN BIR POLIMER ZINCIR
OLSTURMALIDIR.

BiO KOLLAJEN 5ML OLMALI VE HER 1ML’Si; 10,5 +- 1IMG KOLLAJEN POLIMERI (MODIFIYE
OLMUS VEYA OLMAMIS) 8,5MG SODYUM KLORUR, 2,2 MG DISOYDUM DiHIDROJEN
FOSFATMONOHIDRAT MIKTARDA iCERMELIDIR.

BiO KOLLAJEN’IN TUM DEJENERATIF HASARLARDA ,KEMIK KIRIKLARINDA KAYNAMAYI
ARTTIRICI VE HIZLANDIRICI ETKiSi OLMALIDIR.

CE BELGESi OLMALI VE KILINIK CALISMALARI OLMALIDIR.

HAYVANSAL KAYNAKLI GREFT STATU VE BELGELERE HAIZ OLMALIDIR.

URUN AMBALAJI UZERINDE URETIM ,SON KULLANMA TARiHi , MARKASI , TEKNiK OZELLIK
LERI VE LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR..

URUN T.C ILAG VE TiBBI CIHAZ ULUSAL BiLGi BANKASI VE SGK TARAFINDAN ONAYLANMIS
OLMALIDIR.

URUN ORGINAL OLMALI, SGK TARAFINDAN UBB KAYDI, SUT KODU BULUNMALI VE GERI
ODEMESI OLMALIDIR.

URUN HAKKINDA CIKABILECEK YASAL BiR SORUMLULUK VE GHERI ODEME PROBLEMI
OLMASI DURUMUNDA TUM SORUMLULUK iHALENIN KALDIGI FIRMAYA AITTIR.




