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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 6 Kalem Tibbi
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup;
s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin M/01/2018 tarih ve saat 13:00°e
kadar 0472 215 3422 numarali belgegegere veya salinalma004(@gmail.com adresine

bildirmenizi rica ederim.

SiraNo | Malzemenin Adi Birimi Miktar ';::';‘ Tgf’y’::“
1 ENJEKTOR 2 CC ADET 100
2 ENJEKTOR 5 CC ADET 100
3 ENJEKTOR 20 CC ADET 50
4 ENJEKTOR 50 CC ADET 50
5 IPLIK VICRYL 9/0 ADET 60
6 IPLIK VICRYL 10/0 ADET 60
TOPLAM

Firma Yetkilisi
imza/Kase

NOTLAR
1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.
4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi

kadar fatura kesilecektir.
6-Dikme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar1 kapatilacagindan herhangi bir tdeme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi [hale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.
9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004/@gmail.com




ENJEKTOR DISP. LUER-LOK TEKNIiK SARTNAMESI
( 2,5¢ce-5¢e-20ce — 50 cc )

I — Tek kullanimlik ve non toksik tibbi PVC’den yapilmis olmalidir.

2 — Ajutaji luer-locklu , ucu piiriizsiiz olmali , her gesit igne ucuna , katetere vb. malzemelere uyumlu
olmal1 , kendiliginden ayrilmamalidir.

3 — Enjektor lizerinde cc ve dizyem ¢izgileri olmalidir.

4 — Cc ve dizyem c¢izgisi 0’dan baglamalidir.

5 — Cizgi ve rakamlar belirgin olmali ve 1slandiginda silinmemelidir.

6 — Pistonu kolay hareket edebilir olmali, siv1 verirken veya gekerken asir1 giic gerektirmemeli ve
pistonun geri hareketiyle enjektor ¢izilmemelidir.

7 — Negatif basing uygulandiginda hava kagag: yapmamalidir.

8 — Enjektore sivi gekildiginde , enjektoriin pozisyonuna bagli olarak , igne ucundan disar1 sizdirma
yapmamalidir. |

9 Steril paket iginde disposable pembe igne ucu olmalidir.

10 — Pembe igne uglar1 paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

11 — Pembe igne uglar1 ucu ¢apakli , tirtikli ve kiint olmamalidir.

12 — Steril tekli paketlerde olmal1, ambalaj kenarlari iyi preslenmis olmali ve steriliteyi bozmayacak
sekilde kolay agilabilir 6zellikte olmalidir.

13 —Ambalajin lizerinde iiretim ve son kullanma tarihi olmalidir.

14 — Uriintin raf 6mrii teslim tarihinden itibaren 2 y1l olmalidir.

15 — Ambalajin iizerinde steril oldugunu gosteren isaret olmalidir.

16 — Teklifle birlikte iki adet numune de verilmelidir.

17 — Uriin teslimi teklif tarihinden sonra en kisa siirede yapilmalidir.

18 — Uriiniin CE belgesi olmal1 ve CE’ye uygunlugu belgelendirilmelidir.




SUTUR POLIGLAKTIN 10/0-9/60 SPATUL UCLU

1- Malzeme i¢erigi Polyglactin 910 olmalidir.

2-Igerik %90 Glikolik Asit ve %10 L-Lactid kopolimerlerinden olusmalidir. Yada belirtilen
oranlara yakin oranlardan olugsmalidir.

3- Kaplamasi poly-glycolide-I -lactide ve calcium stearat olmalidir

4- Kaplamas siitiirtin tizerinden siyrilmamalidir.

5-Sentetik ve multiflament yapida olmalidir.

6- Emilim siiresi 56-70 giin olmahidir

7- Kalinliklar1 diigiim atma kabiliyetleri ve igne iplik kombinasyonu U.S.P. (United States
Pharmacope) ve E.P. (Europan Pharmacope) uygun olmalidir.

8- Sentetik multiflament absorbable cerrahi iplik cerrahi igneye takili durumda ve kivrilmay1
engelleyecek sekilde paketlenmis olmali,igne tutulup ¢ekildiginde ,iplik tek hamlede posetten
diiz bir bi¢imde ¢ikmali,iplik posetten giktiginda kivrimlar minimum olmalidir.Iplik paketten
cikarken diiglim olmamalidir.

9- Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik steril olmalidir.

10- Birim ambalaj: kullanim anina kadar sterilitesinin korunmasini saglayacak sekilde i¢ ve
dis olmak lizere iki ayri steril ambalajdan meydana gelmis olmalidir. Orijinal ambalaj
tizerinde yapistirmali etiket ve sticker kesinlikle olmamali, tirtin ile ilgili aciklayici bilgiler
steril i¢ ambalaj iizerine basili olmalidir. Uriinlerin kutular iizerinde son kullanma tarihi yazil
olmali ve teslim tarihinden itibaren en az 3 y1l miadli olmalidir.

11-igne boyu 10mm’™nin iizerindekiler i¢in +/- % 10 tolerans taninmalidir.Siitiir boyu 45cm
tizerindekiler i¢in +/- %10 tolerans taninmalidir.

12- Sitiir ignesi kivrilmaya yada biikiilmeye karsi dayanikli olmasi i¢in 6zel alasimli 455
celikten imal edilmis olmali ve min. %8 max. % 12 oraminda NiKEL, min. %11-max. %20
CROM ve %0.15 karbon ihtiva etmelidir. dokudan atravmatik gegis yapabilmesi igin
silikonize olmalidir.

13- Igne iplik birlesimi Lazer Drill teknolojisi ile yapilmis olmali ve deklarasyonu mutlaka
yapilmahidir.

14. Uriinlerin ambalajlar1 her asamada cihaz kullanimina gerek duyulmaksizin elle kolaylikla
acilmalidir. Birim ambalajin iizerinde okunakli ve bozulmayacak bi¢imde asagidaki bilgiler
yazilmig olmalidir.

. igne cinsi,adedi ve mm olarak igne boyu

. igne buytkliigi 1/1 oraninda

. stittirtin kalinhig1 (E.P. ve U.S.P. olarak),uzunlugu ve rengi

. steril ibaresi ve sterilizasyon metodu

. her posetin iizerinde CE logosu olmali

15- Uriiniin UBB kayd: olmalidir.

16- Thaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve degerlendirme amagh numune
vereceklerdir. Numuneler denenecek hasta giivenligi ve istenilen 6zellikleri ihtiva edip
etmedigi konusunda karsilastirma yapilacaktir ve komisyon iiyelerinin onay1 alindiktan sonra
teklifler degerlendirilecektir.




