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AGRI VALILIGI
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Savi :57212153/?% 07/02/2018
Konu : Mal Alim1 Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimize basvuran Hasan SEVAL isimli hastaya kullantimak idizere ihtiyag duyulan
asagida cinsi ve miktar: yazili 7 Kalem Tibbi Malzeme Altm isi 4734 sayilt ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; s0z konusu igsin KDV harig¢ hirim ve toplam fiyatinin
09/02/2018 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali belgegecere veya
satinalma004iwgmail.com adresine gondermenizi rica ederim. '

SIRA NO MALZEME ADI BiriM | MIKTAR Ei'ﬂ“;' :3:’;“”
1 ARTROPUMP ADET |
2 FEMORAL ASKI ADET 1
3 EMILEBILIR VIDA ADET 1
4 GUCLENDIRILMIS iPLIK ADET ]
5 | PASSING PIN ADET |
6 | RF PROBU ADET 1
7 | SHAVER UCU _ ADET 1
NOTLAR

{-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve vazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme dis1 kalacaktr.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagmdan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullaniidigr belli olan malzemelerin barkodlar1 azami 5 giin iginde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar: kapatilacagindan herhangi bir 6deme vapilmayacaktir.

‘I-Alimlar htip://www.agriihale.gov.tr/ adreski Agry Vaiiligy ihale Y onetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktur.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanki olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Viah. A, Meiih GZVIEN Cad. Tedas Yan AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Belgegeger: (0472) 215 3422 e-postazsatinalmatidwgmail.com




SUT KODU: AE2380

YUMUSAK DOKU iCiN STANDART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde yumusak dokulari kontrolli olarak kesmek ve temizlemek igin
kullanilacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhgi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade'ler secim ve kullanim kolaylidi agisindan renk kodlarina sahip olmaldir.

4- Uglar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak Uzere en az 3 ¢apta olmalidir.

5- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmaldir

2

KEMiK DOKU ICIN BURR SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde kemik dokuyu kontrollti olarak temizlemek icin kullanilacak
sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhdi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

3- Blade'ler secim ve kullanim kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4- Uclar, 4,0 mm ve 5,5 mm en az 2 ¢apta olmaldir.

5- Calisma uzunludu en az 16 cm olmalidir.

6- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

HEM KEMIK HEM YUMUSAK DOKU ICIN KESICiI SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopik girisimlerde hem kemik hem yumusak dokulari kontrolli olarak kesmek ve
temizlemek icin yumusak doku dizayninda ancak kemik dokuyu da tiraglayabilecek
sertlik ve keskinlikte olmaldir.

2- Bag tamiri yapildiktan sonra nogplasti yapmaya imkan taniyacak sekilde komsu
dokuya zarar vermeyecek ug¢ yapisina sahip olmalidir.

3- Uglarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmig olmali ve kayganligi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

4- Blade'ler secim ve kullanim kolayli§i agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

5- Uglar, 3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak Gzere en az 3 ¢apta olmaldir.

6- Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

7- Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumlu
olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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SUT KODU: AE2390

RF PROBU

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi dabhil
olmak (izere omuz prosediirleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
cikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedirlerinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde ¢ikariimasi igin gelistiriimis goruntt netligi ile
kontrolll ablasyon sunmalidir.

3. Aspitatér 6zelligi olmalidir.

4. Bipolar 6zellikte olmahdir

5. Gévde boyu 3.75 mm , minimum kanil boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun c¢ikariimasi dahil
olmak Uizere omuz prosedirleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridmani, bag
dokunun ¢ikariimasi tamiri dahil olmak (izere diz artroskopisi prosedurlerinde
kullanilabilmelidir.

2. Govde boyu 3.5 mm , minimum kandl boyutu 6.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir

3. Bipolar 6zellikte olmalidir.

RF HEDGEHOG prob,

1. Diz artroskopisinde ve meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak
saglamalidir

2. Hafif olmali sap kismi ile en siki eklemlerde dahi menuskisiin tim bélimlerine
kolayca giris yapilabilecek ergonomiye sahip olmalidir

3. Govde boyu 2.5 mm ,minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° agiya sahip olmalidir.

RF HOOK PROB

1.

2

3.

4.

Her ¢esit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koagiile edecek tek ve kancali bir
elektroda sahip olmalidir

Bu kancali elektrodun ylizeyi eksizyon ve koagilasyona uygun olmali ve bu sayede
acidan giriste performansi arttirabilmelidir

Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedirleri icin
kullanilabilmelidir

Govde boyu 3.0 mm olmali,minimum kandl boyutu 8.5 mm ve 30° agiya sahip
olmalidir.

RF CURVE PROB

1.
2,
3

ince dizayni ve cok yonli kesme agilari ile kolay insersiyon saglamalidir
Diz artroskopisi, lateral riliz, menisektomi prosedurlerine olanak saglamalidir.
Govde boyu 3.0 mm, minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° aciya sahip olmalidir

RF-S DYNAMO

1.

2
3
4

Omuz artroskopisinde subakromial dekompresyon, sinevektomi, bag dokunun
¢ikariimasi dahil omuz prosedurlerine olanak saglamalidir.

Govde boyu 3.5 mm, minimum kanul boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir
Bipolar 6zellikte olmalidir.

ihale gunii firmalar numune getireceklerdir. Numune getirmeyen firmalar ihale dig!
kalacaktir.

. TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK

ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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SUT KODU: AE2310

ARKASI DELIKLI KILAVUZ TELI TEKNIK SARTNAMESIi- TROKAR TiPI

1- Capt 2.4 mm olmalidir.

2- 28 cm ve 43 cm (5 mm) secenekleri olmalidir.

3- Bir ucu trokar tipte, diger ucu greft fiksasyonunda iplerin ge¢gmesi igin delikli
yapida olmalidir.

4- Paslanmaz celikten Uretilmis olmalidir.

5- Tek kullanimlik steril paketler halinde tretilmis olmalidir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi| GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GECERSIZ SAYILACAKTIR




GUCLENDIRILMIS DIKIS IPLIKLERI TEKNIK SARTNAMES]

1) (UHMW) teknolojisi ile Gretilmis olmalidir.

2) Suturlann 2.0 numara kalinhginda olmaldir.

3) igneli ve ignesiz secenekleri olmalidir.

4) iplerin coklu kullaniminda ayrim yapilabilmesi igin 2 farkli renkte tretilmis
olmaldir.

5) Steril paketler halinde olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSI TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE1650

ACL-PCL REKONSTRUKSIYONUNDA FEMORAL VE TiBIAL KANAL iCIN EMILEBILIR
INTERFERANS VIDASI TEKNIK SARTNAMES]

1. Artroskopik ve agik ameliyatlarda ; Kemikli ve yumusak doku greftlerinin
tespitinde kullanilabilmelidir.

2. Vida polilaktikasit (PLLA) yapisinda olmali ve 2 ile 4 yil icerisinde
emilebilmelidir.

Vida emilebilir yapida olmalidir.

Vidalar bassiz yapida olmalidir.

Vidalar kanulld olmalidir.

Yida yivleri keskin olmamalidir.

Vidalarin uzunlugu 20mm, 25mm, 30mm ve 35mm olmalidir.

Vidalar 7, 8, 9, 10, 11 mm caplarinda olmalidir.

1.5 veya 2.0mm'lik kantlasyonu olan tornavida ile kullanilmaldir.

0. EQ ile steril edilmis ambalajlarda bulunmaldir.

1. 7x25, 8x25, 9x25 ve 10x25 boylarindaki vidalarin ters yivli secenekleri
olmalidir.

==t D8 gy U B k0

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE1090

ENDOBUTTON CL ULTRA TEKNIK SARTNAMESI

1. On capraz bag rekonstritksiyonunda yumusak doku greftlerinin femoral
fiksasyonunda kullanilir.

2. Greftin ortasindan gecip grefti asacak sekilde digimsiz (continous loop)
polyester liflerden yapilmis bir iplige sahip olmalidir.

3. Loop 1430 Newton gug tasimalidir.

4. Vida yapisinda olmamahdir.

5% iplik uzunlugu 10mm, 15mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm,
50 mm, olmalidir.

6. DUgumslz iplik dort delikli 12 mm uzunlugunda, 4 mm genisliginde bir
digmeye bagh olmalidir.

7. implant titanyumdan imal edilmis olmalidir.

8. Dugmenin bosta kalan deliklerinde konumlandiriimasina yardimci dikis iplikleri
bulunmalidir. Bu ipler 2 farkl renkte olmalidir. 32 kg gtice dayanikli olmalidir.

9. Implant tekli steril paketlerde kullanima hazir halde tretilmis olmaldir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETiI TEKNIK SARTNAMESI

1-  Artroskopide kullanima uygun olmaldir.

2-  Eklemici basinci kontrol edilebilmelidir.

3-  Tek kullanimhk basing kasetleri halinde olmalidir.

4-  EO Steril, tek kat ambalajli, uluslararasi paketleme
standartlarinda olmalidir.

5-  Cift serum girisi olmaldir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.

6-  Her turla artroskopik kanule uyumlu olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR



