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Konu : Mal Alimi HK.

Teklife Davet

Saglik tesisimize bagsvuran Abdurrahman YILDIRIM isimli hastaya kullaniimak iizere ihtiyag
duyulan asagida cinsi ve miktari yazili 5 Kalem Tibbi Malzeme Alim Isi 4734 sayili ihale
Kanunun 22/f maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV harig¢ birim ve toplam
fiyatinin 14/02/2018 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 215 34 22 numarali be!gegegere veya
satinalma004@gmail . com adresine géndermenizi rica ederim.

L. " BIRIM TOPLAM
SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR FiYAT TUTAR
1 RADIUS DISTAL VOLAR PLAK ADET 1
2 KILITLI VIDA ADET 5
3 KORTIKAL VIDA ADET 8
4 DBM PUTTY GREFT ADET 1
5 BONE MATRIX CRUHNG ADET 1
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig1 belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Belgegeger: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




EL BILEGI BOLGESI PLAKLARI TEKNIK SARTNAMESI

PLAK SETINDE DISTAL RADIUS KIRIKLARI ICIN DORSAL VE VOLAR PLAKLAR
BULUNMALIDIR

DORSAL RADIUS PLAKLAR Y VE L SECENEKLERINI ICERMELIIR.

PLAKLARIN DISTAL BOLGELERINDE 2.3 VEYA 24 VE 2.7 KILITLI VIDA ATMAYA
ELVERISLI DELIKLER BULUNMALIDIR. SAFT BOLGESINDE KILITLI VE KILITSIZ 3.5 VIDA
ATMAYA ELVERISLI OLMALIDIR.

PLAKLARIN SAFT BOLGESINDE EN AZ 1 ADET COMBIHOLE DELIK BULUNMALI VE VIDA
ATARKEN KOMPRESYON YAPMAYA iIMKAN VERMELIDIR.

PLAKLARIN DISTAL BOLGESI TAM ANATOMIK OLARAK BUKULMUS OLMALIDIR.
PLAKLARIN DISTALINDE EN AZ 6 VIDA DELiGi BULUNMALIDIR.

VOLAR PLAKLARIN SAFTLARI ANATOMIK BUKUME SAHIP OLMALIDIR.

VOLAR PLAKLARDA STYLOIDE VIDA GONDERILEBILECEK 2 ADET VIDA DELIGI
BULUNMALIDIR.

VOLAR PLAK SAFTINDA 3, 5, 7 DELIKLi OLMAK UZERE EN AZ 3 BOY SECENEGI
OLMALIDIR.

PLAKLARIN UC KISIMLARI MINIMAL INVAZIF IMPLANTASYONA IMKAN VERECEK
SEKILDE INCELTILMIS OLMALIDIR

KILITLI VIDA DELIKLERINE KORTIKAL VIDA DA ATILABILMELI, VIDA BASI TAM
OLARAK DELIGE OTURMALLI, DISARIYA TASMAMALIDIR.

PLAKLAR GRADE 5 KALITE TIi6AL4V ALASIMDAN IMAL EDILMIS OLMALI
ISTENDIGINDE TEST SERTIFIKASI SUNULMALIDIR.

CAKMA CIKARMA SETI ICERISINDE RUJIN ELAVETOR,PERIOST SIYIRICI,KEMIK KLEMPI
VE UYGUN PLAK BUKUCULER OLMALIDIR.

6.1 DISTAL RADIUS VOLAR PLAK TV 1450
6.2 DISTAL RADIUS DORSAL PLAK TV1430

6.3 2.3, 2.4MM VE 2.7MM KILITSIZ KORTIKAL VIDA TV1010
6.4 3.5MM KILITSIZ KORTIKAL VIDA TV1030
6.52.3, 2.4MM VE 2.7MM KILITLI KORTIKAL VIDA TV1150
6.6 3.5MM KILITLI KORTIKAL VIDA TV1170

TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE FIRMALARIN UYGUNLUK ALMASI ZORUNLUDUR.




AG3010

5 CC DBM PUTTY SARTNAMESi

1.5 cc nin tamami enjectable olmalidir.

2.Ur0n igerisinde kiigiik DBM pargaciklari bulunmalidir.
3.%100 insan kaynakli (allogreft) olmalidir.

4. Oda i1sisinda saklanabilir olmalidir.

5.UBB kaydi olmali ve bu belgelendiriimelidir.

6.Insan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalidir.
7.0steoconduktive ve osteoinduktive olmalidir.

8.En az 1 yil miadli olmali ve bu kutunun Gzerinde yazmalidir.
9.Ihaleye katilan firmanin yetkili bayilik belgesi olmalidir.
10.Uruin kataloglariyla ve yayinlariyla diinya capinda tanitilmis olmalidir.
11. Uriin gama 1sini ile irrite edilmis (Lyohilized) olmalidir

12.Uriin ambalaji igerisinde hasta takip formu bulunmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




SG1160-SG1150

BONE MATRIX-CRUNGH 10 CC TEKNIK SARTNAME

1. Urdn ebati 70x110x60mm olmalidir

2. Uriin, Collogen ve Sentetik materiyal icermelidir.

3. Urtin, Beta Trikalsiyum fosfat ve Hydroksiapatit icermeli ayrica, Type | ve Type Il kollojen igerige sahip olmalidir.
4. Kollojen matrix icerisinde, iki fazli olarak dagilmis grandil halde mix seramic sentetik kemik materyali olmalidir.

5. Uriin, optimize mikro-ve makro-géizenekli grantilleri ile sentetik bifazik kemik matrisi olmalidir.

6. Bu granllerin Partikul biyikligu 0,5 — 1,0 mm arasinda olmaldir.

7. Uriin, osteokondtiktif Gzellik gostermelidir.

8. llyak alandan kemik iligi alimlarinda, kemik timér rezeksiyonlarinda, osteosentezde, Protez yerlestirmede,
osteotomi ve hafif kemik lezyonlarina endike olmalidir.

9. Cerrahi, travma ve pataloji sonrasinda kemik lezyonlarini doldurmak igin kullanilabilmelidir.

10. Urin igerdidi kolojene istinaden ¢zellikle kemik kanamalarinda etkili bir hemostatik ajan olarakta gorev
yapabilmelidir.

11. Kollojen igerigi, kemik olusumuna izin veren hucrelerin biyimesini saglamalidir.
12. Klinik calismalar ile 3-4 ay stirede kemik olusumunu kanitlayabilmelidir.
13. Operasyon sirasinda kolayca kullanilabilmesi igin sekillendirilebilir ve kesilebilir olmalidir.

14. Urtn, Gamma iginlari ile steril edilmis olmalidir. Gamma 1ginlari uygulanirken minimal doz olan 25 kGy'e tabi
tutulmus olmalidir.

15. Urdn, Oda sicakliginda saklanabilmelidir. Maliyetlerin artmamasi agisindan ayrica bir saklama zincirine tabi
olmamalidir.

16. Urtin, Turkiye ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (U.B.B) kayith olmali ve Saglik Bakanlidi"'nca onayli

olmahdir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR AMELIYATTAN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi| GETIREREK
ONAY ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




