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STERIL SODYUM TiYOSULFATLI PLASTiK PET NUMUNE SISESI TEKNIK
SARTNAMESI

1. Numune siselerinin tabani diiz olmali kapak ve gévde kismi polietilen veya
polipropilen malzemeden Uretilmis olmalidir.

2. Numune siseleri koyu kahve veya amber renkte olmalidir.

3. Numune siseleri 500 mL hacimli, dikdértgen veya kare seklinde olmalidir. Agiz
cap! 50mm olmalidir.

4 Numune siseleri hava gegirmeyen, agllmadigi strece sterilizesini koruyan vidali kilit
kapak sistemine sahip olmaldir.

5. Numune siseleri steril ve sizdirmaz olmalidir. Sterilizasyon gama radyasyonla TS
EN ISO 19458'e uygun olarak yetkili ve bagimsiz bir kurulug tarafindan yapiimali ve
belgelendirilmelidir. Yapilan sizdirmazlik testleri belgelendirilmelidir. Numune sigeleri
yaklagik %90 doluluda getirilip calkalandiktan sonra sizdirma meydana gelmemelidir.

6.Sise Uzerinde kabartmali taksimatlandirma olmalidir.(numunenin ne kadar
alindigini 6grenmek igin)

7.Sise Uizerinde etiket bilgisi olmaldr.

8 Alinacak numunedeki serbest ve kalinti kloru tamponlamak amaclyla alinacak
numune kaplar “Sodyum Tiyosulfat” icermelidir.

Evrakin elektronik imzalt suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 22c32059-89bc-4772-bebf-7d4022de81d3 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmustir.



