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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 1 Kalem Malzeme
Al isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam flyatmln 15/11/2018 tarih ve saat 15:00)e kadar
satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim. /
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Idari vie Mali Hler Miidilrii
SIRA |MALZEME ADI . . BiRIM  TOPLAM
NO BIRIM  MIKTAR | ;o VAT
1 |EFORLU EKG KABLOSU ADET 2

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktr.
4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktr.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.
7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta izerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI

Telefon: (0472) 215 9745

Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




EFORLU EKG KABLOSU TEKNiK SARTNAMESI

1-EKG Kablosu 10 leadli olmali ve Mortara cihazina tam uyum saglamahdir.

2-EKG kablosu leadleri degisebilir olmalidir.

3-Her lead tek basina degisebilir olmahdir.

4-Her lead renk kablosu tizerinde plastik baskist olmali ve silinmemelidir.
5-Her lead tizerinde renk kodunu belirten yiiziik olmalidir.

6-EKG kablosunun hasta baglanti leadleri kiskag uglu olmahdir.

7-EKG kablosu orijinal olmahdir.
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