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AGRI VALILIGi
IL SAGLIK MUDURLUGU
Agri Devlet Hastanesi

Say1 :57212153/ S3A 12/11/2018
Konu : Malzeme Alimi Hk.

Teklife Davet
Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 9 Kalem

Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 15/11/2018 tarih ve saa

10:00°e kadar 0472 215 3422 numarali belgegecere veya satinalma004@gmpiil.co
adresine bildirmenizi rica ederim.
Idarifve
Sira No | Malzemenin Adi Birimi | Miktar _{Birim Toplam
Fiyat Fiyat
1 KUM TORBASI SET 2
2 DUMBELL SET 2
3 OMUZ CARKI ADET 1
4 PARAFIN CIHAZI ADET 1
5 HOT PACK ADET 2
6 THERA BAND YESIL METRE 50
- 7 THERA BAND MAVi METRE 50
8 THERA BAND KIRMIZI METRE 50
9 THERA BAND SARI METRE 50
TOPLAM
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamldigr belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 giin i¢inde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir,

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam1 AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




THERA BAND TEKNIK SARTNAMESi

1) Bantlar sporcuiar icin ve rehabilitasyon hastalan icin direngli dizayn edilmis olmaldir.

2) Bantlar hipoalerjenik malzemeden olmalidir.

3) Bantlardaki pudra oran diisiik olmaiicir.

4) Bantlar dért degisik renkte (sankirmizi.mavi.vesil} ve rulolar halinde olmalidir. Her bir rulo uzuntugu
50 ser metre olmahdir

5)Bantlar esnek tizelikte olmalidir

6)Bantlar lateks ten otmalidir.

Sira is Kalemi Agiklamasi Birim Miktar Sut Kodu Sut Fiyati | Ubb Kodu Birim Tutart
Fiyat (Kdv

Harig) (Kdv

Harig)
1 Thera Bant Yesil 50 metre | 1 Rulo
2 Thera Bant Mavi S0metre |} Rulo
3 Thera Bant Kirmizi 50 metre | 1 Rulo
4 Thera Bant Sani S0 metre | 1 Rulo




HOT PACK CiHAZI TEKNiIK SARTNAMESI

. Cihaz, 220V, 50 / 60 Hz. sehir cereyani ile calismalidir.

. Cihazin igi, disi ve kapagi komple paslanmaz celikten imal edilmig

olmalidir.

. Cihazin su isitma glict en az 1500 Watt olmahdir.

. Tank kapasitesi en az 130 litre olmaldir.

. Cihaz, cift termostath olmali birinci termostat pedlerin ideal klinik sicaklik

degerinde (71-74°C) tutulmasini saglamalidir. Sicaklik herhangi bir

nedenle 82-84°C ye ciktiginda devreye giren ikinci termostat rezistansa

giden akimi kesmelidir. Termostatlar fabrika kalibrasyonlu olmalidir. Bu

husus katalog ile belgelenmelidir.

. Cihaz, 1si kaybini dnlemek ve enerji tasarrufu saglamak igin fiberglas

yalitima sahip olmalidir.

_ Cihazla birlikte verilen ped ozellikleri su sekilde olmalidir:

I Pedlerin icinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden

olusmus 1styl muhafaza edici jel bulunmahdir.

II.  Pedler, kiiflenmeye dayanikli ve anti-bakteriyel dzellige sahip 6zel
bir sentetik kumasla kaplanmis olmahdir.

IIl.  Pedlerin ic materyali dikisli bélmelerle pedin tim ylzeyine esit

olarak dagitilmis olmahdir.

8. Cihazin icinde pedleri takmak icin paslanmaz celik askilik bulunmalidir. Bu

dahili elik askilik cihaz temizlenirken cikartilabilmelidir.

9. Cihaz tekerlekli olmali bu sayede kolayca taginabilmelidir.

10.Cihazin yan tarafina monte edilebilen ve ultrason jelinin isinmasini

saglayan ve bu sayede ultrasound uygulamasin da hasta konforupu




arttiran jel 1siticisi olmahdir. Bu husus cihazin katalogu ile
belgelenmelidir.

11.Cihazla birlikte cihazin yan tarafina monte edilen hot pack pedlerinin
hazirlanmasini kolaylastiran orijinal, celik malzeme sehpasi olmalidir. Bu
husus cihazin katalogu ile belgelenecektir.

12.Cihazin elektriksel giivenlik Class 1, Tip B ve EN 60601-1 olmal bu husus
katalbglar ile belgelenmelidir.

13.Cihaz pedlerin ideal klinik kullanim sicakligt olan (71-74°C) ye 8 saat
icinde ulagabilecek 1sitma giiciine sahip olmahdir. Bu husus kataloglar ile
belgelenmelidir.

14.Cihazin Ust kapag menteseli olmal bu sayede rahat agilip kapatiimalidir.
CiHAZLA BiRLIKTE ASAGIDAKI MALZEMELER VERILMELIDIR. *

I.  25x30 cm lik hot pack pedi 12 adet
15. Cihazin su sicaklik ayan ve diger kutlanim ayariari dijital gostergel

ekrandan yapabilmelidir.
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Parafin Cihazi Teknik Sartnamesi

Cihaz 220 V 50-60 Hz sehir cereyant ile caligmahidir.

Cihaz, komple paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidur.

Cihazin kapasitesi en az 13 1t olmalidir.

Cihazn i¢ ice gegmis iki kazandan olusmali, distaki kazana doldurulan su
ile igteki kazana konulan parafin eritilebilmelidir.

Cihaz termostatli olmali, 15151 istenildigi gibi ayarlanabilmelidir.

Cihazin 151 kaybint Snleyecek nitelikte bir kapag1 olmalidir.

Cihazda analog gosterge olmalidir. Bu sayede terapist kolaylikla sicaklik

degisimlerini izleyebilmelidir.

Cihazin parafin kapasitesi el konulacak sisteme uygun olabilmektedir.
Cihaz benmari 6zelligine sahip olmalidir.

Cihazla birlikte agagida belirtilen szellikte parafin verilmelidir

1. Parafin kendinden yaglh olup parafin igerisine ekstradan gliserin vs
eklenmesine gerek olmamalidir.
II. Parafin 5 kg’lik kaliplar halinde olmalidir.

I[l. Parafin beyaz renkli ve kokusuz olmalidur.




OMUZ CARKI TEKNIK SARTNAMESI

1, Omuz ¢arki duvara monte edilebilir &zellikte olmalidir.

2. Omuz carki yipranmaya ve korozyona karsi saglam metal malzemeden yapilmis ve
kaplanmig olmalidir.

3. Omuz carkinin yiksekligi her hastaya uygun olacak sekilde ayarlanabilir yapida
olmalidir.

4. Omuz ¢arkinin ¢api 90 cm olmalidir.

5. Garkin doénus zorluk derecesi (direnci) ayarlanabilir olmalidir.

6. El tutamaginin merkeze olan uzaklig ayarlanabilir olmalidir.
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Dumbell Seti Teknik Sartnamesi

1. 1 setagirlik i¢inde

I
1L
1.
Iv.
Vi
VL
VIL

0.5 kg Dumbell 1 adet
| kg Dumbell 1 adet
1,5 kg Dumbell 1 adet
2 kg Dumbell 1 adet
3 kg Dumbell 1 adet
4 kg Dumbell 1 adet
5 kg Dumbell 1 adet

2. Dumbeller metal tizeri vinil kaph dumbell olmalidur.

3. Dumbellerin goriinebilir yerinde agirlik kg’lari yazili olmalidir.

4. Dumbeller kolay ayirt edilmesi i¢in her agirligin rengi farkli olmalidir.




KUM TORBAS! TEKNIK SARTNAMESI

1) Kum torbalan fizik tedavi rehabilitasyon kullarima uygun olmakdr.

2) Kum torbalari her hasta kol ve bacagina uygulanabilmesi igin ayarh bir velkro sistemine sahip
olmaldir.

3) Kum torbalar ¢abuk deforme olmayan saglam bir kumasla kaplanmig olmahdr.

4) Bir set icinde asagidaki miktarlarda ve agirhklarda kum torbasi olmalidir.

-0.5kg ‘lk 1adet
-1 kg Wk 1 adet
-1.5kg’lk  1adet
-2 kg ik 1 adet
-25kg'lik  1adet
-3 kg'hk 1 adet
-4 kg'hk 1 adet

-5 kg'lik 1 adet

5) Uretim hatasina kargienaz 2 (iki) yil garanti kapsaminda olmahdir.

6) Kontrol ve kabul Anabilim Dalimiz tarafindan belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin rutin
calisma sartlannda firmanin ve anlagmadaki hak ve sorumluluklar da goz énline alinmak suretiyle
denenmesinden sonra yapilacaktir.




