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AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Devlet Hastanesi

Say1 :57212153/ bos 07/01/2019
Konu : Malzeme Alimi Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem
Malzeme Alimi iginin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 09/01/2019 tarih v¢ saat

10:00°e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ed
ey _
Idarifve er Miidiiri
Sira Malzemenin Adi Birimi N"k@r//Birim Toplam
No Fiyat Fiyat
1 EMBOLEKTOMI KATETERI NO:2 ADET 5
TOPLAM
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
'
NOTLAR

1-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi
gerekmektedir,

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktur.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar egzamanh olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onanm alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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EMBOLEKTOMi KATETERI
TEKNIK SARTNAMES]

Damar travmasini azaltmak igin ug kisimlari yayli olmalidir.

Kateter 5 Fr kaliniginda olmalidir.

Sisirildigi zaman balonun sekli bozulmamalidir.

Toplam uzunlugu 80 cm’den fazla olmamalidir.

Balonun maksimum sisiriime hacmi 0.20 sivi/ml'den fazla olmamaldir.
U¢ kismi yumusak bukulebilir olmali ama kirilmamalidir.

Koruyucu kilif agilabilmeli ve esnek olmalidir.

Yesil renk kodlu olmalidir.

Tek tek steril paketler icinde muhafaza edilmelidir.

10. Grtn bélum tarafindan degerlendirilmek U ne birakilmahdir.




