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Sira No Miktari Birimi éirim Fiyat: Toplam Fiyat

RONTGEN / CR KASET TARAYIC] SISTEMINE 12 AYLIK BAKIM

ONARIM TEKNIK SERVIS HiZMET ALIMI 4 Periyodik/Adet

Firma/ Kurum

EKI TEKNIK SARTNAME : 2 SAYFA
Kase / imza

kabullini arz ederiz.

2 Eksik doldurulan (izerinde kazinti silinti veya diizeltme yapilan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

3 Teklifler en gec 11.02.2019. GUNU) SAAT 14.30. kadar 1 maddede yazili bulunan adreslere gonderilmesi veya sahsen elden birakilmasi gerekmektedir..

4 Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tiim giderleri dahil edilecektir,

5 Teklifler ( Rakam ve Yaz ile) Kdv harig veilecektir.

S Tekliflerinde  tarih, imza ve kasesi eksik gortilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir.

7 liaks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asilarida Idaremiz Satinalma birimine ulastinlacaktr.

8 Teklifleri ile birlikte numune veya Katalok istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmiyacaktir,

9 .Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gtin olacaktir.
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ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI
2019 YILI 12 AYLIK 4 PERIYODIK
RONTGEN CR KASET TARAYICI SISTEMi BAKIM ONARIM

TEKNIK SERVIS HIZMET ALIM ISINE AIT
TEKNIiK SARTNAMESI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
Is bu Hastanemiz Radyoloji servislerinde kullanilan ek listede belirtilen cihazlarin 1 yillik 4 periyot
parca hari¢ bakim onarim hizmetidir.

idare :Eleskirt ilce Devlet Hastanesi

Firma: Bakim Onarim iglerini yapacak YUklenici

Cihaz: Bakim Onarimi yapilacak Ek listedeki Tibbi Cihazlar

Bakim :Cihazlarin performansini korumak ve tam kapasite ile galismalarini saglamak igin bakim
onarim ve gerektiginde parga degisimini kapsayan her turlt islemdir.

Onarim: Cihazlarin timiinin yada bir pargasinin fonksiyonunu yitirmesi durumunda sorunu giderip
tam kapasite ile galismayi saglamak icin yapilan her turlti islemdir.

Onarim Siiresi: Firmanin biyik onarim ve ktiglik onarim durumunda, kullaniciya servis raporu ile
bildirdigi cihazin tam kapasite ile ¢alisir hale gelmesi igin gereken suredir.

Kabul: Herhangi bir arizanin giderildiginin ve Bakim Onarim yapilmasinin kabultddr.

Yedek Parga: Cihazlarda arizanin giderilmesi igin dedismesi zorunlu olan her turll parga

Arizaya Miidahale: Ariza bildirimi yapilan cihaza 24 saat igerisinde miidahale ederek servis raporu ile
birlikte arizanin durumunu belirtmek.

Yedek Parga Degisim Tedarik: Yedek parca degdisimi ihtiyaci halinde idarenin onay! Uzerine
degisecek yedek parganin Yurt igi stokunda mevcut olmasi halinde 48 saat, Yurt digi siparisi
durumunda 21 is gliniinde tedariki ve montaji

TIBBi CIHAZLARIN BAKIM ONARIM, TEST VE KABULU

1-Firma bakim esnasinda yapacag isleri Idareye yazil olarak bildirir, bakimi yapilacak cihazlarin
Servis raporlari Tibbi Cihazlar Birimine teslim edecektir.

2-Bakim Onarim islemleri mahalinde bir fiil bulunmasi zorunlu béliimiin gérevlisi ve Biyomedikal
gérevlisi ile Firma elemaninin imzalayacagi formlar diizenlenecektir.

3-Bakim Onarim esnasinda cihazda Uretici tarafindan belirlenen kriterlerin diginda performansin
distugi veya fonksiyon kayip edildigi tespiti halinde onarim igleri yapiimamisg saylilir. Firma tarafindan
her bakim sonrasi cihazlar galisma performansi test edecek ve caligir vaziyette teslim edecektir.

4-Firma, cihazlarin s6zlesmenin baglangicindan bitisine kadar, S6z konusu normal ve stand by
calisma saatleri dahilinde tam kapasite ile galisir durumda olmasini saglamakla ve sézlesmenin sona
erdigi tarihte tam kapasite ile galigir durumda teslim etmekle yuktmitddar.



5-Degisecek yedek parcalar, cihazin orijinal géruntisu ve islevini bozmayacak sekilde olacaktir. Cihaz
Ureticisinden temin edilmis ve test edildigi belgelenecektir.

6-Firma bakim esnasinda can ve mal giivenligi tedbirlerini almak zorundadir.

7-Firma tarafindan, Bakim onarim ve ariza amagl idareden teslim alinan cihaz ; noksan veya hatali
sevk edilmis, kusurlu ambalajlama dolayisiyla hasara ugrayan cihaz veya yedek parcalar ya da
montaj sirasinda Firmanin kusurundan dolayi hasara ugrayan cihaz veya yedek parcalar, bitin
masraflar Firmaya ait olmak tizere Ucretsiz olarak degistirilecektir. Reddedilen cihaz veya malzeme
Firmaya iade edilecektir.

8-Firma onarimi yapilmak tzere Idareden teslim aldi§i cihaz veya malzemeyi teslim aldiktan sonra
Cihazda veya malzemede olusacak her tirlti hasar ve kayiptan sorumlu olacaktir.

FiRMA PERSONELININ OZELLIKLERI

1-Tibbi Cihazlarin bakimlarini, arizaya midahalelerini ve onarimlarini ilgili ekli listede belirtilen marka
ve model cihazlar kapsaminda Ureticisi firma tarafindan verilen egitimleri almis teknik agidan uzman
elemanlar tarafindan yapilacak ve bu elemanlarin almis olduklari egitimler belgelendirilecektir.

2-isin devami siiresince her zaman igin Firma, iste galisan ve is ile ilgili olan batin personelin kanun
ve nizamlara aykiri harekette bulunmamalari igin her tirli tedbiri alacak ve isin dizenli yuratalmesini
saglayacaktir. Bu gibi durumlardan dogan gecikme, kaza ve bozulmalardan Firma sorumlu olacaktir.
3-Firma, kendisinin veya kendi sorumlulugundaki diger firmalarin calistirdig isci ve personel icin Is
Kanunu ile Sosyal Glivenlik Yasalarinin igveren olarak yiikledigi yikimialtkleri zamaninda yerine
getirecektir.

4-Firma, is yeri cevresinde olabilecek kazalari derhal ilgili yerlere bildirecektir.

GENEL SARTLAR

1-Firma; Bakim onarimi yapacagi Tibbi Cihaz ile ilgili yetkili teknik kadroya sahip oldugunu
belgelemek zorundadir. Bu personellere ait tim bilgileri (isim,telefon, egitim v.b.) ve belgeleri (egitim
sertifikasi, calisma belgesi, v.b.) idareye verecektir.

2-Firma bakim onarim yaptiracagi teknik uzman personelinin belirtilen sistemler konusunda yetkili ve
gerekli egitimleri aldigini belgelemelidir.

3-Firma sozlesmenin yapildigi tarinten sona erdigi tarihe kadar Turkiye sinirlari iginde faaliyet
gésteren bir is yeri olmalidir.

4-Firma EK listede belirtilen cihazlarin yetkili bayisi oldugunu belgeler yetki belgesini sunmak

zorundadir.
EK LISTE CIHAZLAR

CiHAZIN ADI MARKA MODEL BULUNDUGU ADET
BiRIM

CR KASET TARAYICI SISTEMI CARESTREAM (KODAK) CR CLASSIC&ELITE | RONTGEN BiRiMI 1
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