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Teklife Davet

26/02/2019

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 28/02/2019 tarih ve saat

14:00’e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
Sira Malzemenin Adi Birimi | Miktar | Birim Toplam
No Fiyat Fiyat

1 TEK KULLANIMLIK PEDIATRIK PROB ADET 700
TOPLAM
Fir;na Y etkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.
4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

S-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura

kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalan kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Uicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanl olarak e-posta lizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadr.

Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: (0472) 2151056 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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NEONATAL PULSEOKSIMETRE PROBU TEKNiK SATRNAMESI

Prob tek hasta kullanimi icin olmalidir.

Prob perfiizyonu, vuciit 1sis1 digiik hastalarda dogru &lgiim yapabilmelidir. Diisiik
perflizyon igin farkli bir prob kullaniimasi gerekmemelidir.

SpO2 olcum teknolojisinin hareketli hasta ve diisiik perfiizyonda olgiim yapabildigine
dair FDA belgesi olmalidir.

Probun yapiskan bandi hasta cildine uygun anti alerjik 6zellikte olmalidir ve latex
icermemelidir

Probun poseti iizerinde probun kullanilabilecegi hasta populasyonuna ait bilgiler
bulunmalidir.

Neontal prob 3kg altindaki bebeklerin eline ya da ayagina sarilarak kullanilmalidir.

Probun hareket ve dusuk perfuzyondaki hassasiyeti uretici firma kullanim kilavuzunda
belirtilmis olmalidir.

Probun kablosu elektrik tesisatindan kaynaklanan parazitlerden etkilenmeyecek kalinlikta
olmalidir.

Prob ayni hastada uzun sure kullanima uygun olmali, bu ozellik teknik ve klinik olarak
belgelenebilmelidir.

Prob kablosu Rainbow hasta ara kablosuna 15 pin ustunden kilitlenerek baglanmalidir.

. BIOLIGHT marka Q5 model hastabasi monitorlerde neonatal hastalarda massimo

teknoloji ile SpO2 6lgiimii igin kullanmaya uygun olmalidir.
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