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Agr1 Dogubeyazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

Sayi : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar yazili Hastanemiz icin gerekli olan ASPIRASYON
TORBASI VE HORTUM SETI ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatimin 06/03/2019 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54
47 numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.
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Mehmet ILBOGA
. Idari Mali isler Miidiir V.
SIRANO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 ASPIRASYON TORBASI VE ' 1000
HORTUM SETi ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzalidir.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Baghekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satimalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir,

2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir,

3)  Odemeler 180 gun igerisinde yapilacaktir,

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dékme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamildigr belli olan malzemelerin borkodlar: azami 5 giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

6) Alimlar http:/iwww.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

7)  Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar es zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alinacak malzemelerin 2 IKi yil garantili olmast

10)  Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadr.

11)  Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya

yapilmamast durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendiriimeye
alinmayacaktir.

Agni yolu tizeri 5.km Dogubayazi/AGRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail .com

Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI . Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 . TIBBI SEKRETER
r Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge saglik gov.r adresinden d3065 8bf-02de-4653-299a-8c979a1bf90d kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



ASPIRASYON TORBASI VE HORTUM SETI TEKNIK SARTNAMES]

I Urin dikigsiz, yekpare seffaf ve hammaddesi PVG veya PE(polietilen) olu,et
kalinligi patlama ve yirt ‘malara kars: dayanikh olacak sekilde én az 0.25mm
ofmall.kapak kisms torba ile entegre ve kapak kenarinda kanisterden gikarmayi
kolaylagtirmak igin tutma kulakeigs bulunmali ve torba hacmi 2000cc olmaldir.

2. Torba uzerinde bir adel, vakum bir adet hasta baglantisi cimak tzere en az 2
adet port bulunmali ve G portlar yazili ve gorsel olarak kullaniciya yénlendiriimelidir.

3. Her{orbanin Gzernde, tam doium gergekiestikten sonra kullaniimak (zere en
az 25cm uzunlugunda ve 0.8¢cm vapinda kivrilip bUkalmeyi Gntemek igin 360 dersce
rotasyon kabiliyeti buluna seffaf PVC Materyalden gerektiginde tandem baglantida
kullanilabilmelidir Bunur saglanamadigi hallerde torbaya entegre oimayan tandem
Baglant hortumuy, torba adedi kadar verimelidir

4 Toibalarin Gzerinoe hasta portu ambalajin igerisinden gikan hasta hortumunun
kivithp buklimesini engaileyen 90 derece acill ekstra koneklére uyumiu ve en az 06
cn gapinda alup aspire edilen sivinin hazne igerisine stiztlerek dokiimasini
saglamak amaciyla korik yapida olmalidir.

5. Torbalann vakum sistemine st gegisini engelleyen filtrenin internal yapida,
torba igerisinde olmal, hidrofobik yapidaki bu filtreler bakteriostatiktzellikte olmali,
aerosolleri de filtre edelilmeli flitrasyon mikroorganizmalarde etkin olmal ve by

etkinik 1esl raportan veya belgater ibraz edilmelidir,

8. Her torba igerisince aspire edilen sivinin koplinmesini engelleyen ve bu sayede
torbanin tm hacminin kullammin saglayan, renksiz, seffaf ve silikon bazl emilsiven
anti-foamn madde bulun mahdir

7 Aspirasyon sondeasi ve torba arasmda kullanilacak hasta hortumu bir ucunda
tek el ite vakum kentrolune olanak taniyan gikarilabilir garn agjaci konekr
bulunduruimal ve en a7 1.8m uzuﬂiu@dﬁda ve 0.6cm capinda i ucu ajutajl seffaf
dzelixte olmalidir.

8. Torbalann kullani’ scafi kanisterler Kutlialara karsi dayarnikl fiber alagimii,
Clgekh ve stenlizasyon islemlarinin uygulanabilmesi icin 12 1santigrant derece buhar
Oloklavda en az 20 dakika steril edilebilmeh, bunu saglamak igin canister Uzerindeki
tum yazily ve gorsel ibarzler ve sterilaia-syon ist degeri ile T.C Saghk Bakanlig Tibbi
Cihaz Yénetmeli§i geredince CE ibaresi canisterin Gzerinde yazili olmalidir.

4, Torbalar ortopedi ve batn cerrahisi gibi fazla miktarda sivt aspire edilen
vakalarda tandem(gokiu) kullanilabilmeli, tandem baglantida en az 4 adet torba




birbirine baglanabilmey tandem baglanty I¢in torbalar tzerindeki kapama tpu
cullaniimalidr

10. Torbalarnn kullanilmas: igin gerekl sistemler (70 adet kanister, 70 adet ask;
e.C0 adet duvar aplikz 161l ve 15 adet mobil tagiyicy vb jhastans genelinde ihaleyi
Ustlenen firma tarhindar bedels)z kuruimahdlr.lmalatga veya Grelici firma gerektiginde
bakim ve onanmiarn hedelsiz yapmalidi

1. Torbalann orijinal clarak tek tek ambalajlanns sekilde teslim edilmelidir. Torkge
katalog ve broglr disinda kutylar igerisinde kullamm kilavuzu bulunmandir.

12. Firmamin aumune tondermesi zoruniudur, Firma nurmune gondermedidi takdirde

devie disi birakilacakt)
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