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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz igin gerekli olan TAM OTOMATIK
KESME KAPAMA MAKINASI ALIM iSi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatir { 52019 tarih ve saat 11:00°a kadar 0472 312 54
47 numaral belgegecere veya ddhsatinalma@gmail.com a. “inize gondermenizi rica ederim.

e-imzalidir
Mehmet ILBOGA
Idari Mali isler Miidiir V.
SIRA NO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 TAM OTOMATIK KESME 1
KAPAMA MAKINASI ADET

GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
_ Firma Yetkilisi
Imza/Kage

e-imzalidir.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Baghekim

NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir. ’

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4)  Alimlar hetp://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanl olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alinacak malzemelerin 2 IKI yil garantili olmas1

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadr.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde

teslim edilmemesi veya yaptlmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agri yolu tizeri 5 km DogubayaziVAGRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail .com

Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzal suretine http:/e-belge.saglik.gov.tr adresinden d9627da5-21d8-41e7-89b4-d47f90758858 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 say1li elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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TAM OTOMATIK KESME KAPAMA MAKINASI
TEKNiK SARTNAMESI

Kullanim kolay ve ergonomik, saglam ve dayanikli tasarim olmalidir.

Otomatik poset kapatma ve mikro islemci kontrol 6zelligi olmalidir.

Cihaz tam otomatik kesme ve kapatma islemi yapabilir 6zellikte olmal fakat istenildigi zaman
manuel olarak da kullanilmalidir. Kesme islemi devre digi birakildiginda ikinci kapatmayi da
otomatik stirekli form seklinde yapabilmelidir.

Cihaz tamamen hijyenik paslanmaz celik gévdeden olugsmaldir.

Cihaz istenildigi gibi is1 ayari yapabilmelidir.

Sicaklik dalgalanmalarini engelleyen PiD kontrol sistemi olmalidir.

Dogru ve kesin kapatma derecesini saglayan PID kontrol dzelligi olmahdir.

Membran panel sayesinde kolay ayarlama ozelligi olmahdir.

Ayni anda birden ¢ok rulo yiiklenebilme kapasitesi olmalidir.

Makine tamamen hijyenik paslanmaz gelik gévdeden olugmalidir.

Agma payi istenilen dlglide ayarlanabilir olmalidir.

Cihaz 8-12 metre/dakika hizinda galisabilmelidir.

Kapatilan yerde acilma olmamasi igin en az 12-14mm eninde

kapatabilmelidir. Bariyerlerin sizdirmazlik testlerini firma tarafindan kullaniciya gdsterilmelidir.
5 cm ile 40 cm arasi rulolari kesip kapatabilmelidir. Toplamda maksimum 40 cm ene denk
gelecek sekilde birden gok ruloyu ayni anda kesip kapatabilmelidir.

Tekrar ayarlanabilen kesme uzunlugu, kesme miktari, kapatma derecesi ve kesme-kapatma hizi
ozelligine sahip olmahdir.

Manuel kullanimi kolaylastirma amagli ayak pedali licretsiz olarak verilmelidir.

Cihazin agirligi 26 kg'dan fazla olmamalidir.

Isitici teflon maksimum 500 Watt olmalidir. Enerji tasarrufu igin uyku modu olmalidir.

Koriiklii rulolar ve agir paketlerin kapama giivenligi agisindan cihazin kapatma basinci kullanici
tarafindan ayarlanabilir olmalidir. Cihaz Rotary Sealer sistem sayesinde teflon degisimi, teflon
deformasyonu gibi defektler olusturmamalidir.

230 VAC,50/60 hz standart sebeke geriliminde ¢alismalidir. Cihazla birlikte bir adet enerji kablosu
olmalidir.

Tiim operasyonlar mikroprocessor tarafindan otomatik olarak kontrol edilmeli ve LED dijital
ekranda gorintilenmelidir.

Cihazin bir sigorta ile akim korumasi olmali ve korumanin saglikli galismasi icin yedek sigortalar
kullaniciya teslim edilmedir.

Kesim islemi yapilan poset adedini ve son kapatma sonrasi paket haline gelen paketleri ayri ayri
sayma dzelligine sahip olmalidir. Kullanici tarafindan belirlenen poset-paket adedine ulasildiginda
uyari vermelidir.

Makinedeki kesme ve besleme Unitesi katlanabilir olmali, cihaz bu 6zellik sayesinde kesme-
besleme (initesi katlandiginda otomatik kapatma makinesi olarak da kullanilabilmelidir.

Asin 1sinma, rulo sikismasi merdane ve diger motorlarin zorlanmasi gibi durumlarda makine
koruma moduna geg¢meli, otomatik olarak durmal ve ekranda hata kodu ile problemi kullaniciya
bildirmelidir.

Makinedeki bigak ve kesme sistemi siirekli degisim gerektirmeyen dairesel sistem olmalidir.
Makinede data saklama fonksiyonu olmali, kullanici tarafindan belirlenen parametreler cihaz
kapanip agildiktan sonra son haliyle hafizasinda kalabilmelidir.

Rulo bittiginde otomatik durdurma &zelligi olmalidir uyari verme haznesi olmalidir.Yeni rulo
takildiginda herhangi bir ayar degistirmeden isleme devam edebilmelidir.
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Rulolar herhangi bir aparat ve ayri bir baglantiya ihtiyag duymadan kolaylikla cihaza
yerlestirilebilmelidir.

Uretici veya satici firma,(TURKAK Onayli) 1ISO 9001:2008 seri kalite ynetim belgesine sahip
olmalidir.

Makinada kaynak lekesi, el kesecek keskin kdse, capak vs. iscilik hatalari olmamalidir.

Uretici veya satici tarafindan ozellikle istenen bir dezenfeksiyon metodu varsa, hastanemizde
uygulanabilirligi bakimindan bu dokiiman ile(paslanmaz celik kullahma kilavuzu, bakim talimat
vb.) agikga belirtilmelidir.

Uretici Firma, iirtiniin varsa periyodik bakim prosediirlerini vermelidir. Uriin periyodik bakim
gerektirmiyorsa firma bunu yazili olarak sunmalidir.

Satici firma, teklifi ile birlikte Griiniin tibbi ve teknik ozelliklerinin goriilebilecegi orijinal gerekli
teknik dokiimanlar vermelidir.

Firmalar teklifleri ile birlikte tanitim numunelerini de ilgili bélime gostermek ve ilgili kisilerden
uygunluk almak lizere getireceklerdir. istenen teknik dzellikleri saglayamayan, isciligi kusurlu
bulunan ya da istenen maddeler disinda kalan iiriinler kabul edilmeyecektir.

Makinanin, garanti siiresinin bitiminden itibaren Ucreti kargilig) olarak, yedek parca temini ve
bakimi igin 10 (on) yil. . Servis siiresi boyunca ariza durumu meydana gelmesi halinde en gec 48
saat icerisinde problem giderilmeli, daha uzun surebilecek servis siiresi oldugu takdirde kuruma
ayni evsafta bir cihaz servis siiresi boyunca birakilmalidir.

Makinenin {iretiminin sonlanmasi halinde, sonlanmasini takiben 7 (yedi) yil siire ile

yedek parca garantisi altinda olacaktir. Firmalar bunu ihale dosyasinda taahhiit

edecektir. Firma teklifini verirken, garanti kapsami disi hizli devreden yedek pargalarin

ve sarf malzemelerin, ileriye déniik déviz zinda 10 yil siireli yedek parca ile sarf

malzeme fiyat listelerini de verecektir.

Satici firma Uriiniin yeni tiretim oldugunu, iretici firma tarafindan onaylanmis belgesini vermek
zorundadir. Uriinler, hic kullanilma mis oldugunu belirtir zel isaretli orijinal ambalajinda teslim
edilecektir.

Makineyi veren firma distiribiitsr ve bayi yetki belgelerini sunmalidir.

Uretici firma, TSE tarafindan verilmis "Hizmet Yeterlilik" belgesine haiz olmalidir.

Uretici firma, TSE tarafindan verilmis "TSEK" belgesine sahip olmalidir.

Uretici firma,(TURKAK Onayli) 1ISO 9001:2008 seri kalite yonetim belgesine sahip olmalidir.
Belirtilmeyen hususlarda idari sartname hiikiimleri gegerlidir.

Uretici firma SBA iiyesi olmalidir.
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