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Saghk tesisimizin ihtiyac: olan asagida cinsi ve :
BESLENME POMPASI ALIM iSi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddes;j kapsaminda alinacak olup; soz
konusu igin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 16/07/2019 tarih ve sgat 15:00°a kadar 0472 312 54 47
numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmai[.com adresinize géndermeniz; rica ederim.

e-imzalidir
Mehmet ILBOGA
Idari Mali Isler Miidiiy \A
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OPLAM (KDV HARIC):

GENELT

. Firma Yetkilisi
Imza/Kage

e-imzalidir,
Uzm Dr Hasan BALABAN
Baghekim

NOTLAR

1) Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihj ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir,

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 glin igerisinde yapilacaktr.

4)  Almlar http:/f’www.agriihale.gov.tr €-posta adresli Agr Valiligi ihale yénetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5)  Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir,

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanl; olarak €-posta lizerinden de ilan
edilmektedir,

7)  Alnacak malzemelerin 2 IKI y1l garantili olmas;

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir.,

9)  Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gecerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde

teslim edilmemes; Veya yapilmamast durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktr.

Agn yolu tizeri 5 km DogubayazivAGR]
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47
e—posla'ddhsalinalma@gmail,com

Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGGR] Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723 125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER

nternet Adresi: ddhsatinalma@gmaitcom Telefon No: (0 472) 312 60 47
Evrakin elektronik imzal suretine http:.ﬂe-belge.saglik.gov.tr adresinden 8a913b1 I-d069-463e-883f-[7do423e2c84 kodu ile erisebilirsiniz,
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gire glivenli elektronik imza ile imzalanmistyr,




ENTERAL BESLENME POMPASI TEKNIK SARTNAMES]

Cihaz enternal beslenme soltisyonlarimin setlerle hasty beslenme tiiplerine vertimesi
amact ile kullanimalidir,

2. Cihazm peristaltik pompa mekanizmasina sahip olmali ve by mekanizmamn iizerinde
koruyucu bir kapak bulunmalidr.

3. Cihazin inflizyon standlaring sabitlenebilmesi i¢in kolaylikla vikarihp takilabilen klemb

sistemi olmahdyr.

4. Cihaz st bagimsiz olmalidur. silikondan jmal edilmis tim standart beslenme setleriyle

calisabilmelidir.

h

Cihaz ekraninda, gbnderilen toplam voliim ve akiy hiz1 degerleri siirek]j takip
edilebilmelidir,

6. Cihaz dahilj bataryasi ile 100missaat buslenme avarinda vaklagik 8 saat
calisabilmelidir.

7. Cihazin akis hiz araligr 1 - 2000 ml/saat olmali ve artirnmlar | ml/saat olmahdir.

8. Cihaz | -9999y] arasinda hacim gonderebilme kabiliyetine sahip olmalidir,

9. Cihazda setten hava temizleme ve bolus ozelligi bulunmalidir, by Ozellikler rek tustan;
pompa duragan haldevken hava temizleme, galisirken jse bolus génderecek sekilde
vapilabilmelidir,

10. Cihazin purge ve bolus hiz araligr 600-2000 mlssyat arasinda ayvarlanabilimelidir

11. Cihazin setteki soliisyonu geri ¢ekme ve temizleme dzelligi olmalidur, Bu 6zellik 600 --
2000 ml‘saat araliginda, 1ml'saat artrimlar ile ayarlanabilmelidir.

12. Cihazda 3 kademel; tkaniklik hassasiyet ayarr olmahidir,
13. Cihaz setteki havayt ultrasonik dedektir sayesinde tespit edebilmelidir,

14. Cihazda gorsel ve iyitsel alurmlar bulunmahidir,

I5. Cihazda: ukanikhik. sette hava var, kapi agik. inflizyon tamamland,. diisiik batarya.
batarya bog, AC glig kaynagr bagly degil, motor hatasi, sistem hutasi, set vanlg bagh ve
hatirlatma alarmlar olmalidr.

16. Cihaz kolay taginabilmesi agisindan hafif en fazla 1.5 kg olmahdir.

17. Cihaz kiigiik olmalj, boyutlari 130mm x 120mm 6Umm (=3mm ) den fuzla
olmamalidir,

I8. Cihaz 1107230 v AC, 50/60Hz akimla valisabilmelidir,




19. Cihaz 12v arag glic ¢ikisindan beslenebilmelidir

20. Cihaz. CE belgesine sahip olmalidir.

21. Cihaz fatura tarihinden itibaren 24 ay stireyle, tretim hatalaring karyt garant;
kapmasinda olmalidir.

22. Cihazin, minimum [0 yil siireyle gerekli ojan yedek parcalarinin teming Ve tamir ile
¢aligabilir olmasinin gerekli ve gerekli teknik servis hizmetini gerektiginde veva
periyodik bakimlarda saglanacagini taghiit edebilmelidir.

23 fthahitcl Veya satcer firmanin TSE Hizmet Yer; Yeterlilik Belgesi olmalr ve bu belgede
triindin tiirdl ve markas belirtilmelidir.




