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Saghk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili Hastanemiz igin gerekli olan ORTOPEDI AMELIYATI
(HEDIYE KANDEMIR) ICIN 5 KALEM MALZEME ALIMI isi 4734 sayil ihale Kanununun 22/F maddesi
kapsaminda alinacak olup; s6z konusu igin KDV harig birim ve toplam fiyatmm 16/07/2019 tarih ve saat 15.00°a kadar 0472
312 54 47 numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.

e-imzalidir.
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Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.
Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

Odemeler 180 gan igerisinde yapilacaktir,

Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin borkodlart azami 5 gun iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalan kapatilacagindan herhangi bir ddeme yapilmayacaktir.

Alimlar http.//www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yaptlacaktir

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tam alimlar es zamanh olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Ahnacak malzemelerin 2 [K1 y1l garantili olmasi

Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparigi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya

yapiimamast durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye
alinmayacaktir.

12)  Firma UBB ve SUT kodlarini teklif iizerinde belirtmelidir. Belirtmedigi taktirde teklif gegersiz sayilacaktir. Ayrica UBB ve SUT

kodlari hatali olan firmalarin teklifi gegersiz sayilacaktir,

Agn yolu tzeri 5.km Dogubayazit/ AGRITelefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47 ¢-posta:ddhsatinalma@gmail com

Agri Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGRI ‘ Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
| R .nternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzali suretine htip://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9374855b-9164-4d90-8cb6-40797ac497£7 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gire giivenli elektronik imza ile imzalanmustir.



ARTROSKOPIK AMACLI ELCTROSURGICAL PROBE TERNIK SARTNAMESI L Artroskopik cerrahide Kutlanima uygun
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. Caagiile, cut ve buharlastirma Gzelligine sahip ohmalidir,

3. Problar elden veva ayak pedali vasitasiyla ayaktan kamanda edilebilmelidir,
4. Tekli steril paketierde kullanma hazir hatde butoanaiatidir,

5.0 30 ve 90 derece agih ug kisantar ofan probiur obiabidie,

6. Problann gaplart 2.5mim ile 3. 2mu arast ohmalichr,

7. Fickanstan 0= 300 Khz arast olmahichr,

& Problarm kollaman gin berhunzi bir konrol anitesie ihtiyay obmamahdir, Herbangi bir ameliyathane koteri ve disposible Koter kalemi ile

calistirdabiimelidin. Avnica kendinden handie OzeHikh ve suction Geelikli problar di olinalidir.
9. Prablanm giig ayariart ameliyat esnasinda degistirilebilinelidir,

10 Problar sadece temas ylzeylerinde etkili olmalidir.

11 i Ahlisy o dereceleri 25 = 70 Wt wrass ayvarkinebilir obmalidir,

12, 2. 3mm” Hk problar chondroplasty ve hiyaling castifge uygolamabar igin ideal olmalidir,

13. 3.2mm’ 1ik problar subacromial decompression ve notchplasty uygubamalir igin ideal olmah
SHAVER TRASLAYICT UC TERNIK SARTNAMESI

1. Cesith guplara salip ve gesith luzlarda cabismuya wy goi ohinabidir.

2. Renk kodlary olmahdir.

3. Ugtar yaklagik 130mm ik bir gabisma vzantuona sabip olmalidir,

Ao Shaver uchrimn kesme islovierine 2ore malssinum gabisma lnzian 3.300 = 12,000 rpm arast olmahdir,

3. Shaver blades™ ler rijid ve egik ofarak steril pubcilerinde hazir halde bulunabilecegi gibi avrnica egilebilir Gzellikie shaver uglan da

almalidir,
0. Yuksek olgide suction ézelligine sahip olmalidir,
7. Steril ek paketivnde kuttaninia hazie halde ofmalidir.

3. Shaver uglan 3.35mml L 3w ve 3 S gapliarda olmadidir,

iSTEKLI FIRMALAR IHALEDEN 1 SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UYGUNLUK
ALMALARI GEREKMEKTEDIR UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLiFi DEGERLENDIRME DISI
BIRAKILACAKTIR
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CSHAVER BURR UCU TERNIK SARTNAMESI
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Shaver hlade” leri g

Cesitli guplara sahip ve gogithi hizlarda galigimaya uygun olmalidir,

- Renk Kodlarr olmalidir,

- Ughar vaklagitk 130mim ik bir gabisma uzantuguna sahiip olmahdir.

Shaver uciormin kesote istevienme gdie maksinan qabisima hizlars 3:300 = 12,000 rpm arasi olmahdir,

Y iksok dlgiide suction Szelligine sahip olmalichr.

Steril wekli paketterde kullsarima hazir halde olmalidir,

o amgla ve boyutlarda olniatidir:

) Oval Burr: 4.5mm ve S.3mim gapinda acromioplasty ve notehiplasty esnasinda kikirdak ve kemik doku rezeksiyonu igin ideal olmahdir,

Malksimum 12,000 rpmlik max. ¢alisma hizina sabip olmalbe 13em’™ Hik ¢abisma veunluguna suliip olmahdir,

by Bownd Burr 4 3mm ve 3.5mm qaplarmda kemikli viizey hazirlama, kikirdak ve osteochondral tastama ve osteophyte rezeksiyonunda

ethili ohmabehir Maksimum 122000 rpm galisia hiana ve 130mim ¢aligma vzunlu@uie sahip olmalidir.

PUMP TUBING SET VERNIK SARTNAMES]
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_lrigasyon seti cihaz bagkantist Kartus sisteminde olmahidir,

ki avn s ginisi bulunimal ve aym anda iki torbay a takdabilieli.

CUzantsi uzerinde 26 ¢ni urvantoZunda silikon vapida gevirme rnikelerine rahat takidan badtantisi olmal,

- Sihikon BaZlantisunp devannnda silindirik sekilde busimar dengeleyecek algiluy e sensor olmal

~Irrigusyon sell her marka artroskop kantiline takidabilir,vidali veya ek baglanuist ile gegmeli olmahidir,

- Sadece inflow dzelhikie olmahidhr,

clantise acasi uzoaniuk enazd metre olnab

st e (kdnal b

. Cihaz baglantis ile sivi girigi arasien az 1.3 metre olmals

L Suvun akisinthesmeye yarayan e adet anahtar bulonoah ve steril pakethi obmahidir.

ISTEKLI FIRMALAR IHALEDEN 1 SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UYGUNLUK
ALVIALAR! | GEREKMEKTEDIR UYGUNLUK ALMAYAN FiRMA;I.’AR\lN TEKLIFI DEGERLENDIRME DISI

BIRAKILACAKTIR




BiO 1‘:.\1i1.|-;1;i1;,iu PIN TEKNIK SARTNAMESI

1. Uretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilniis olmahidir,

2. iz ve tam zkf;m viv seqencdi olmalidir.

3. Diz pinter igin 1.3-2.0mm gap ve 30mm bay segencai almabidir,

4. Yivh pinter igin 2.0-27mm gap ve 2.0mm igin 40 . 2 7 igin SGmim boy segenedi olmadir,
3. Yivli pinlerinjarkast kemigi wimak ve yaklugtirmak igin genig bagh olmabidir.

6. Giamna steril altminyum paketlerde kutfanma lazr olnahdir.

iSTEKLi FIRMALAR IHALEDEN 1 SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UYGUNLUK
ALMALAR!I GEREKMEKTEDIR UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFi DEGERLENDIRME DIS!
BIRAKILACAKTIR




