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BBy AGRI VALILIGI
¥ iL SAGLIK MUDURLUGT
e AGRI DEVLET HASTANESI
Say1 12u9 25.07.2019
Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya ID e o
ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve oOzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayill Kamu Ihale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Séz Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL izerinden 29.07.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

o Beymal ULUTAS
' Idari ve Mali Isler Miidiirii
Satin Ahnacak Malin/ isin KDV Hari¢ Teklif

S.No Malin/Isin Cinsi Aciklama Miktari Birimi Fiyat Tutar

REFERANS DONANIM - _
| KALIBRATOR, ANESTEZIK OKSIEN | Kdsi
GAZ ANALIZORU VE TEST ANALIZORU
SISTEMI
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire i¢erisinde teklif ¢tkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
gortildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
12019
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI Bilgi Igin : Elif KIZIL -
Telefon: 04722156363 Faks:
E-Posta: satinalma004(zgmail.com Web:



PORTATIF OKSIJEN ANALIZORUTEKNIK SARTNAMESi

1. Cihaz pratik olarak oksijen yogunlugunun 6lglimi icin kullanilacak
olmalidir.

Oksijen dlgim ¢ozunurligli %1 den ¢cok olmamalidir.

Yogunluk 6l¢lim siiresi en fazla 2sn. olmalidir.

Yogunluk tepki siiresi en fazla 5 sn. olmalidir.

Dogruluk hassasiyeti %-+0,5 olmalidir.

Olgiim araligi %0-99 olmalidir.
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Cihaza baglanan adaptori sayesinde hasta basindaki oksijen

Unitelerinden ve oksijen hortumlarindan kolaylikla oksijen yogunlu

Olglilebilmelidir.

8. Cihaz lizerindeki buton vasitasiyla cihaz kendi kalibrasyonunu
yapabilmelidir.

9. Cihazin TSE belgeleri bulunmalidir.

10.Cihaz muayene kabulden ge¢medigi takdirde higbir sebep géstermeksizin

iade edilebilecektir.




