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ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi1 4734 sayilh Kamu
Ihale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i 1g:1n KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL {zerinden 29.08.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak giénde

Geregini rica ederim. :

Beyrhal
) Idari ve Mali Isler Mudiirti
Satin Alinacak Malin/ Isin 5 KDV Haric Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktar1 | Birimi ~~_Eivat Tutar
MINDRAY
1 |SPO2 OLCUM ARA KABLOSU  |BENEVIEW SPO2 20 Adet
ARA KABLOSU
M'INDRAY
DEFIBRILATOR CIHAZI EEOE%\I&‘;V
2 |TANSIYON MANSONU TEK s ki 20 Adet
HORTUMLU YETISKIN oy I
MANSONU
KDV Haric Genel Toplam j

NOT: Yukanda belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
il 2019
N Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kage/imza

Alim kismi teklife kapahdir.

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:
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g‘ ’ Hasta'basl Monitérii Saturasyon Probu (SPO2) Teknik Ozellikleri (Mindray Beneview T8,75,IMEC,PM,MEC)

1. Satiirasyon (Sp02) probu gok kullanimlik olmalidir.(Reusable)

2. Spo2 probu orijinal olmali.

3. Spo2 prob kablosu biikiilmelere ve darbelere dayanikli olmalidir.

4. Sp02 Probu Kablo uzunlugu 1,1m’ olmaldir.

5. Spo2 Probunun baglantisi ara kablo ile uyumlu olmal.

6. SpO2 Probu ESU korumalidir. SpO2 sinyallerinin bozulmasini dnlemeli.

7. SpO2 Probu silikon kauguk kilifidir. Darbelere dayanikli olmalidir.

8. Sp02 Probu lateks icermemelidir.

9. Spo2 Probunun UBB kaydi olmalidir.

10. Firma kullanilacak malzemenin Teknik servis ve Satis konusunda Tiirkiye genelinde veya ilgili bélgelerdeki

devlet hastanelerinde dogrudan hizmet vermeye yetkili belgesi olmaldir.
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Hastabagi Monit6rii Tansiyon Mansonu Hortumu Teknik Ozellikleri (Mindray Beneview T8,T5,IMEC,PM,MEC)
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NIBP mangonu ara hortumu cok kullanimhik olmali.(Reusable)

NIBP mangonu ara hortumu orijinal olmali kesinlikle yan sanayi kabul edilmeyecektir.

NIBP mangonu ara hortumu biikiilmelere ve darbelere dayanikli olmal.

NIBP mangonu ara hortumu UBB kaydi olmall.

Firma kullanilacak malzemenin Teknik servis ve Satis konusunda Tiirkive genelinde veya ilgili bolgelerdeki
devlet hastanelerinde dogrudan hizmet vermeye tek yetkili belgesi olmalidir.

Hastabagi Monit6rii Tansiyon Mansonu Teknik Ozellikleri (Mindray Beneview T8,T5,IMEC,PM,MEC)
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NIBP mangonu ¢ok kullanimlik olmali.(Reusable)

NIBP mansonu orijinal olmali kesinlikle yan sanayi kabul edilmeyecektir.

NIBP mansonu su ile temasa ve darbelere dayanikli olmal.

NIBP mansonunun UBB kaydi olmalidir.

Firma kullanilacak malzemenin Teknik servis ve Satis konusunda Tiirkiye genelinde veya ilgili bolgelerdeki
devlet hastanelerinde dogrudan hizmet vermeye yetkili belgesi olmalidir.
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