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Agri Dogubayazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi

L. l

Sayi : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 F

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan ORTOPEDI AMELIYATI

(SEYRAN CENGIZ) ICIN 4 KALEM MALZEME ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/F maddesi kapsaminda
alinacak olup; séz konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fivatinin 30/10/2019 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47
numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim,

e-imzalidir.

Mehmet ILBOGA
Idari Mali Isler Miidiir V.
SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 1
FEMORAL KOMPONENT ADET
2 ) 1
TIBIAL KOMPONENT ADET
3 : . 1
INSERT MOBIL ADET
4 1
SEMENT ADET

GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
_ Firma Yetkilisi
Imza/Kase

OLUR

e-imzalidir.
Hasan BALABAN

Bashekim
NOTLAR
1) Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya goreviilere vermesi gerekmektedir.
2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak dizenlenecektir.
3)  Odemeler 180 gun igerisinde yapilacaktir.
4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanldig: belli olan malzemelerin borkodlari azami 5 gun iginde teslim edilmedig;
takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapllmayacakur,

6)  Ahmlar http.//www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agri Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

7)  Ahm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz vapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar e5 zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alnacak malzemelerin 2 IKI yil garantili olmas:

10)  Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir.

1) Teklif sonucu siparisi cekilen mal veya hizmetin gecerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya
yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye
alinmayacaktr.

12) Firma UBB ve SUT kodlarim teklif iizerinde belirtmelidir Belirtmedigi taktirde teklif gegersiz sayilacaktir. Ayrica UBB ve SUT
kodlart hatali olan firmalarin teklifi gegersiz sayilacaktir,

Agn yolu tizeri 5 km DogubayaziVAGRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agni Yolu Uzeri 5.km Dogubayazi/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723 125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
v.tr Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge saglik gov.ir adresinden ec3 fd550-95¢1-456a-a296-30c842 176936 kodu ile erisebilirsiniz,
Bu belge 5070 sayil1 elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmisur,



BAG KESEN HAREKETLI VE SABIT KULLANILABILEN MOBIL TOTAL DIz PROTEZ
TEKNIK OZELLIKLERI
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Diz protezi sisteminde ayni fernoral komponenti ve ayni tibial kemponenii kullanarak fix ve maobil secenede
inserti degistirerek gegilebilmelidir. Kisitlayici olmamalidir. ‘

PCL Kesen Femoral komponent ve pegli dizaynda olmalidir.

Diz protezi sistemi komponentieri CoCr malzemeden imal edilmis olmalidir.

Mobile meniskal kemponent UHMWPE ve High Cross-Linked secenekli ve alt ylizeyi diz olmalidir.

Mobil insert anlerior-posterior yénde toplamda 5 derecelik rotasyon ve medial-lzizral yonde toplamda

25derecelik rotasyon yapabilmelidir.

Tek bir boy meniscal insert her boy tibial komponent ile kullanilabilmealidir

Meniskal insertler Deep-Dish yapida olmalidir. :
Meniskal komponentler 7mm ile 17mm arasinda 2.5mm'lik aralikiarla biylyen kalinlikiara: sahip. olmalidir.
Istenildiginde durumiarda 17mm'nin Gzerinde 2,5mm ie artan araliklarda 24.5mme kadar insert boylari da
saglanmalidir. )

Meniskal insertler 12,5 dereces Medial ,12,5 derece Lateral, 2,6 dereca Anterior 2,5 derece Posterior hareket

kabiliyetine sahip oimaldir.

l,.
komponent Uzerindeki stopper direkierinin her ikisinede kilitienebilmetidir
Tibial komponentlerin insert ile kontzkia oldugu st ylzey metal stoperler ve direkier dahil mirrorfinish
seklinde parlatiimis olmalidir.

Tibial kemponentin kendinden cenlial stemi bulunmalidir ve medial |zisral taraflarda kanalli tapered pegleri jle
keel yapisina szhip oimalidir. o .
Tibial komiponent kendiliginden 10 derece postarior siota sahip olmalidir.

Tibial Kemponentte meniskal insertlarin gikmasini engalleyici bir kilit mekanzmasi bulunmahdir.

Tibial komponent & boya sahip oimalidir.

Ayni tibial komponent Gzerinde hem fix hern mobil insertier kullamiabiimelidic . oo
Diz protezi sisteminde tum fercral komponentierin dislal-posterior, medial-lateral kondillzrinin kavis capr ayni
oimalidir. Bu kavis ¢apl meniscal insertierde de ayni olmalidir. 4
Segilen herhangi bir femoral komponent, herhangi bir bay tibial komponentle ve herhangi bir boy insert ile
uyum safiamalidir, Kisitlayicr olmamalidir, :

Femoral komponant Anatomik ve 5 boya sahip eimalidir. : % 2 e
Fermoral komponentierin ve tibial komponentierin ic yOzeyi, 2mm ¢imento ylzeyi sajlayacak yapiya sahip
olmaldir. .
Femoral komponent femoral-mianiskal artiklilasyonda sabit flexion radiusuna szhip olmalidir. Toom e
Femoral komponentin distal yuzeyi slota sahiptin(75 derecadir.dik degiidir) ve kemigi bu sekilde kesen
enstrumantasyonu bulunmaldir. )

3 pegli g boydan olusan dome pateilas bulunmalidir, e i e
Zor primer artroplastide kullamimda sistermin esnexiigini artirmak armaciyla tibial komponentle kullaniimak
Uzere moduler siem extensionlara sahip olmalidir. Stem extensionlar COCR malzemeden tretilmis olmalidir..
Ba§ kesen-bag koruyan femoral komponents sanip clmalidir. o
Femoral komponentisrde rolasyonu Snlemek amaciyla 2 adet peg bulunmalidir,

Diz protez sistemi anterior referansh olmalidic. Femoral komponent boylan degislikee posterior ve posterior
charnier kesileri degismeli. Anterior ve anterior chamifer boytarinda kesiler degismemelidir,

Protezier en az 2 kat steril paket iginde ve Gama sterilizasyon ile steril ediimis olmalidir,

Malzemelerin CE uygunlugu gésterir pelgeleri bulunmalhidir,

Sabit meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked secenekli ve alt ylzeyl diz olmalidir, Tibial-
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Ameliyata girecek yiiklenici firma personelinin TC Saglik Bakanhg Tirkiye ilag ve tibbi cihaz kurumu
kilinik destek eleman belgesi bulunmalidir komisyonda olduguna dahil ashini ibraz etmelidir B

JLSTEKLE FIRMALAR IHALEDEN 1 SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UY_GUNLUK
ALMALARI GEREKMEKTEDIR UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFI DEGERLENDIRME DISI
BIRAKILACAKTIR :

Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge saglik.gov.tr adresinden 70b272af-3 fea-47d4-b773-fa25acdac03 kodu ile crisebili!l'sini'lz. i
Bu belge 5070 sayils elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalannistir, - L .




ANTIBIYOTIKLI KEMIK CIMENTOSU TEKNIK SARTNAMES]

1.PMMA yapisindz olmalidir,

2.Antibiyatik olarak Genlamisin igermelidir,

3.Powder 40 gramlik ambalajlarda,likid Urtn ise 20 mi ampulierde oimalidir.

4.Enjekior ile kullanima uygun oimalidir,

5.Hem sement siringasi hem de elle kullanima uygun olmalidir.

6.Her paket toz ve likit olarak ayri ayri bilesim icermelidir.

7.Toz bilesim steril pakette,sivi bilesim steril ampul iginde bulunmalidir,

8.Powder paketi icerigi: 34.54 gr Polymethyl Methacrylate,0.96 gr Benzoyl Peroxide,4.00 gr Barium Sulfate
Ph.Eur.,0.50 gr Gentamicin Base(as sulphate)

Likit ampul igeriginde ise:19.76 ml Methyl Methacrylate,0.24 ml N,N dimethyl-p-toluidine,18-20 ppm
Hydroquinone olmalidir.! a
9.1ki guvenlik paketi de steril oimalidir.
10.Raf 6mirt en az 2 yil olmalidir.
11.Calisma stiresi 8-10 dakika olmalidir.
12.Urtin0n CE belgesi olmalidir,
13.Urtintin orta viskozitede(akiskanlik) olmaldir,

Ameliyata girecek ylidenici firma persenclinin TC Sadhk Bakanhgr Tarkiye ilag ve tibbi cihaz kurumu kilinik destek °

eleman beigesi bulunmahidir kKomisyonda Beigeyi ibraz etmelidir

ISTEKLI FIRMALAR IHALEDEN 1 SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UYGUNLUK ALMALARI
GEREKMEKTEDIR ~ UYGUNLUK ~ ALMAYAN  FiRMALARIN  TEKLIF] DEGERLENDIRME  DISI
BIRAKILACAKTIR

Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge saglik gov.tr adresinden 70b272af-3 fca-47d4-b773-ffa25acdac03 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.,
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