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ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtivact olan ve asafida cinsi, miktart ve ozellikleri yazih malzemelerin ahm 4734
sayili Kamu Thale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulil ile yapilacakur. Sz Konusu
alim igin KDV haric birim fivat tekliflerinizi TL tzerinden 05.11.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak
géndermeniz hususunda; Geredini rica ederim.

Billent 2
Idari Mg [sler Madurii
Satin Almacak Malin/ Isin / KDV Harig Teklif
5.No Malin/Isin Cinsi Agiklama Miktan Birimi Fiyat | Tutar
l ]&E}FRDA GEBELIK KASET 0 g

L KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire iverisinde teklif ¢ikmamas) veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
ciriildigi durumlarda bu stire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
2019
Kisi / Oda / Firmanin Adu veva Ticaret Unvan - Kage/imza

Adres MOLLASULEYMAN YOLU UZER] NO 120 ISTIKLAL MAH 04600 ELESKIRTIAGR] Bulgi Igin - Mecla URAY -
Telefor: 04727114142 Faks: Q4T27T1 14553

E-Pozta. satmalmasleskimdhi@gmail com Wek
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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
ELESLKIRT iLCE DEVLET HASTANESI
LABORATUVAR SARF MALZEME TEKNIK SARTNAMESI

iDRARDA GEBELIK TEKNIK SARTNAMESI- 10 KUTU

20 miu/ml hassasivete olmalidir,

3 rom strip genisliginde olmaolidir.

60 mm strip uzunfuguna sahip olmaltdir

Uriinlerimiz 150 13485 ve Avrupa Birligi direktiflerine gdre dretilmelidir.

Test immunolojik yéntemle (immunokromatografik) cahgmalidir.

Test icin numune olarak sadece insan serumu yada plozmasi kullanidmalidir.

Testin sonuclar kaset (izerinde, tek ¢izgi neqative, ¢ift ¢izgi pozitif seklinde net olarak okunabilmelidir.

Testin plastik kaseti iizerinde hangi testi oldugu kesinlikle yazmalidir.

Testler tek tek aliiminyum folyo icerisinde hava almayacak sekilde kapatilms olmalidir.

10. Aliiminyum folyolarin igerisinde test ile birlikte nem alici silika bulunmalidir.

11. Uriinler 24 ay miyatl olmalidir.

12. Testler 50 Testlik kutularda bulunmalidir.

13. Kutularn icerisinde Tiirkce kullanim klavuzu bulunmaldir.

14. Test pogseti zerinde iretim tarihi, lot numarass, son kullanma tarihi, lretici firma ady, driin adt ve ilgili CE
isaretlemesi onaylayan kurulus numarast ile birlikte yer almalidir.

15, Uriin Aliminyum folyolar Gzerinde Griniin markasy ve dretici firma adr ve adresi yer almalidir.

16, Urtiniin UBE barkodu bulunmalhdir.
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