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alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat teklifleriniz; TL tizerind
gondermeniz hususunda;Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Malin/ Isin 7 | KDV Hari¢ Teklif
S.No ’ Mahn/isin Cinsj ’ Aciklama , Miktar; ’ “Birimi , Fiyat ’ Tutar

CR RONTGEN KASETINE AiT CERESTREAM
FOSFOR PLAKA (KODAK) MARKA

L KDYV Hari¢ Genel Toplam l j

1 Adet

NOt: 1 Adet teknik sartname: Teklif verecek firmalar
sarthnamemize uygun fiyat vermeleri rica olunur,

Teklif Eden
../.../2020
Kisi/ Oda / Firmanm Ady veya Ticaret Unvani - Kage/imza

dres: MOLLASULEYMAN YOLU UZERI NO :120 ISTIKLAL MAH.04600 ELESKIRT/AGRI
elefon: 04727114142 Faks: 04727114963
-Posta:satinalmaeleskirtdh@gmail.com Web:
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T.C T.C. SAGLIK BAKANLIGI
AGRI

SAGLIK BAKANLIGI IL SAGLIK MODORLOGO
AGRI ]':.IJ SAGLIK MI:]DURLUGU ' Eleskirt ilge Deviet Hastanesi
ELESKLIRT ILCE DEVLET HASTANESI
CR Kaseti ve Fosfor Plaka Teknik Sartnamesi

CR KASETiI BAKIM ONARIM ve FORFOR PLAKA iC DEGIiMI.

1) Fosfor plakalar 35x43 Cm ebatlarinda olmahdir.

2) Dis darbelere dayanikli ve koseleri kauguk koruyuculu olmahdir.
3) Disme ve carpmalarda agilmasini 6nleyici kilit sitemi olmalidir.
4) Fosfor plakalar en az 30.000 ¢ekim garantisine sahip olmaldir.

5) Fosfor plakalar harici ve tarayici tarafinda bulunan dahili barkod okuyucularla
eslestirebilir sekilde barkod sistemli olarak dizayn edilmig olmalidir.

6) Fosfor plakalar hastanemizde mevcut Carestream (Kodak) marka Cr Kaset tarayici
sisteminde kullanilan kasetlere uyumlu olmalidir.

7) Ayrica 2 adet barkot verilecektir.
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