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Sayi 157212153 (0 L 06/03/2020
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birime basvuran Zeynep KARTAL igin cinsi ve
miktari yazili 5 Kalem Mal Alimi iginin 4734 sayih ihale Kanunun 22/f maddesi kapsaminda
alinacak olup; s6z konusu igin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 09/03/2020 tarih ve saat
09:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
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2 RFPROBU ADET |
3 iRRIGASYON SETI ADET 1
4 BURRUCU ADET |
5 KANULLU ViDA ADET 1

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR
1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi
gerekmektedir.
| 2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtimeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.
w 4-Odemeler 180 guin igerisinde yapilacaktir.
| 5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dékme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir deme yapilmayacaktir.
7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz yapilacaktir.
9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta lizerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
11-Alimlar Kismi Teklife kapalidir.

Atalay Cad. Cevre Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: (0472) 215 6363 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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’ YUMUSAK DOKU ICIN STANDGART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI-AE2340

1. Artroskopik girisimlerce yumusak dokular kontrolli olarak kesmek ve temizlemek igin
kullanilacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2. Uciarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhg nikel
kapiama teknigi ile saglanmig olmalidir.

3. Blade'ler secim ve kel - 1m kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

4. Uclar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak Uzere en az 3 capta olmahdir,

5. Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

RF PROBU - AE244(

1. Omuzda Subakromiyal delkompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak Uzere omuz prosedurleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmant, bag dokunun
ctkanimas: tamiri dahii olmak (izere diz artroskopisi prosedirierinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak coku gesitlerinin etkin sekilde gikanimasi igin geligtirilmig gorintl netligi ile
kontrcHi ablasyon sunmalidir

3. Aspitator ozelligi olmaidir.
4. Bipolar ézeliikte olmahdir

5. Govde boyu 3.75 mm , minimum kandl boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir .

. ARTROSKOPIK IRRIGASYUN SETI TEKNIK SARTNAMESI-AE1000

i-  Artroskopide kuilanima uygun olmalidir.

2-  Ekiem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3-  Tek kullanimiik basing kasetleri halinde olmalidir.
4-  EO Steiil, tek kat ambalajli, uluslararas! paketleme

stancartlanncza olmalidir,
5-  Cift serum girisi olmahdir.inflow-outflow akig yapabilmelidir.
6-  rerturid artroskopik kanlle uyumlu olmathdir




‘ KEMiK DOKU iCIN BURR UCU TEKNiK SARTNAMESI-AE2440

1. Artroskopik girisimlerce kemik dokuyu kontrolli olarak temizlemek icin kullamlacak
sekilde dizayn ed.!Imis clmaldir.

2. Uclanin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmig olmali ve kayganhigi nikel
kaplama teknigi ile sac'anmig olmalidir.

3. Biade'ler secim vz k |- i kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmahdir.
4. Uclar, 40 mm ve 5,5 mm en az 2 ¢apta olmalidir.
5. Calhisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

SEFFAF TEK KULLANIMLIK K& UL SETi TEKNIK SARTNAMESI-AE1020

Kaniller 6zellikle artroskopik omuz ameliyatlarinda kullamma uygun oimahdir.

Kiint obturatoru ofmatdir.

Duz yuzeyli ve yivli secanekleri olmahdir.

Seffaf olmali icerigi goranebilmelidir.

Agzi lastikli olmali, eklem igindeki sivinin digan kagmasim énleyecek sekilde dizayn
edilmiz almelid> -

4.5 mm’den 8.5 mm’e kadar en az 4 boy gap se¢enekleri olmaldir.

Alerjik bzedik gostermeinasi agisindan lateks icermemelidir.

vidali elmayan, kolay ooilip kapatilabilen muslugu olmalidir.

Kanullztin plestk kisi-izrinda sutur tutucu centikler bulunmalidir.
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TEKLIF YIREN FiRM/AAK TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYI GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRUL: TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




