y Y o
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALILIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
Agri Devlet Hastanesi

Sayi 157212153/ (s 13/03/2020
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birime bagvuran Firkal KUNCURA igin cinsi
ve miktari yazili 4 Kalem Mal Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/f maddesi
kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 16/03/2020
tarih ve saat 09:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

|3 /03 /22>
Op.Dr.Cogkun DAHAR
B ki
SIRA 1 ; BIRIM//  TOPLAM
NO LWALZEME ADI BiRIM  Mi FiYATI TUTAR
1 [FEMORAL KOMPENENT ADET 1
2 [TiBBIAL KOMPENENT ADET 1
3 NSERT ADET 1
4 CIMENTO ADET 1
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya géreviilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiimeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 gin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir édeme yapiimayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onanim alimlaninda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

11-Alimlar Kismi Teklife kapalidir.

Atalay Cad. Cevre Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: (0472) 215 6363 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com



TOTAL DiZ PROTEZI TEKNIK sARTNAMEsi
KOMPONENTLER SUT KODU

Femoral Komponent CR(Bag koruyan) AP2300

Tibial Insert CR (Bag koruyan) AP2620

| Tibial Komponent AP2800
patellar Komponent \ AP2420
\

« Femoral Komponent CoCr alagimdan mamiil olmahdir.

« Femoral Komponent anatomik olmali sag ve sol ayrnmi yapﬂabilmelidir.

« Femoral Komponetler Sag ve Sol olarak 5 degisik hoyda olmahdir.

e Femurun i¢ ve dis rotasyon acis! tek aparat iizerinden sag ve sol olarak ayn ayr
(3",5°,7°,9°agt)verilebilmelidir.

e Femoral komponentlerin kemikle temas eden yuzeyleri ¢imentonun tutunumunu
artiracak sekilde puruzit olmaldir.

« Femoral komponentlerin iizerinde iki adet peg mevcut olmahdir.

« Femoral Komponent pcl koruyan ozelligi tagimalidir. 4 kesi bloklan iizerinden peg delikleri
ag!labilmelidir.

« Femoral kesi bloklar, 4 kesiyi ayni blokla yapabilmeli ve her 5 olgll igin ayr ayn olmahdir.

« Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek sekilde olmahdir.

« Tibial Komponent CoCr alagimdan mamiil olmahdir.

e Tibial Komponent kesi agisl kendinden slot verilebilmelidir.

ﬂ « Tibial insertler 5 farkh plgiide ve 5 farkl ylkseklige (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm)
- olmalidir.

« Tibial komponentlerin kemikle temas eden yuzeyleri cimentonun tutunumunu artiracak
sekilde plruzld olmaldir.

« Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi saglayan ve yuk,stres transferine olanak
saglayacak kemik icine gdmulen cikintive kanath yapida pargast olmaldir.

« Tibial Komponent insertleri pcl koruyan pzelligi tagimaldir.

o Tibial komponent insert sistemine uygun olmali, gikmay! dnleyici kilit mekanizmasina
sahip
olmahdir.

. Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm caplarinda 4 ayn boy segenedi
olmahdir.

« Urlinler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmisg olmaldir.
« Paket lzerinde Uretim tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarsi ve iriin son kullanma
tarihleri mevcut olmalidir.

« Kullanilacak protezin tim pargalari TiTUBB'ye kayith olmali ve Saglik Bakanlig! ile SGK dan
onayli olmahdir.
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e Protezlerin CE belgesi, Tasarim inceleme belgesi ve Tam Kalite Giivence Sistemi Belgeleri
mevcut olmalidir
e Cakma setleri tam ve eksiksiz olmalidir. Ameliyat igin kesici motor saglanabilmelidir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIF SAATINDEN ENAZ 1 SAAT ONCE iLGiLi DOKTORDAN MALZEME
UYGUNLUK BELGESI ALMASI ZORUNLUDUR. UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFi
DE&ERLENDIRME DISI BIRAKILACAKTIR.

AP3180
ANTIBIYOTIKLI KEMIK CIMENTOSU

+  Farkh agirlik ve viskozitelere sahip, farkli uygulama zamanlarina sahip, antibiyotikli
olmalidir. -

« Radyoopak dzellikli olmahdir.

« Kemik ¢imentosu steril ve tek kullanimlik olmalidir.

« Singa ve kemik ¢imentosu kit halinde olmahidir.

«  Her paket, toz ve likit olarak ayri ayr bilesim igermelidir.

« 60 gramlik paketler halinde olmahidur.

+ Toz bilesim steril pakette , sivi bilesim steril ampul iginde bulunmalidir.

«  Poli-metil metakrilat oram, %84.30 - %88.27 (w/w) arahginda olmalidir.

«  Baryum siilfat oram %9-%13 w/w araliginda olmalidir..

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIETEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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