T.C.
___ SAGLIK BAKANLIGI )
AGRI ILI SAGLIK MUDURLUGD

TASLICAY DEVLET HASTANESI
TIBBI CIHAZLARIN BAKIM ONARIMI
TEKNIK SARTNAMESI (PARCA HARIC()

1. KONU

1.1. Bu teknik sartname AGRI ili Saglik Mudiirligine bagh Tashcay Devlet Hastanesi saglik tesisleri
ile bu tesislerin envanterlerinde bulunan sartname ekindeki tim tibbi cihazlarin (parca haric) 12
(oniki) ay siiresince cihaz takip islemleri, hizmet kapsamindaki sistemlerin ginlik izlenmesi,
periyodik ve koruyucu bakimlarn vyapilmas, Anza durumlannda Midahale,Bakim Onarnim
hizmetlerinin yapilmasi isini konu alir.

1.2. Hukuki dayanagi: "Bu teknik sartname 4734 Sayili Kamu lhale Kanunu ve Saghk Bakanhginin
2005/8720 sayii kararma gore Yatakh Tedavi Kurumlan isletme Yonetmeliginde Degisiklik
Yapiimasina Dair Yonetmelik 25. maddesi [Madde 25-Ayni Yonetmeligin 106. maddesinden sonra
gelmek (zere asagidaki 106/A maddesi eklenmistir.

"Madde 106/A - Saghk kurumlan; envanterinde goriinen tiim tibbi cihaz, arag-gere; ve ekipmanlarin
periyodik bakimlarini, amaca uygun olarak kullanilip kullanilmadiklarini, garanti sirelerinin takibini,
envanterin giincellestirilmesini, tibbi cihazlarin ulusal ve uluslararas: diizeyde belirlenmis referans
degerlere uygun olarak calisip calismadiginin takibini, Saglik kurumlan, bu hizmetleri kendi kurdugu
birim araciligiyla yiriitebilecegi gibi disaridan hizmet alimi yoluyla da gérdirebilir"

2. TANIMLAR

2.1 IDARE: Agri ili Saglik Miidirltigi TASLICAY DEVLET HASTANESI,
2.2 YUKLENICI: Uzerine ihale yapilan ve stzlesme imzalanan istekliyi ifade eder.

2.3 PERIYODIK BAKIM: Hastanede ver alan listeye gore tibbi cihazlarn Onceden belirlenen
ddnemlerde, iretici firmalarin &ngdrdiigii ve uluslararasi standartlara gére bakim isini,

2.4 ARIZA: Herhangi bir zamanda cihazin herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak
dreticinin belirledigi normlarin altina diismesi (tibbi cihazin veya aksesuarlarinin; fonksiyonlarindan
bir veya birkagim yerine getirememesi, sonuclarinin istenilen dizeyde dofru elde edilememesi, artefaktl
calismasi, beklenmeyen sekilde sesli/glriltill calismas: vb.) durumlanm ifade eder.

2.5 TIBBI CiHAZ: T.C. Sadlk Bakanlht tarafindan yayinlanan Tibbi Cihaz Yonetmelidinde yer alan ve Tashcay
Devlet Hastanesi Tim Sadlik Tesislerinde kayith bulunan cihazlan ifade eder.

2.6 AKSESUAR: Kendi bagina cihaz sayllmayan ve fakat cihaz ile birlikte kullamiimak amaciyla tretilen parcay
veya parcalarini Ifade eder,

2.7 ONARIM: Herhangi bir zamanda clhazin herhangi bir fonksiyenunun nitelik veya nicelik olarak Ureticinin

belirledigi normlarin altina dismesi durumunun ortadan kaldinlmasim ifade eder,

2.8 MUDAHALE SURESI: Yikleniciye anza bildirimi yapildigi andan itibaren (anza bildirim tarih ve saati)
ylklenicinin yetkili personelince arzanin bulundugu yere gelip cihazin bakim-onanm Islemine baslamas

arasindaki (servis baslangig tarihi, saati) siireyi ifade eder,

2.9 ONARIM SURESI: Tibbi cihazlann anza bildirimiyle baslayan, sonra Yiklenici veya Yilklenicinin
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malzemeleri(bakim kitleri, filtreler, helyum, printer kartus ve kadiitlan, kasetler, optik diskler vb.) ifade eder,

2.11. GMURLU PARCA: Tibbi cihazin calismasi sirasinda belirli bir stire kullanildiktan sonra dedistirilmesi gerekli
pargalan ifade eder.

2,12 . YEDEK PARCA: Tibbi cihazi olusturan sarf ve &murld parcalar disindaki malzemeleri,ana cihazin
fonkslyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslinin bozulmamasi ve bitlnlGdinin sadlanmas icin gerekli olan ve
ana cihazla tam uyumlu calisan her tirl( elektronik kart, mekanik parcalan v. b.) ifade eder.

2.13.TSE: Turk Standartlan Enstitiisi'nl ifade eder.

2.14,5ARF MALZEME: Tibbi cihazin calisabilmesi icin gerekli olan ve cabstig) sire igerisinde kullamilan miath
malzemeleri (filtreler, helyum, filmler, film basma cihazlan solusyonlarl, printer kartug ve kaditlan, kasetler,
optik diskler, optik disk striictleri vb.) ifade eder.

2,15.URETICI:Bir cihazi ireten, 1slah eden veya buna adini, ticari markasini veya ayirt edici isaretini koymak
suretiyle kendini Oreticl olarak tanitan gergek veya tUzel kisiyi: Greticinin Tirkiyve disinda olmasi halinde Ise,
lretici tarafindan yetkilendirilen temsliciyi ve/veya ithalatciyi: ayrica, cihazin tedarik zincirinde yer alan ve
faaliyetleri cihazin giivenlidine iliskin &zelliklerini etkileyen gercek veya tlzel kisiyl ifade eder,

2.16.TEDARIKCI: Tibbi cihazin satin alindidi gergek veya tlzel kisiyi ifade eder.

2.17 STANDART:Uzerinde mutabakat saglanmis olan, kabul edilmis bir kurulus tarafindan onaylanan,
mevcut sartlar altinda en uygun seviyede bir diizen kurulmasini amaglayan, ortak ve tekrar eden
kullamimlar icin tibbf cihazin Gzellikleri, isleme ve {iretim yéntemleri, bunlarla ilgili terminaloji, sembal,
ambalajlama, Isaretleme, etiketleme ve uygunluk degerlendirmesi islemleri hususlanindan biri veya
birkagini belirten ve uyulmasi ihtiyari olan diizenlemeyi ifade eder.

2,18, PERATIF ISLETME: Hizmet kapsamindaki sistemlerinin giinliik izlenmesi koruyucu bakim,periyodik
bakim, kalibrasyon ve elektriksel giivenlik testlerinin yapiimasiariza durumlarinda midahale ve/veya
onarimini yapan kurumu ifade eder.

2.19 BAGLI SAGLIK TESISI:TASLICAY Devlet Hastanesini ifade eder.

2.20. KONTROL TESKILATI:TASLICAY Devlet Hastanesi Birimini ve isin ihale dokimanlan
cercevesinde usuliine uygun olarak yapilip yapimadigini denetlemek ve kontrol etmek iizere
idare tarafindan gérevlendirilen personel veya personelleri ifade eder.

2.21. EK-1 CIHAZ LISTESI; Taslicay Devlet Hastanesini Tibbi Cihaz Envanterleri'ni ifade eder.
3. GENEL HUSUSLAR

3.1, Teklif sahibi;

* Turk Standartlar Enstitiisinden alinmis, gegerlilik siiresi devam eden TS12426 Hizmet Yeri
Yeterlilik Belgesi, OHSAS 18001 :2007 Is Saghg ve glivenligi Yonetim Sistemi ve yine gecerlilik
siresi devam eden TS-EN 1SO 9001:2008 Kalite Yonetim Belgesine sahip olacaktir. Bu
belgelerin fotokopisi ihale dosyasinda sunulacaktir. (bu evraklarin ash daha sonra idareye
ibraz edilecektir.

3.2. Yiiklenici, bu is igin Hastanelerdeki tibbi cihazlarin bakim ve onarimlan alaninda sertifika, diplo
. 2 (jki) biomedikal eleman olmasi gereklidir.

klgdict calistiracag personelin isimlerini vé™ pdrsonele ait, sertifika, diploma
adinda mevcut olacaktir.




3.3. Yiklenici firma ileri teknoloji cihazlarinin bakim/onarimini Tiirkive yetkili servislerine yada iretici
firmadan alinmig teknik egitim sertifikasina sahip olan firmayla veya ligili cihazlar icin teknik bakim-

onarim egitim sertifikasini almis personele yaptirmak zorundadir. Yiiklenici bu sarti kabul ve taahhit
edecektir.

3.4. Yiklenici firma sliregelen dénemde mevcut isim listelerindeki degisiklikleri idareye 3(lc) is gini
icerisinde bildirilmis olacaktir. Ve yeni baslayan personele ait belgeler; (egitim, deneyim, sertifika, diploma
v.b.) ise baslamadan 6nce idareye sunulacaktir.Yiiklenici:

Yiiklenici firma bu is icin ; Tekniker: Biyomedikal, Elektronik, Endistriyel Elektronik Teknikeri, Teknisyen
Biyomedikal, Elektrik,Elektronik elemanlarini sirekli olarak biinyesinde bulunduracaktr.

3.5. Yiklenici Firma personelinin her tirli sosyal haklan wve &zliik islemleriimaas,yol,SGK
bildirgeleri,primleri v.s.) ylkleniciye ait olup bu gibi iscilik giderleri teklif fiyatlara dahildir.Yiiklenici firma
calistirdigi persenellerinin yillik izinli ve raporlu olmasi durumunda,mutlaka ayni nitelikte yeni bir
personelsizin siiresince bulundurmak zorundadir.Bu durumu da yazili olarak Kontrol Teskilatina mutlaka
hildirmelidir.

3.6 Yiklenici Firma, Biyomedikal isletme hizmetleri bakim onarim ve kalibrasyonlarin takibi icin idarenin
mevcut arza programini kullanacaktir. Bagh saghk tesislerinde bulunan tim tibbi cihaz bilgileri
sisteme girilerek glincel olarak takip edilecektir.

3.7 Yiklenici Firma, Tibbi Cihaz Hizmet Yeterliligine sahip olmasi durumunda (Yeterlilik belgelerini idareye
sunmak kaydiyla) cihaz bakimlarimi kendi biinyesinde yapabilecektir.

3.8 Yilklenici bu sartname kapsamindaki tiim tibbi cihazlar idareden kaynakli gecikmeler (Parga temin
strecleri) disinda, sézlesme tarihinden itibaren hesaplanacak ve sdzlesme siiresi boyunca %95 calisir
durumda(UP-TIME) tutmalkla yikimliidiir.

3.9 Yiiklenici, her tiirld is glvenligi ile can ve mal glivenligi tedbirlerini almak zorundadir,

Yiiklenicinin bu tedbirleri almamasindan dolayi olusacak her tirll zarar Yiikleniciye ait olup idare highir
sorumluluk tasimayacaktir,

3.10.Yiiklenici Firma,24 (yirmi dort) saat, haftada 7 (yedi) giin ve tiim bayram, resmi tatil giinleri esasina
gore calisacaktir, ariza bildirimlerini glniin 24 saati kabul edecegl, personel ve biiro iletisim numaralarini
sozlesme esnasinda Idareye yazih olarak sunacaktir,

3.11.Bu sartname kapsaminda yapilacak islerde gerekli olmasi durumunda kargo ginderim ve teslim
tcretleri ile sigorta bedelleri Yiikleniciye aittir.

3.12 Yiiklenici, bu iste idarenin énceden yazil olurunu almak suretiyle Alt Yiklenici kullanabilecektir.
idare, Yiiklenicinin kendisine bildirecegi Alt Yiikleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir
zamanda Alt Yiiklenicinin degismesini isteme hakkina sahiptir. Alt yiklenicinin yaptigl tim islerden
(bakim-onarim)Yiiklenici sorumlu olup; idareye karsi tek sorumlu Yiklenicidir.

3.13Idare, Yiiklenicinin sézlesme kapsamindaki faaliyetlerini gergeklestirebilecegi calisma sartlarina uygun
(toprakl priz, 20"C-25°C arasi ortam sicakhg vb.) ortamlar saglayacaktir.

3.44. Yiiklenicinin garanti stireleri dolmamusg ve kit karsihgi cihazlara miidahale yetkisi yoktur.



devredilecek cihazlarinda bakim-onarim islerinden sorumlu olacagini taahhiit edecektir.

3.17 Yiiklenici s6zlesme siiresince idarenin talep etmesi durumunda tibbi sistem ve tibbi cihazlarin baska
bir yere naklini talep edebilecektir. Nakil yiklenici tarafindan idarenin gésterecegi yere ve idarenin
gorevlendirecegi kisiler nezaretinde yapilacak olup; demontaj -montaj ve nakil yiiklenici tarafindan
ucreti karsiliginda yapilacaktir. Idare bu hizmeti yiikleniciden alabilecegi gibi farkli bir firmadan da
temin yoluna gidebilecektir.

3.18 Yiklenici tesislere yeni alinan ve garanti kapsaminda olan cihazlarin kurulmasi asamasinda ayrica
cihazlarda yer degisikligine gidilmesi durumlarinda idareye biyomedikal destek verebilmelidir.

3.19 Ydikleniciye bagh calisan personel veya personeller idarenin istemesi durumunda cihaz kullanici
egitimi verebilmelidir. Ayrica tesislere yeni alinan veya kurulan tibbi cihazlarin kullanici egitimlerine
katilacagini, gerekirse daha sonra ilgili firmanin bulunmamasi durumunda kullanicilara cihazlarin
kullaramlari hakkinda danismanlik saglayabilmelidir.

3.20 Yiklenici aylik olarak yapilan isleri, istatistiki bilgileri iceren "tesis bazinda" ve "genel" olarak "Aylik
Faaliyet Raporu" dizenleyecektir.(Rapor igerifinde; ariza talepleri, kullanilan yedek parca, arza
bildirim siireleri, arizada gecen siireler, aniza bildirimi yapilmis cihaz listesi v.b.) bilgileri icermelidir.

3.21 Yiklenici sektérdeki teknolojik ilerlemeleri takip ederek Klinik Mihendislik Birimine ihtiyac
dogrultusunda bilgi aktaracaktir.

3.22 Yiiklenici biyomedikal hizmetlerin verilmesi esnasinda Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
fI1sSaghg ve Givenligi Hizmeti veren firma ve Hasta-Calisan Givenligi Komiteleri ile de isbirligi
icerisinde calismalidir.

3.23 Yiklenici firma personelleri hastane igerisinde ve ¢alisirken yaka kart) takacak, servislerde hastane
kurallanim gbz Gninde bulundurarak hareket edecek, ayrica Gzellikli servislere (ameliyathane
yogunbakim [ yenidogan yogun bakim vb.) giris-cikislarda servis kurallarina uyacaklardir,

3.24 Yiiklenici bakim sozlesmeleri devam eden tibbi cihazlanin; sézlesmelerinin bitisindenitibaren
bakim/onarim hizmetlerini yapacagini taahhiit edecektir. Yiiklenici bu sebeple idareden bu hizmet
karsiiginda herhangi bir Gcret talep etmeyecektir.

4, PERIYODIK BAKIM HiZMETLERI

4.1. Yiiklenici, Hastanede belirtilen periyodik bakim yapilacak cihazlarin bakim islemleri ile ilgili plan,
Klinik Miihendislik Biriminin olurunu alarak bu birim ile birlikte koordine edecektir.

4.2. Yiiklenici, sézlesme imzalanmasina miiteakip 30 giin icerisinde tesis klinik miihendislik sorumlular
ve biyomedikal dayanikh tasinir depo taginir kayit kontrol yetkilileri ile birlikte envanter calismasi yaparak,
raporla tutanak altina alacaktir. Hizmete glincel envanter listesine gore baslanacaktir. Periyodik bakim igin
yapilacak calismalar yillk bakim plami niteligi de tasiyacaktir. Klinik Mihendislik birimi eksik gordigi
durumda kontrol listesine ek islemler ilave yapabilecek veya degisiklik talep edebilecektir.

4.3. Yiiklenlci, ilk bakim hizmetini Klinik Muhendislik Biriminin kontrol listesindeki islemlere onay
vermesine miteakip 30 giin icerisinde tamamlayacaktir,

4.4, Yiklenici, periyodik bakim zamani gelen cihazi en az 15 giin 6nceden Klinik Miihendislik Birimine
ildirerek bu birimden uygun zaman i¢in randevu alacaktir.

Yiiklenici, periyodik bakim islemlerini Klinik Muhendislik Birimi tarafindan be
etiminde gerceklestirecektir. Her periyodi
veya seri numarasi, kullanildigi birimin bilgileri, is

modelr, kiinye

kim sonrasi asgari; cihazin adi, ma
#pilan islemlerin

baslama-hitirme tarih ve saatleri




yer aldigi {ig nlisha teknik rapor hazirlanacaktir. Bu teknik rapor. Klinik Mithendislik Birimine onaylatilarak
iki ndishasi bu birime verilecek bir niishasi da Yiiklenicide kalacaktir,

4.6. Yiklenicl genel cihaz bakimlarini biinyesindeki Miihendis kontroliinde yaptiracagini taahhit
edecektir. Bakim hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya bakim @ncesinde var olan

iglevler iptal edilmis olmayacaktir. Bakim sonrasi takip ve denetim yetkisi Klinik Mihendislik Birimi ve
Kontrol Teskilatinda olacaktir,

4.7. Bakim sirasinda olusacak yeni arizadan Yiiklenici sorumlu tutulacaktir. Bu durumda her tiirlii gider
Yiiklenici tarafindan karsilanacak ve llgili tibbi cihazlarin fonksiyon kaybi tespiti halinde islem bitmemis
sayilacaktir.

5. ONARIM HiZMETLERI
5.1.Yiklenicl, Hastanede de yer alan cihazlarin ariza durumunda onanmlanim yapacaktir,

5.2.0nanm islemleri Hastane Yetkililerin bilgisi diginda gergeklestiriimeyecektir.

5.3.Yilklenici, onarim islemleri Igin gerekli tim cihaz ve donamim (Havya, Multimétre, Pense, Tornavida,
Anahtar takimi, Lokma takimi vb.) alt yapisina sahip olacaktir.

5.4.0nanim iglemi, (eksik ayar, yanhs aksesuar baglantisi, yetersiz kullanim bilgisi vb. durumlar igin) onarim
siirecinin hizlandinlmasi amaciyla yapilabiliyorsa Gneelikle cihazin kullamldigi birimde gerceklestirilecektir.

5.5.0narim talepleri; arzanin Yikleniciye bildirimi talebiyle baslayacaktir. Onanm talepleri ayrica
programda veya agda yasanabilecek gecici sorunlara karsi Yiklenicinin Idareye bildirdigi Telefon veya Faks
lzerinden veya sifahen (sbzel olarak) de bildirilebilecektir.

5.6.0narm talebini alan Yilklenici anza bildirim programi lizerinden cihaz talebine Gzel, iki niisha olarak
onarim talep formu seklinde yazici qiktisi alacaktir. Bu formlar cihazin onanmi igin teslim alinmas
durumunda Yiiklenici tarafindan "cihaz teslim alindi” notu disiilerek imzal bir sekilde bir niishas
kullaniciya teslim edilecektir. Onanm islemi bitirildiginde form, Ylklenici tarafindan kullamiciya "galisir
halde teslim alindi" notu digiriilerek cihaz karsiiginda geri alinacaktir.

5.7.0nanimi tamamlanan anza kayitlarma programdan onanm sonlandirma islemi yapilarak talep
kapatilacaktir.

5.8.0narim siireclerinin tamamlandigi ve Uzerinde Yiiklenici ve kullanicimin isim ve imzalaninin bulundugu
onarim talep formlarinin birer niishasi her hak edis dncesi toplu olarak Klinik Mihendislik Birimine
arsivienmek izere teslim edilecektir.

5.9. Clhazlarin yedek parca temini gerektirmeyen onarim siiregleri, midahale siiresinden sonra en geg
72 saat iginde sonuclandinlacaktir. Yiklenici Tibbi cihazlarin kart anzalarinda karti onarmaya calisacak,
onarilamadig takdirde Idarenin ve Yiklenicinin ortak belirleyecegi, kart tamiri gerceklestiren ve yurtiginde
faaliyet gdsteren bir firmaya Yiiklenici tarafindan bedeli karsilanmak Gizere tamir edilmesi istenecek, ilgili
firmargn kart arizasini gideremedigi takdirde verecegi rapor dogrultusunda idare yedek parca ve émirli

-I'de belirtilen cihazlarda meydana gelenyaniza durumlarinda; arizaya miidahale,a igﬁ i
tespiti yapildiktan ve ihtiyacin idare ildirimi sonrasiparca temini idarece sdglana
Parcanin Yiiklenici firma personeline teslim edilmesine miiteakip anzanin giderilme siiresi toplamda 72

parca ini yoluna gidecektir.

caktir.




saati gegmeyecektir.

5.11. Anzanin giderilmesi i¢in Yedek parca gerektiren durumlarda yiiklenici idareye ilgili yedek parga icin
fiyat teklifi gonderebilecektir. idarenin, ilgili yedek parcayi Yiikleniciden alma zorunlulugu yoktur.
Yiklenici, idarenin temin ettigi yedek parcay licret talep etmeksizin montaj islemini gerceklestirecek ve
cihazi caligir halde teslim edecektir.

5.12.Yiiklenici, idarenin gerekli gordugi veya isi mesal saatleri icinde bitiremedigi durumlarda mesai
saatleri disinda (bayramlar ve resmi tatil gunleri de dahil) calismay: kabul edecektir. Yiiklenici, bu

durumlarda her ne ad altinda olursa olsun ek iicret ve teknik personelin seyahat masraflar vb.
giderleri talep etmeyecektir.

5.13 Yiiklenici cihazlarin yiiksek onanm maliyetleri veya cihaz Ureticisinin parca temini saglamamasi
gibi durumlarda Klinik Miihendislik Biriminin onayi ile ilgili cihaz HEK islemine tabitutulabilecektir. Bu
durumda cihaz HEK'e aynildigi tarih itibariyle sézlesme digina alinacaktir.

5.14 Yiklenici sartname kapsaminda yer alan sistemlere ait tim hizmetleri hastane hizmetlerini
aksatmayacak sekilde gerekli dikkat ve ihtimam gostererek her tirli teknik ve ticari bilgisini,
deneyimini ve konusunda uzman elemanlar kullanarak yapmak zorundadir.

5.15 Tibbi cihazin arizasmin giderilmesi icin Yiiklenici, gerek duydugu takdirde ve Idarenin onayini
almak kaydiyla yetkili servisine veya alt yiiklenicilere yaptirabilecektir. Yetkili Servisler ve
Ylklenicilerle ilgili tim sorumluluk yiikleniciye ait olacaktir.Yetkili servislere veya alt yiklenicilere
yaptirilan islerde ihalenin teknik sartname ve sézlesme hiikiimlerine uygun hareket edilecek ve idare
dogrudan muhatap olarak yiiklenici firmay: bilecektir.

5.16 Yuklenici firmamin Tibbi Cihazlarin tamirinde, bakim ve onarm sonrasinda yeterli dikkati ve
itinayi géstermemesi, teknik sartname ve sézlesmede belirtilen siireler icerisinde ariza giderememesi
gibi nedenlerden dolayi kaynaklanan zararlar icin sozlesmede ve teknik sartnamede belirtilen tiim
cezai yaptinmlan kabul edecektir

6.BiYOMEDIKAL iSLETME CALISMALARI:

6.1.Periyodik Bakimlar ve kalibrasyonlar, farkli bir hiikim (6zel sart, kanun,ydnetmelik teblig gibi)
bulunmamasi durumunda belirlenen siirelerde,ECRI standartlar ve Biyomedikal Faaliyetleri Kilavuzu baz
alinarak yapilmal veya yaptirilmalidir.

7.YURT DISINDA iTHAL PARCA VE YEDEK SARF MALZEME:

7.1. Yurt diginda alinacak ithal parga ve sarf malzemelerin temini icin 21 is glninil gegmeyecek sekilde
firma taahhit de bulunacaktir.

7.2.Yurt diginda Uretimde kalkmis cihaz olmasi durumunda firma bunu hastaneye vyazili olarak
bildirecektir.




BAKIMI YAPILACAK MAKINE VE TIBBI CiHAZ LiSTEST :

TASLICAY iLGE DEVLET HASTANESi BIYOMEDIKAL CIHAZ LISTESi

G T ]

CiHAZ ADI ' MARKA |  MODEL

1.

2 EKG CIHAZI ERNE E70

3. TIBBI MONITOR BIONICS BPM-1200
4, DEFIBRILATAOR BEXEN CARDIO REANIBEX 800
5; CERRAHI ASPIRATOR BICAKCILAR 80

6. ATES OLCER DODO THERMO IT-122

7. TANSIYON ALETI ERKA PEDIATRIK
8. TANSIYON ALETI ERKA PEDIATRIK
9. TANSIYON ALET] COMFORT YETISKIN
10. TANSIYON ALETI ERKA YENIDOGAN
11, TANSIYON ALETI BM PEDIATRIK
12. SATURASYON CiHAZI CONTEC CMS60 D
13. FOTOTERAPI CiHAZI AMS PEDLIGHT
14. NEBULIZATOR AERO CAROLL

NEBULIZATOR VWCAR

16. NST CiHAZI GOLDWAY

15.

uT3000

17. NST CIHAZI BIONICS FETUS
18. NST CIHAZI PLUSMED

19. CERRAHI ASPIRATOR ELMASLAR LIFETIME SAS500
20. DEFIBRILATAOR BEXEN REANIBEX 5
21 HASSAS TARTI PLUSMED

22 FETAL DOPPLER SONOTRAX

23. FETAL DOPPLER PLUSMED

24, FETAL DOPPLER PLUSMED

25. TANSIYON ALET] ERKA YETISKIN
26. RADYAN ISITICI NINGBO DAVID HKN-90
27. RADYAN ISITICI INFANT WORMER GBIK
28. JINEKOLOJI MASASI Uzomco JM-3F
29, RADYAN ISITICI COBAMS PR

30. ODYOMETRE CiHAZI ECHOLAB OAE ABR
31. KUvOz BABY NEST 1700

NINGBO DAVID
Gi

32, _TRANSPORT KUVOZ
38| Dis UNITI | CLESTAELL BELMONT

34, ENDOMOTOR GOLD RECIPROC
35. AMALGAMATOR TPC D650

36. STERILIZASYONKESMECIHAZI | PMS | STERILPACK.

PINAR ABS e

FRESENIUS W

DIYALIZ TARTISI
HEMODIYALIZ CiHAZI




- BICY

42.

T | .! -

39, HEMODIYALIZ CIHAZI FRESENIUS 4008 §
40. TIBBI MONITOR BIONICS BPM-1200
EKG CIHAZI OMEN

41

55.

TIBB DMT{'}R

ATES OLCER

43 TIBBI MONITOR BLT Q5
44, EKG CIHAZI NiHON KOHDEN CARDOFAX GEM
45, DEFIBRILATAOR BEXEN CARDIO REANIBEX 800
46. SOGUK BUHAR CIHAZI ELMASLAR NEBTIME
47. CERRAHI ASPIRATOR BICAKCILAR VACULINE MAXI
48. NEBULIZATOR PLUSMED PM NO1
49, SATURASYON CIHAZI CHARMCARE ACCUROI
50. TANSIYON ALETI PLUSMED
51. TANSIYON ALETI COMFORT YETISKIN
52. SATURASYON CIHAZI BIONICS PALMCARE
53. SATURASYON CIHAZI BiONICS PALMCARE

INFUZYON POMPASI PROMEDIC

PRIV-900

BLT

56. TIBBI MONITOR PLUSMED PLUS 9000 A

57. CERRAHI ASPIRATOR BICAKCILAR 80

58. EKG CIHAZI CARDIOLINE ECG100+

59, DEFIBRILATAOR NIHON KOHDEN TEC5521 K

60. ISI NEM OLCER

61. ISI NEM OLCER

62. 151 NEM OLCER

63. ISI NEM OLCER

64. ISI NEM OLGER

65. ISI NEM OLCER

66. 1SI NEM OLCER

67. IS| NEM OLCER

68. OTOKLAV CiHAZI ERYIGIT

69. OTOKLAV CIHAZI ERYIGIT

70. ETUV CIHAZI NUVE FN 500

71, CERRAHI ASPIRATOR ] BICAKGILAR 80
Ebubekiy GULMEZ SabrfDOGAN

idari v i Islgd Midart Acil Sgrumlu Hems.




