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Konu : Fiyat Teklifi
Isin Ad1 : Macintosh Video Laringoskop Alimi
Dosya Id 2 2117
ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih
Kamu lhale Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim
icin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 02.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivgdi olarak
m gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim. /
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Idati ve 1 [sler Miidiirii
/
/
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Satin Alinacak Mahn/ Isin
S.No Mahn/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktar: | Birimi Fiyat Tutar

1 |MACINTOSH VIDEO LARINGOSKOP 1 Adet

KDYV Haric¢ Genel Toplam

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI llgili Kisi : Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422 satinalma004(@gmail.com
E-Posta: satinalma004@gmail.com  Web: )
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Kisi/ Oda / Firmann Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik $artname
Satinalmanin Yapilacadj Birim: AGRI DEVLET HASTANESI

*» Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim editecektir.

« Malzemenin gartnameye uygunlujunun dederendiriimesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat dzerinden dejerlendirilecektir.

» Teklif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydediterek anaylanmis Griin numarasi (barkod) olmalidir,
« Teklif edilen Orinlerin onaylanmig Orlin numarasi (barkodu} liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde defjerlendirimeyecektir.

« [dare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenienmesinden itibaren yilklenicinin yazili talebi (izerine en geg 150 giin iginde
Yikleniciye veya vekiline édemeyi yapacaktir.

* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

+ Teknik $artname ektedir.

* En ge¢ 3 (li¢) gln icerisinde faturasi kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapiimayacaktir.

+ Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agrn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmig sayilir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1 AGRI Tlgili Kisi : Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422 satinalma004@gmail.com
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:



o he D

10.

11.

12,

13,
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

MACINTOSH VIDEO LARINGOSKOP TEKNiK SARTNAMESI

Cihaz Macintosh tipte kivrimli sapa sahip olmali ve trakeaya kolay girise izin vererek larinksi
net bir bicimde goérintileyebilir olmalidir.
Cihaz EN 60601-1 ve EN 60601-1-2 guvenlik standartlariyla uyumlu olmalidir.

Cihazin FDA onayi bulunmalidir.

Cihaz Direkt Laringoskopi de ve Video Laringeskopi de kullanilabilmelidir.

Cihazin Isik kaynagi LED olmalidir.

Cihazda kullanilacak bigaklar Macintosh tipte olmalidir ve - M«A\e,is%\p‘_’*“““ ile uyumlu
olmalidir,

Cihaz kolay acilip kapanabilmelidir ve video kamera goriintlsi igin kalibrasyon yapmaya gerek
duyulmamalidir.

Cihaz en fazla 200 (+ 20 gram) agirliginda tasinabilir ve kullanimi kolay olmahdir.

Cihaz bataryasi 250 dakika kullanim saglamalidir ve ekranin tizerinde kalan batarya slresi
dakika olarak izlenebilmelidir.

Sivi dezenfektanlara yatirilabilir yapida sivi gegirmez olmalidir ve hidrojen peroksit ile
sterilizasyona uygun yapida olmalidir.

Cihazin yapist; takviyeli yapisal cekirdek alagim ile dayanikli medikal sinif termo plastikten
meydana gelmis olmali ve bu yapi dislere zarar vermemelidir.

Agiz genisligi en fazla 11,9 mm olan hastalarda kullanima uygun olmalidir ve boylece &n
dislere fazla baski uygulamaya gerek duymadan manevra yapilabilmelidir.

Kendi Gzerinden agilandirilabilen 2.5” LCD renkli ekrani olmalidir.

Bu ekran iyi bir anatomik gorint icin ses telleri ve larinks girisinin agik bir gérinimuni
sunabilmelidir.

Cihaz kullamimi kolay “ac ve kullan” teknolojisi , kompakt biiyiklUgu ve kablosuz tasarimi ile
her yere cok kisa strede taginabilmelidir.

Sabit uzunluktaki sapin icindeki entegre kamera veya bigaklarin ucundaki kamera CMOS
nitelikte olmakhdir.

4 adet cihaz hastaneye kullanima verikecek cihazin bakim ve pil ihtiyacini firma karsilayacaktir.
Cihazda kullanilabilen degisken &lciilerde 2-3-4 numara bigaklari bulunmalidir. En az bir ebatta
pediatrik bigak ve bir ebatta 6zellikle zor entlibasyonlar igin gelistirilmis (izerinde santimetre
cinsinden derinlik igaretleri bulunan 3 numara bigak olmalidir.

Cihaz ile beraber 2 numara bigak 1 adet,3 numara bigak 1 adet,4 numara bicak 1 adet X
BLADE zor entiibasyon bigak 1 adet bigak verilmelidir.

Bu bigaklar medikal tip optik polimerden yapilmis olmalidir ve dayanikli déhili olarak
gliclendirilmis bir CameraStick ile desteklenen bigaklar ince tek kullanimlik ‘celik benzeri’
sertlik sunabilmeli ve ANTI-FOG 6zelligi olmalidir, béylece gorinttinin bugulanmasi
engellenmelidir.

Bicaklarin (izerinde bir centik olmalidir béylece laringoskopa kolayca yerlestirebilir 6zellikte
olmahdir.

Toplam 1 adet 250 dk’lk batarya verilecektir.

Cihazin Boyutu: 180mm x 68mm x 110mm + 10 mm olmali ve cihaz elle ta§|_?/a{ﬂ&'>nitelikte

olmahdir. ;?b

Batarya 6zel 3.6 V Lityum tipte olmalidir. Batarya cihaz ile ayni marka ve orjjs@go
“©
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Batarya lizerinde gii¢ diigmesi ve kolay ¢ikartip takmak igin esnek yapida tutacagi
bulunmahdir.

Batarya Etilen Oksit sterilizasyonu (EtO) ile isleme koyulmaya uygun olmalidir.

Cihaz ve ambalaji lateks icermemelidir.

Cihazin tek kullammlik bigaklari tibbi sinif optik polimerden dretilmis olmali, ince bigak yapisi
ile hastaya daha iyi erisim saglayip dislerle temasi sinirlandirmalidir ve bigaklar tek kullanim
icin steril olarak paketlenmis olmalidir.

Bicaklar tek kullammlik olup cihaz ile ayni marka ve orjinal olmalidir.

Cihazin tibbi cihazlarla ilgili Avrupa Konseyi Direktifi 93/42/EEC ve 2007/47/EC gerekliliklerini
karsiladigini gosteren CE isareti bulunmahdir.

ithalatgi veya satici firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalidir.

Cihaz Uretim ve iscilik hatalarina kargi 2 yil, garanti sonrasi ticreti karsiliginda yedek parca icin
8 yil stireyle garantili olmalidir.

Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz ydnetmeligi,
viicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari yénetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam ve
tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip Qe‘rlahdlr. Bu yetki belgesi
ihale dosyasinda sunulmalidir. 0%9’?0




