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KURU_KiM"YEVi TOZLU
YANGIN SONDURME CIHAZLARI
DOLUM SARTNAMESIDIR

Tutak ilge Devlet Hastanesi birimlerine ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangin Séndiirme
Tiiplerinin  dolumu, dolum sonrasi bakimi ve test iglemleri asagidaki hugulara gore
yapilacaktir.

1- Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlig: tarafindan zorunlu tutulan TS 11827
“Yangin Sondiirme Cihazlari-Satis ve/veya servis Hizmeti Veren Igyerleri i¢in Genel
Kurullar * standard1 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir.

2- Firmalar IDO 9001: 2008 Kalite Giivence Sistemine uygun iiretim ve dolum
yapacaklardir. ISO 9001: 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim
edeceklerdir.

3- Yangin Sondiirme cihazlarinin igindeki toz ABC tiirii yanginlarina kars: kesin etkili ve
TS EN 615 (Yangindan Korunma-Yangin Séndiirticti Maddeler-Tozlar Igin Ozellikler
(Smuf D Tozlar Harig) standartlarina uygun olacaktir. Monoamanyum foffat oram %90
dan az olmayacaktir. Teklif verecek firma tozun Tiirk Satandartlarina uygunluk
belgesini kuruma vereceklerdir.

4- Cihazlara 14-17 atii arasi itici Azot Gazi (N) basilacaktir.

5- Dolumu yapilacak cihazlar hidrostatik basing testine tutulacak, testten gegen cihazlarin
dolumlari yapilacaktir. Boyasi eskimis veya solmus cihazlar ayni renk boya ile firma
tarafindan boyanacaktir.

6- Cihazlar dolum igin alindiginda, séndiirme cihazlarinin bulunduklart yerleri tehlike
altinda birakmamak igin, servisi yapan firmalar, bakima aldiklar1 yangin sondiirme
cihazlarinin yerine, aldiklari sondiiriicii cihazin 6zelliginde ve yeteri sayida kullanima
hazir yangin séndiirme cihazim gegici olarak birakmak zorundadir.

7- Dolumu yapilan Kuru Kimyevi Tozlu Yangin Sondiirme Cihazi rastgele (sondaj

usulii) 1/100 adet oraninda segilerek, i¢ine konulan tozun analizi igin Tiirk Standartlar:

Enstitiisiine veya bu konuda yetkili bir Universiteye test ettirecektir, sonug raporu

idareye teslim edeceklerdir.

Dolumu yapilan Kuru Kimyevi Tozlu Yangin Séndiirme Ttiplerinden 1/50 adet cihaz,

Sivil Savunma Uzmaninin denetiminde yangin séndiirme deneyine tabi tutulacak ve

sondiirme islemini yapip yapmadig tutanak ile belgelenecektir.

9- Test iicretleri ve ulasim giderleri yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

10- Tozun Analiz Raporu ve Yangmn Sondiirme deneyi sonucu olumlu oldugu taktirde
cihazlar kabul edilecektir.

11- Yangin Séndiirme deneyi igin ihtiya¢ duyulan benzin, yangmn tavasi vb. malzemeler
firma tarafindan temin edilecektir.

12- Yangin denetimlerinde kullanilan ve bosalan cihazlara ay: ozellikte toz iicretsiz olarak
dolum yapan firma tarafindan doldurulacaktir.

13- Dolumu yapacak firma, cihaza konulacak tozun 4 yil garantili olduguna dair belge
verecek, dolum tarihinden itibaren her yilin sonunda bir olmak iizer periyodik
kontrollerini iicretsiz olarak yapacaktir. Dolum ve periyodik bakim islemleri TS ISO
11602-2 standardi ve Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik
esaslarina gore yapilacaktir.

14- Yangin sondiirme cihazlarinin tetik tertibatlari Basingh Ekipmanlar Yé&netmeliginin
(97/23/AT) 4.maddesine uygun olan agir1 basing tertibath tetikleri ile degistirilecektir.
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I5-Peryodik bakim sirasinda Firma Tarafindan basinci diigen cihazlara basing ayari yapilacak cihaz
iizerindeki manometre , lans hortum ve tetik tertibati gozden gegirecek ve arizali olanlar yenisi ile
degistirilecek dolumu ve bakim igin giden cihazlar tekrar alindiklari yerlerine konulacaktir. Bu
islemler igin firma iicret talep etmeyecektir.

16-Tiiplerin iizerinde hangi yanginlarda kullanilacagi, kullanma talimati ve kontrol gizelgesi olacaktir.

17-Yangin séndiirme cihazlarimin dolumunu yapacak firmaya, yangin séndiirme cihazlarinin
toplatilmasinda ve dolumundan sonra yerine konulmasinda kurumumuz personeli nezaret edecektir.

18-Peryodik kontrolii yapan firma yaptig: is ve islemleri belirten bir tutanag idareye teslim edecektir.

19-Ihaleye girecek olan firmalar sartnemeyi okuduklarini ve kabul ettiklerini belirtecek kageleyip
imzalayacaktir.

TUPUN CINSI ADET
2 Kg Kuru Kimyevi Tozlu 5 Adet
6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu 12 Adet
12 Kg Kuru Kimyevi Tozlu 18 Adet
50 Kg Kuru Kimyevi Tozlu 7 Adet
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Bilgi: NEJDET CETIN
Unvani : V.HK.I
E-Posta: nejdet.cetin@saglik.gov.tr

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu iizeri Tutak/ AGRI

(Faks No: 0 (472) 4112083

Internet Adresi:




