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Agn Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

68917221-949
Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan
KRIKOTIROTOMI SETI MALZEMESI ALIMI iSI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi
kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 29/07/2020 tarih ve saat
15:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi

rica ederim.
e-imzalliilr
Mehmet [LBOGA
Idari Mali Isler Miidiir V.
SIRANO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
d KRIKOTIROTOMI SETi | aper >
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzalidir.
Mehmet ALACA
Bashekim V.
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yénetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5) Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar eg zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Almnacak malzemelerin 2 IK1 yil garantili olmas:
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

9)  Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamas: durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Apri yolu iizeri 5 km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agn yolu iizeri 5.km
Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: anil.bintepe@saglik.gov.tr Internet Adresi:
Evrakin elektronik imzali suretine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden cc425879-67d4-479e-b22d-ee32f76d5847 kodu ile erisebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayil1 elektronik imza kanuna gore giivenli elekironik imza ile imzalanmistir.

Bilgi igin: Anil BINTEPE
SAGLIK TEKNIKER]
Telefon No: (0 472) 312 60 47



KRIKOTIROTOMI SETi SARTNAMESI

1- Set acil durumlarda (hastanin nefes alamadigi durumlarda) hastanin havayolunu acmak
suretiyle nefes almasini saglamahdir. Basit, hizl, dokulara zarar vermeden ve glivenli
kullanimi olmalidir.

2- Urtn  kullanimi kolay olmali, herhangi bir agl vermeye gerek olmadan direkt
uygulanabilmelidir.

3- Tek elle uygulama yapmaya elverigli olup ayrica (bistlrivs) materyale ihtiya¢ duyuimamalidir.
Acil durumlarda zaman kaybini énlemek amaciyla set paketten cikarildigi gibihigbir pargayi
birbirine eklemek veya gtkarmak gerekmeden havayolunu agmak icin kullanima hazir
olmalidir. Yerin palpe edilmesiyle es zamanh olarak cilt Ustiine 1-2¢m lik kesi yapiimalidir,
Paket igerisinde igne, dilatdr ve kanil tek girisimle havayolunu agmak igin ¢ ice ve uygun
sekilde hazir halde bulunmalidir.

4- Yetiskin ve pediatrik secenekleri olmalidir.

5- Amaca uygun Uretilmig set, giris sirasinda hastanin yemek borusuna ulasmayacak formda
olmalidir.

6- Set bir adet diiz kaniil, 1 adet trokara yerlestirilmis bistiiri, 10mmlik enjektdr, keskin olmayan
uclu ve givenlik cizgisi bulunan igne, ozel dilatér, Kafli kirikotirotomi tiipli, sabitleme
bandindan olusmalidir.

7- Kandil puriizsiiz yiizeye sahip olmahdir.

8- Trokar keskin ve istenen islemi yapmaya uygun olmalidir.

9- Kullanilan materyaller nonpirojenik ve nontoksik olmalidir.

10- Kaniille hastaya giris yapilirken minimal travma yaratmalidir.

11- Acil durumilar igin kullanilacagindan pratik kullanima sahip olmalidir.

12- Kaniil biitiin solunum cihazlarina baglanabilmeli ve uzun siire hasta tzerinde kalmaya elverisli
olmalidir.

13- Kaniil i¢ capi hava hizi yeterli olmalidir {min. 4.5mm)

14- Koniotomiseti ile islem 30 saniyede bitebilmeli ve firma bunu kanitlamalidir.

15- Uriine ait CE belgesi olmalidir.

16- Uriin etiketi Gizerinde iiretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi, Uretici firma adi ve CE
isareti olmalidir. Son kullanma tarihi en az 2(iki) yil olmalidir.

17- Uriin miadinin bitimine 3 (it¢) ay kala uzun miadli malzemelerle fiyat farki ve ek bir maliyet
talep edilmeden degistirilebilmelidir.




Y UEINDL IEUNUIVIL LN

I-Firmalar, malzemelerin teknik $artnamesine uygun oldugunu tek tek katalog (brosiir veya
kullanim klavuzu) tizerinde isaretleyerek numune teslim tutanaklariyla birlikte ihale
komisyonuna vereceklerdir. Ayrica; ihaleyi kazanan firma ilk teslimat sonrasinda Muayene
Kabul Komisyonuna da teknik sartname maddelerinin isaretlendigi katalogdan verecektir.
2-TITUBB kayd: olmalidir. Kapsam dis1 olanlar bunu belgelendirmeli ve ihale Komisyonuna
sunmalidir.

3-Malzemelerin paketlerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildigi, marka veya tiretici
firma adi olmalidir. Ambalaj tizerinde kag adet oldugu yazilmalidur.

4-Teknik sartnamede aksine bir hilkiim olmadik¢a, malzemeler teslim tarihi itibariyle en az 1 yil
miadli olmalidir. Firma teslimat sonras: hastanede bulunan ve son kullanma tarihine iicay kalan
malzemeleri uzun miadli malzemelerle (fiyat farki veya ek bir maliyet talep edilmeden)
degistirecektir.

- 5-Teklifveren firma, bir adet orijinal numune vermelidir, (Numuneler klinik tarafindan
denenecektir.)

6-Malzemelerin ambalajlan saglam olmali, yirtik delik olmamals, istiflemeye uygun olmalidir.
7-Uretim tarihi ile son kullanma tarihleri arasindaki stire 1 yil olan malzemelerde miad en az 10
ay olmahidir,




