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Miktar

Satin Almacak
OTOMATIK PIPET SET]
AYARLANABILIR OTOMA T
PIPET

EPENDORF TUP 0] ML _

3 _|EPENDORF TUP 02 ML -

MIKROTUP | 5 ML
MiKROSANTRjFUJ TUPU 2 ML
OLACAK
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AGRI EGITIiM ve ARASTIRMA HASTANESi pcr LABORATUVART sARF
MALZEMELER{ TEKNjk SARTNAMELERj

Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi pcr Laboratuvar; pcr sarf malzeme listes; ve
teknik 6zellikleridir.

. Ayarlanabilir otomatik pipet -

(0.5-10 pl ve 10-100 y))

1.0tomatik Tek Kanayy, Pipet Teknik Ozellikjer;

1. Otomatik pipetler gene] laboratuar, molekiiler ve mikrobiyolojik calismalara uygun
olmalidir ve Pipetin tiimi %10 otoklavlanabilmeiidir. (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).
2. Cihazin yapildig; materyal, korozyona ve kimyasa] ¢oziiciilere karg direngl

a.0,5-10 pl (1 adet)
b.10-100 ul (1 adet)

10.Pipetlerin ug aticisi gekme bosaltma butonundan ayn olmal ve u¢ atym, igin fazla gli¢

11.Pipetlerin ¢ekme bosaltma butonu pipetin kullanim hacmini belirtecek sekilde renk
kodlarina sahip olmalidyr.
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21.Uretici firma ISO, IVD ve

12426 kriterini tagimalidur,
23. Pipetlerle beraber pipet pipetiere uygun pipet stand; da verilmelidir.

2 ve3.

0,1 ve 0,2 mi PCRTiipleri Teknik Ozellikleri

1. 0,1 ml ve 0,2 ml hacimli olmalidar,

2. Yiksek yogunlukly polypropyleneden tretilmig olmalidr,

3. Qiagen Rotor Gene marka model cihaza uygun olmahdir.

4. DNAse -RNAseFree olmalidir.

5. Pyrogenfree olmahdyr.

6. Steril olmalidir.

7. Dz kapakli olmalidrr, kapaklar; sizdirmayacak sekilde iyi kapanmalidir.

8. Konik tabanli olmalidyr.

9, PCR ¢aligmalarinda kullamldiginda tiip icerisindeki s1vida buharlasma olmadig
goriilmelidir,

4,

2 ml Diiz Kapakh, Konik Mikrosantrifij Tiipii Teknik Sartname
1.2 ml'lik olmakhdir,

2. Sizdirmaz diiz kapakii ve tabani konik olmahdir

3. Govdesinde hacim skalasi igermelidir

4. Steril, DNase ve RNasefree olmalidir

5. Her pakette 1000,500 veya 100 adet olmahdir

6. Tiipler seffaf saf polipropilenden yapilmis olmalidr.

7. Tuplerin gévdelerinde etiket icin yazim alam bulunmalidir.
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