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Say1 : B.104LSM.404.3001/..... 11.13.2020
Konu : Fiyat Teklifi
Isin Ad: : 1 Adet Hemodiyaliz Su Aritma Sist ve 2 Adet Hemodiyaliz cihaz aylik periyodik bakim onarim teknik servis hiz.alim

Dosya Id 13097
iLGILI FIRMALARA

rica ederim.

Dr.Veli AGGU
ashe
Satin Ahnacak Malin/ Isin KDV Hari¢ Teklif
S.No Maln/isin Cinsi Sut Kodu UBB Miktanl Birimi Fiyat Tutar
; 1 Adet Hemodiyaliz Su Aritma Sistemi aylik 2
periyodik bakim onarim teknik servis hiz.alimi I Ay
> 2 Adet Hemodiyaliz cihazi aylik periyodik bakim
onarim teknik servis hiz.alimi 12 Ay
KDV Haric Genel Toplam

Teklif Eden
...[..12020
Kigi/ Oda / Firmanmn Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag Birim: ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir,
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

* Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

* Teklif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis riin numarasi (barkod) olmalidir.

* Teklif edilen driinlerin onaylanmis Urlin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendiriimeyecektir.

+ [dare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yliklenicinin yazili talebi tizerine en geg 180 giin icinde Yiikleniciye veya vekiline
O0demeyi yapacaktir.

* Firma veya Bayii Numaras) da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

* En geg 3 (iig) giin igerisinde faturasi kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agrn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

Tlgili Kisi : Suat CETIN -

Adress MOLLASULEYMAN YOLU UZERI NO :120 ISTIKLAL MAH.04600 ELESKIRT/AGRI
canardacan@hotmail.com

Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963

E-Posta: satinalmaeleskirtdh@gmail.com Web:
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ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANES]
2021 YILI 12 AYLIK 1 ADET HEMODIYALIZ SU SISTEMI

AYLIK PERIYODIK BAKIM ONARIM TEKNIK SARTNAMESI

zorunlu olan her tiirlij parcayi ifade eder.
Dezenfeksiyon : Saglik Bakanliginin yonetmenligi geregi yiiklenici firma 3 ayda bir §zel soliisyonla

dezenfeksiyon iglemi yapacaktir kullanilacak sarf malzeme yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

2. Bakim - Onarim firma tarafindan idarenin herhangi bir yazil veya sozlii istegi olmaksizin Ayda | kere den az

olmamak iizere bakim yapilacaktir. Firma yaptigi her bakim igin rapor tutacak ve bu raporun 1 niishasin hastanenin

belirleyecegi ilgili kisiye teslim edecektir.

3. Firmanin TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015

4. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklari cihazlarin kalibrasyonlari olmals,

5. Firma; idarenin, istegine bagli olarak periyodik bakimlarin diginda ek olarak, sistemin tiimij veya bir béliimii i¢in

bakim islemlerinin tiimiinii veya bir béliimiinii ek bir iicret istemeksizin yerine getirilecektir. Sistemin bulundugu

yerden idarenin istedigi tizerine herhangi bir yere taginmast durumunda kullanilacak malzemeler idareye sunulup

8. Onarim islemlerinin firma tarafindan baglatilmas; igin gereken siire, ariza bildiriminin, idare tarafindan szlii veya
yazili olarak firmanin teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte baslar.
9. Hastane ariza bildirmesi durumunda firma 48 saat igerisinde arizaya miidahale edecektir. Yedek parca gerektigi

durumlarda bu siire 72 saat olacaktir. I g :
10. idare firmadan sozlegme siiresi icinde herhangi bir zaman, yeterli gérmedigi elemanlarin degistirilmesi ve/veya

sayilarm arttirilmasin isteyebilir. Bu durumda idareden higbir gekilde ek iicret istemeyecektir.

(parea iicreti harig) iscilik nakliye ve montaj firma tarafindan ticretsiz gerceklestirilir. .
13. Firma tarafinda temin edilen ve montaji yapilan yedek parcalar firma tarafindan en az 1 yillik garanti altinda

olacaktir
14. Idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarinin sozlesme kapsamindaki sisteme girme yetkisi verecek

ve calisma sahasi saglayacaktir..
15. Yiiklenici firmanmn teknik personel UTS kayitlari olmalidir.

13.11.2020
Ergiil YAMAN Kiibra ERGUN M.Nuri CETIN
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Kan pompasi agin ylkleme testi
Arter “0” basing testi

Ven “0” basing testi

Sifir seviye testi; Degassing, HPG, PD basing transdiiserleri icin (gerekiyorsa kalibrasyonlari)
Sivi akis yolu tikaniklik testi

Kan kacagi dedektér kontrolii ve kalibrasyonu

PR2 basing reglatérii kontrolij ve kalibrasyonu

Kondaktivit ve sicaklik kontrolij ve kalibrasyonu

DC kagak testi

Error hafizasi kontrolii (temizlenmesi)

Battery backup testi

Heparin pompasi asiri ylikleme testi

Arter ve Ven klemp testi

ELT ve PLT testleri (Ayri form ibraz edilecek)

Sicak/ dezenfeksiyon

Bakim etiketi

17.Ayhk bakim esnasinda yapilmasi gerekenler asagida verilmigtir;

Cihaz dis yiizey dezenfeksiyonun yapilmig oldugunun kontrolii

Cihazin FCH kontroliiniin yapilmasi

Kondaktivite nin kontrol edilmesi

Diyalizat sicakliginin kontrol edilmesi

Dezenfeksiyon gegmisinin kontrol edilmesi ve eksikler varsa belirtilmesi

Cihazin mekanik ve elektronik aksaminin gérsel kontrolii (baglantilar, kablolar, korozyon, sivi kacagji vb...)

Ariza gikarma ihtimali olan parga(lar) in belirlenmesi ve bildirilimesi.

13.11.2020
Ergiil YAMAN Kiibra ERGUN M.Nuri CETIN
Sorm.Djyaliz Hem Diyaliz Hems. Diyaliz He

/%794‘“ C///




*
*

I

s
{é
Rl

s
N TE X

T.C T.C. SAGLIK BAKANLIGI
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AGRI IL SAGLIK MUDURLUGT e
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANES]
2021 YILI 12 AYLIK 2 ADET FRESENIUS MARKA HEMODIYALIZ CIHAZLAR]
AYLIK PERIYODIK BAKIM ONARIM TEKNiK SARTNAMES]

Teklif verecek firmanin Teknik Servis Belgesi veya TSE 12426 hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalidir.

Teknik personelin giincel editim sertifikalari olmalidir.

3. Sozlesme kapsamindaki hemodiyaliz cihazlarinda meydana gelebilecek arizalar onlemek, cihazlarda
herhangi bir hatanin ortaya gikmasi ihtimalini azaltmak, cihazlarin 6mriinii uzatmak ve daha verimli
calismalarini saglamak amaci ile yillik olarak periyodik bakimlarin fabrikanin servis manuelinde belirttigi
test, 6lglim, temizlik ve kalibrasyonlar ile gergeklestirilmesi gerekmektedir.

4. Her cihaz icin yilda bir kez yapilan genel bakimlarda bakim kiti kullaniimasi fabrika tarafindan
Onerilmektedir. Kullanici bakim kiti kullanilarak yillik genel bakim yapilmasini istiyorsa bu bakim kitinin
Ucretini s6zlesmeye ek olarak O0demelidir.

5. Sozlesme siiresince miiteahhit sozlesmede bakimi yapilacak olan hemodiyaliz cihazlarini calisir halde

tutacaktir.

6. Yedek parca gerektiren arizalarda parga 72 saatte temin edilerek cihaz galigir duruma getirilecektir.
Parcanin temininde hava ve kara ulagiminin miicbir nedenlerle olmamasi, giimriiklerin calismamasi
durumunda bu siire nedenin ortadan kalkmasina kadar ertelenir. Pargalarin yiiklenicinin stogunda
bulunmamasi ve yurt didsindan siparisi gerektigi durumlarda bu siire 20 glin olacaktir.

7. Bakim onarim esnasinda firma teknik elemani tarafindan cihaza verilen hizmette kusurly veya eksik
hizmet verilmesinden 6tiirii arizalanacak parcalar firma tarafindan Ucretsiz degigimi yapilacaktir.

8. Idare, sOzlesme kapsamindaki hemodiyaliz cihazlari igin ister koruyucu bakim olsun, ister ariza giderici
mudahale olsun, tiim hizmetlerin yalnizca miteahhit tarafindan yapilacagi hususunu temin edecektir.

9. Bakim esnasinda cihazlara ve lglncl sahislara verilebilecek zararlardan yiiklenici firma sorumludur.
10.Bakim adi altinda cihaza yilda 1 kez servis manuelinde belirtildigi sekilde bakim yapilacak, bunun
digindaki aylik periyodikler ariza mudahalesi yada cihazin genel fonksiyonlarinin kontrolii igin olacaktir.
11.Ylklenici, cihaza yapacad her tirlii miidahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik

yetkilisine imzalatacaktir. Formun imzali bir nishasi klinik yetkilisine teslim edilecektir.

12.1dare disaridan orijinal olmayan higbir yedek pargayl cihazda kullaniimak iizere temin etmeyecektir,
kullanici hatasi ile arizalanan pargalar (creti karsiliginda ana/ithalatgi firmadan orijinal olarak temin
edilecektir.

13.Bakim onarima gelen firma teknik elemanlari mesai saatlerinde geleceklerdir.

14.Yikama alinan cihaz yikama islemi bitmeden firmanin teknik personeli hastanemizden ayrilmayacaktir.

15.Saghk Bakanhiginin yonetmenligi geredi vyiklenici firma 1 ayda bir  6zel soliisyonla
dezenfeksiyon islemi yapacaktir kullanilacak sarf malzeme ylklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

16.Yilhk bakim dahilinde yapilmasi gerekenler asagida verilmistir:

!\Jl—‘

- Kan pompasi vidalarini kontrolij ve gerekiyorsa ayari

- Girig ve atik hortum kelepgelerinin kontrolii

- Alt tabla tekerleklerinin kontrolii

- PET (Koruyucu toprak testi)

- Koruyucu toprak direng testi

- A/D konverter kalibrasyonu

- BPM testi

- Prayming dedekttr kalibrasyonu

- Protective driver board iizerindeki B1 batarya kontrolii
- Kan pompasi kapak testi



