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Agn Il Saghk Midiirlugi
Agr Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

2 g 05.08.2021
Sayn: i
Konu: AMELIYATHANEDE BULUNAN PANELLER iCiN BAKIM ONARIM HIZMET ALIMI

) Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu [hale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alm igin KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL tizerinden 11.08.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma0O4(@gmail.com adresine ivedi olarak gdndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

M
IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi KSol:]tu UBB Miktar Birimi Birim Fi\ﬁ{ ToplamTutar
10 KVA TIBBI IZOLE GUC
1 PANELI (24 ADET) BAKIM 2 BAKIM
ONARIMI
LOKAL ALARM PANELI (13
)
- ADET) BAKIM ONARIMI 2 BAKIM
AMELIYATHANE KONTROL
3 PANELI (11 ADET) BAKIM 2 BAKIM
ONARIMI
MERKEZI ALARM PANELI (1
4 | ADET) BAKIM ONARIMI 2 | BAKIM
Genel Toplam
Teklif Eden
ol 2021
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kase/imza
-

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacag: Birim:

» Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

» Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

» Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
olmalidir.

« Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis tiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

» idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge¢ 180
giin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

* Firma veya Bayii Numaras1 da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturas: kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: Hiz.ELIF YARIKAN Dabhili:
Sayfa 1
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1.

AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
TIBBI iZOLE GUC SISTEMLERI (IT PANEL), LOKAL ALARM PANELLERI,
MERKEZi ALARM PANELi VE AMELIYATHANE KONTROL PANELLERI
PERIYODIK BAKIM ONARIM HiZMETI TEKNIK SARTNAMESI

KONU

Bu teknik sartname Agr Egitim ve Arastirma Hastanesinde bulunan Tibbi izole Gug Panelleri,
Lokal Alarm Panelleri, Merkezi Alarm Paneli ve Ameliyathane Kontrol Panellerini kapsamaktadir.
Sistemin verimli ve performansli olarak ¢alismasini saglamak, koruyucu bakim uygulayarak ileride
meydana gelebilecek arizalarin éniine gegebilmek amaciyla periyodik bakim onarim hizmet alimi
islerinin teknik ézelliklerini, denetim-muayene metotlarini konu alir.

2.

TEKNIK AGIDAN SOZLESME YAPILACAK FIRMADA BULUNMASI| GEREKEN
BELGELER

2.1. Teklif verecek firmalar, s6z konusu Tibbi Izole Giic Panelleri ve Ameliyathane Kontrol
Panelleri igin Uretici firmasinca (Ankira -CALLVISION) veriimis olan yetki belgesine
sahip olmaldir.

2.2.  Uretici firmasi degil ise Yetkili Servis Belgesi ibraz edilecektir.

2.3. Yuklenici firma “TS 12849 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine” sahip olacak, ilgili belgeyi
idareye sunacaktir.

3. GENEL ISTEKLER

3.1. Hastanemizde kurulu olan Callvision-Ankira firmasi Urtini asadida miktarlar belirtilen
arunlerin 12 ay sureyle yillda 2 defa olmak Uzere periyodik bakim ve onarimi
yapilacaktir.

_BAKIMYAPILACAKCIHAZ =~ | MIKTAR
10 kVA Tibbi Izole Gii¢ Paneli (IT Pano) 24 ADET ,
Ameliyathane Kontrol Paneli (AKP) 11 ADET i
Lokal Alarm Paneli 13 ADET

| Merkezi Alarm Paneli . | VADET

3.2. IT panolar ve AKP ‘ler icin KISMIi TEKLIF VERILMEYEGEKTIR. Yklenicinin IT panolar
ve AKP'ler konularinda, bakim onarim hizmeti verebilecegi yoninde imalatgi veya ilgili
kurumlardan alacagi/almis oldugu yetki belgesini teklifle birlikte sunulacaktir.

3.3. Yedek parga hari¢ bakim ve onarim hizmetidir.

3.4. Bakimci firmaya (firma) arizalar telefon, e-mail veya sms ile bildirilecektir.

3.5.

Firma giincel GSM telefonlarini ve e-mail adreslerini |daren|ze azsll olarak verecektir.
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3.6. Bir ariza durumunda firma aranacak, telefon destegi ile arizanin giderilmesi yolunda

’ hareket edilecektir. Telefon ile arizanin giderilmesinin mumkiin olamayacagi anlasilinca
veya idareniz teknik personellerinin arizaya firmanin midahale etmesini istemesi
durumunda en geg 6 (alt1) saat igerisinde arizaya mudahale edilecektir.

3.7. Arnizaya mudahale ediimesine miteakip eger parga gerektirmeyen bir ariza ise en geg 4
saat igerisinde ariza giderilecektir.

3.8. Parga gerektiren arizalar en ge¢ 5 takvim gunl igerisinde giderilecektir. Malzeme
temininde yasanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.9. Anzanin giderilmesiyle ilgili bu sirelere riayet edilmemesi durumunda, Idari
sozlesmelerde gegerli olan idari cezalar uygulanacaktir.

3.10. Firmanin arizaya mudahale etmekte isteksiz davranmasi, savsaklamasi, midahale
etmedidi ariza sebebiyle idarenizin zarar ugramasi durumunda, hazirlanacak tutanak
ile bu durumun belgelenmesi halinde, s6zlesme fesh edilebilecektir.

3.11. Yuklenici sistem arizasini istenilen siirede gideremezse, idareniz e-mail veya sms
yoluyla bildirimde bulunarak firmaya makul bir stre verir. Bu slre sonunda idareniz,
bagkaca bildirimde bulunmaksizin arizayr baska bir firmaya yaptirma ve faturasini
yuklenici alacaklarindan tahsil etme hakkina sahiptir.

3.12. Yuklenici kusuru sebebiyle cihazlara verilen her turli maddi zarar ve gideri karsilamakla
yukimluddr.

3.13. Idare tarafindan gizlilik ve bilgi giivenligi nedeniyle alinacak 6nlemlere yiiklenici mutlaka
uyacak, gizli kalmasi gereken bilgi, belge, gérunti vs. hastane disina sizdiriimayacaktir.

4. PERIYODIK BAKIM
4.1. Tibbi izole Gii¢ Panelleri:

4.1.1. Cihazlarin tamaminin c¢alismasi kontrol edilecek, ayar gerektiren cihazlar/aletler
ayarlanacak, temizlik gerektirenler temizlenecek, tozlu higbir elektrik-elektronik parga
birakiimayacaktir.

4.1.2. Butun baglantilar, elektronik kartlar, transfer switch islemleri, gevsek baglanti olup
olmadid, izolasyon izleme ve hata tespit cihazlari islevleri kontrol edilecektir.

4.1.3. IT Pano uzerinde yer alan izolasyon izleme cihazi, transfer rolesi ve hata tespit
rélelerinin igerisindeki yazilimlarin guncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle teklif
veren firmanin sézlesme 6ncesinde bu yazilimlara sahip oldugunu ve cihazlarin guncel
yazihmlarini cihazlara yukleyebilecedi konusunda uretici firmanin yetki belgesini idareye
sunmalidir. Aksi taktirde s6zlesme imzalanmayacaktir.

4.1.4. Lokal alarm gosterge panelleri kontrol edilecektir. Panellerin yazilimlan gtincellenerek,
IP adresleri Hastane bilgi islemi ile beraber yeniden verilecektir. Boylelikle lokal alarm
paneli tarafindan izlenen IT Pano bilgilerinin lokal alarm paneli Gzerinden gésterimi
saglanacaktir.

4.1.5. Merkezi alarm panelinin yaziliminin guncellenerek, |IP adresleri Hastane bilgi islemi ile
beraber yeniden verilecektir. Boylelikle tim local alarm panelleri ve ameliyathane
kontrol panellerinin entegrasyonu yapilarak bilgilerin merkezi alarm paneli Uzerinden
gdsterimi saglanacaktir.

4.1.6. Cihazlarin kalibrasyon ayarlari imalatgi direktifleri dogrultusunda yapilacaktir.

4.1.7. IT pano uzak alarm Uniteleri bakim ve ariza isleri IT pano yuklenicisine ait olup tipki IT
pano isleri gibi yapilacaktir. Uzak alarm Gnitesi ayri bir modul olarak degil de; AKP ana
kartina monteli/entegre ise sadece AKP'ye kadar gelen;bfo isleri yapilacaktir.
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4.2,

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Kablonun AKP ana kartina giriimesi/gakilmasi, ana karta entegreli uzak alarm
modulinin bakim ve ariza isleri ise AKP yuklenicisi sorumlulugunda olacaktir.

Ameliyathane Kontrol Panelleri:

Genel temizlik yapilacak, butin baglantilar kontrol edilecek, butun sistemin islevleri
kontrol edilecek.

Gevsek baglantilar, voltajlar, kati hal réleler kontrol edilecektir.

Mevcut alarmlarin gideriimesi igin gerekli ayarlar yapilacak, diger firmalaria ilgili
yapiimas| gereken ayarlar var ise bu durum refakatgi personele sdylenecek ve servis
formuna yazilacaktir.

Ameliyathane kontrol panelinden, ameliyathaneleri besleyen IT Panolarin bilgilerinin
gosterimi saglanacaktir.

Ameliyathane kontrol paneli Uzerinde yer alan ana kart, PC karti ve dokunmatik ekran
kart yaziimlar guncellenecektir. Bu nedenle teklif veren firmanin sézlesme dncesinde
bu yazilimlara sahip oldugunu ve cihazlarin gincel vyazilimlarini cihazlara
yukleyebilecedi konusunda uretici firmanin yetki belgesini idareye sunmalidir. Aksi
taktirde s6zlesme imzalanmayacaktir.

5. BAKIM GALISMALARINDA iSTENILEN HiZMETLER

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Bakim g¢alismalari idareniz personeli nezaretinde yapilacaktir.

Yuklenici personelleri, IT pano ve AKP panelleri konusunda Uretici firma tarafindan
verilen egitim sertifikalarina sahip olacaktir. Bu belgeler teklif ile birlikte idarenize
sunulacaktir.

YUKLENICI, isbu Sézlesme altinda hizmetleri yerine getirecek olan personele uygun
guvenlik sartlarini saglayacaktir. Hizmetlere konu Ekipmanlarin elektrik, manyetik,
biyolojik ve radyasyon riskleri de dahil olmak fakat bunlarla sinirli olmamak sartiyla
saglik ve guvenlik risklerinden ari olmasini sadlayacaktir.

YUKLENICI, calismalar sirasinda kazalara kars gerekli tedbirleri almakla yukumludir.
Meydana gelebilecek olan is kazalari sonucunda olusabilecek can ve mal kayiplari ile
bunlardan dogabilecek maddi ve manevi tazminatlardan, YUKLENICIi sorumlu olacaktir.
Ekipman'larin bakim ve onarimlarinin teknik esaslarina ve standartlara (tretici firmanin
belirledigi sartlara, kanun ve ilgili mevzuatin belirledigi esaslara gére) uygun olarak
yapilmamasindan kaynaklanan Ekipmanlar (zerindeki her turli maddi zarardan
YUKLENICI minhasiran sorumlu olacaktir.

Enerji kesintisi olmamasi icin gereken her tirll tedbir alinacak, (yatak basi prizlerin
sebeke kaynagindan beslemenin devam ettiriimesi imkanlarinin zorlanmasi) buna
ragmen enerji kesintisi yaganacak ise, mutlaka idareniz onayin alinacaktir.

Yiklenici, s6zlesme suresince fiyatlar sabit kalacak sekilde, dedgisme ihtimali yiksek
yedek parga fiyat listesini imzali kaseli beyan edecektir. Firmadan temin edilmesine
karar verilen pargalar, firma tarafindan kesinlikle temin edilecek ve parga alim fiyatlari,
bu fiyatlardan ylksek olamayacaktir.

Yiklenici, aniza halinde gerekli olabilecek her turli yedek pargayi, tcreti mukabilinde
temin edecegini taahhut etmelidir.

idare, firmanin anzali oldugunu tespit etti§i ve degismesi gereken (yenisinin alinmasi
gereken) yedek parga igin piyasa arastirmasi yapma ve/veya baska yolla temin etme
hakkina sahiptir. Hangi yolla temin edilmis olursa olsun bu pargalar, cihazlar vb.




5.11.

Ucretsiz olarak yerine takilacak, ¢alisir durumda tesiim edilecektir.

idare s6zlesme konusu hizmetlerin eksik yapiimasi sebebiyle, cihazdan beklenen
verimin alinamamasi halinde ortaya g¢ikan zarari, bilirkisi incelemesi neticesinde tazmin
hakkina sahiptir.

Periyodik bakim onarim sonrasi fatura kesilecektir.




