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Sayi : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan KAN SEKERI
OLCUM STRIBI HIZMETI ALIM ISI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu
isin KDV harig birim ve toplam fiyatimn 28.10.2021 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegegere
veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.
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1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Almlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.
5) Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
7)  Alinacak malzemelerin 2 TKI y1l garantili olmas:

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamizin kasesi ve yetkili imzast olmak zorundadir.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Adres: Agriyolu iizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, giivenli elekironik imza ile imzalanmrstir.
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TEKNIiK SARTNAME

Sira no Uriiniin Cinsi Miktar1 Toplam
1 Kan Sekeri Olgiim Stribi (100°11) 5000 Adet | 5000

1.Kalem: Glukometre Cihazi

1. Cihaz kapiller ve vendz kanda 6l¢tim yapabilmeli

Cihaz biosensor teknik veya yeni jenerasyon fotometrik yontem ile dlglim yapabilir

olmalidir.

Cihazin &lgiim araligr genig (20-500mg/dl) olmalidir.

Cihazin 8leiim siiresi 10 saniyeyi gegmemelidir.

Cihaz Uluslararast dogruluk standartlari ile uyumlu galigmalidur.

Cihaz genis arka 151kl gOsterge ekram olmali ve kan sekeri 6lglim sonuglan bu

ekranda yer almali ve kolay okunabilir olmalidir.

Cihaz agik kaldigmda otomatik kapanmalidr.

Olgtim sirasmda cihaz hareket ettirildiginde Slglim sonucu degismemelidir.

9. Cihaz 10-40 C arasindaki gevre 1silarinda dogru sonug verebilmelidir.

10. Cihaz elektromanyetik dzellik gésteren aletlerden etkilenmemelidir.

11. Cihazin en az 1 yil garantisi olmalidr. :

12. Cihaz st iiste 2 ve daha fazla sayida &lgiim yaptifinda Olglim sonuglar1 arasinda
tutarlilikolmalidir (%5°1ik sapma kabul edilir.)

13. Cihazin hafiza kapasitesi 10 ve daha yukar1 olmalidir.

14. Cihazin pil 86mri en az 1000 dlgtim yapabilmeli, biten pillerin yerine kullanilmak tizere
2 adet pil {icretsiz verilmelidir.

15. Olgiim sirasinda dl¢lim gubuguna damlatilan kanin silinmesine gerek olmayan bir cihaz

olmalidir.
16. Strip yerlestirilirken hazne gukur olmamali, diiz olmali, kan birikimi olmamalidir.

17. Cihazin kullamgh tasima ¢antast olmalidir.
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2. Kalem: Kan Sekeri Ol¢iim Stribi

1. Stripler Glukometre ile uyumlu olmali. M\}-\%
2. Seker olgtim stripleri agildiktan sonra en az 60 giin kullamlabilmelidir. g v
3. Striplerin son kullanim tarihi her stripin iginde bulundugu kutu tizerinde olmalidir.

4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki y1l raf 6mrii olmalidur.

5. thaleyi kazanan firma meveut striplerin kullamlamamasi durumunda son kullanim

tarihine en az ii¢ ay kala durumun firmaya yazili olarak bildirilmesi tizerine daha uzun P
miyadli aym irtin ile degistirme garantisini yazili olarak taahhiit etmelidir. K - g %\

6. Stripler 15-40 C swcaklikta gilivenilir sonuglar vermelidir. ”fi;:g:{ d A

7. Striplerin 8lgiim araligi en az 20-500 mg/dl arasinda olmalidir. \\,\” RS “;7‘ 3

8. Stripler kapiller, arteriyel, venoz ve neonatal tam kan $rneginde gi'lvenilir\’ébnuglar v

vermelidir.



9. Stripler %20-70 hematokrit araliginda giivenli sonug vermelidir.

10.  Stripler 2 mikro litre gibi ¢ok az bir kanla galigabilme 6zelligine sahip olmalidur.
11.  Striplere kan damlatildiktan sonraki en geg 10 saniye gibi kisa stirede cihaz kan gekeri
sonuclarim ekraninda verebilmelidir. '

12.  Stripler cilt temasmdan olumsuz etkilenmemelidir.

13.  Kan stribe kolayca gekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.

14.  Strip cihaza kolayca yerlestirilebilmelidir. Ince olmamali, knlip bitkiilmemelidir.
15.  Striplerin havayla temasim engelleyecek gekilde stripler tek tek ambalajlanmigsa en
fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamissa en fazla 50 adetlik paketler halinde

olmalidir.

16.Yiiklenici firma her 1000 strib igin birer cihaz vermelidir.
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