T.C.
AGRI VALILIGI
Agn i1 Saglik Midirliigi
Agri Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

11.11.2021

Sayr: L3
Konu: OFTALMASKOP AMPULU ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili malzemelerin alum 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 17.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004(@gmail.com adresine ivedi olarak g@ndermeni
hususunda; Geregini rica ederim.
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IHTIYAC LISTESI /
S.No Malzeme Adi I(Sot:ltu UBB Miktar | Birimi | Birim Fiyati ToplamTutar
1 OFTALMASKOP AMPULU 10 Adet
Genel Toplam
Teklif Eden
/2021

Kisi / Oda / Firmamin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kage/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacagi Birim:

» Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
» Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
r=Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
[ Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmus iiriin numarasi (barkod)
olmahdir.
» Teklif edilen iiriinlerin onaylanmig iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
» Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi tizerine en geg¢ 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline demeyi yapacaktir.
» Firma veya Bayii Numaras da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
+ En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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OFTALMASKOP AMPULU TEKNIK SARTNAMESI

istenilen ampiiller RIESTER marka oftalmaskop setine uygun olmalidir.

istenilen Ampuller Riester marka oftalmaskoba uygun voltajda calisabilmelidir.

istenilen pargalar orjinal kutu igerisinde olmalidir.

Ampuller oftalmaskoba kolaylikla takip gikarilabilmelidir.

Tlrkiye Standartlarina uygun olmahdir.
istenilen pargalar garantili olacaktir.
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