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Konu: 2 ADET CERRAHl ASPIRATOR ALIMI

13.01.2022

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm if in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 20.01.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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ASPIRATOR CIHAZLARI,
ASPIRATOR ClHAZI (glFT
KAVANOZLU), TASINABiLJR,
HASTA BASI
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Birimi
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Birim Fiyati
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Teklif Eden
.../.../2021

Kis.i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/lmza

Ek: Teknik Sartname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi ic in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.Ila? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi? Qriin numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi? iirlin numarasi (barkodu) liste halinde veri lmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden it ibaren yi iklenicinin yazih talebi uzerine en ge? 60
gun icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun icerisinde faturasi kuruma ulasjinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya ?ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi$ sayil ir .
• Ahmlanmiz kismi teklife

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
internet Adresi:

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



CERRAHI ASPIRATOR CIHAZI

TEKNIK SARTNAMESi

1. Cihaz aspirasyon gerektiren turn cerrahi isjemlerde, ameliyathane, yogun bakim ve acil
unitelerinde kullanilmaya uygun olmalidir.

2. Cihaz 134 °C steril edilebilen iki adet 3 It. kapasiteli polikarbon malzemeden imal edilmis.
kavanoza sahip olmalidir.

3. Kavanozlarm klinik alani disma kadar aglmadan ta§mabilmesi igin kavanozun govdesine
takihp gikartilabilen tasima kulbu olmahdir.

4. Opsiyonel olarak cam kavanoz ya da tek kullanimlik kavanoz takllabilir ozellikte olmalidir.

5. Cihazin uzerinde asil ve yedek kavanoz segimini saglayan bir diigme bulunmalidir.
Kavanoz degisimi hortum ya da konnektb'r degi§tirmek suretiyle yapilmak zorunda
olmamahdir.

6. Cihazin kavanoz kapaklannda, tasmayi, pompaya sivi kagmasmi onleyen ve bakteri tutucu
ozellikte hidrofobik filtreler bulunmalidir.

7. Cihazin §amandirah ve en az 200 ml kapasiteli emniyet kavanoz sistemi bulunmalidir.
Emniyet kavanoz sistemi, kullanicinin en rahat gb'rebilecegi yerde konumlandinlmis.
olmalidir.

8. Cihazin tabani, carpmalara karsj dayanikh plastik malzemeden imal edilmis. olmalidir.
Cihaz dort adet en az 70 mm capmda ve ikisi antistatik, ikisi frenli tekerlege sahip ve
mobil olmalidir.

9. Cihazin govdesi ve metal aksamlan korozyona karsj korumah malzemeden imal edilmis
olmalidir.

10. Cihaz, yuksek vakum ve yuksek hava aki§i uretmeli, kesintili yuk ile surekli cahsmaya
uygun olmalidir.

11. Cihaz deniz seviyesinde 0 ile 720 mmHg vakum saglayabilecek gugte olmalidir.

12. Cihaz uzerinde yer alan vakum gostergesi 0-760 rnmHg ve lOOkPa skalaya sahip
olmalidir.

13. Cihaz uzerinde hava kagak sistemi ile calisan ve vakum degerini ayarlamaya yarayan
vakum ayar dugmesi bulunmalidir.

14. Cihaz yagsiz tip (bakima ihtiyag duymayan) vakum pompasina sahip olmalidir.

15. Cihazin ortama verdigi gurultu seviyesi maksimum 55 desibel olmalidir.

16. Vakum pompasi en az 60 It/dk hava akisi saglayacak gugte olmalidir.

17. Cihazin uzerinde bir adet i§ikli agma-kapama anahtan bulunmalidir.

18. Cihazin olguleri E*B*Y 430*460*820 mm olmalidir. (+/-20mm)

19. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz §ehir §ebekesi ile gahsmahdir.

20. Cihaz ile birlikte asagidaki standart aksesuarlar verilmelidir.
• 2 metrelik aspirasyon hortumu 2 Adet
• Aspirasyon kanulu 2 Adet



CERRAHI ASPIRATOR CIHAZI

TEKNIKSARTNAMESi

• Sonda kabi ve tasjyicisi 1 Adet
• Hidrofobik filtre 10 Adet

21. Cihaz TS EN ISO 10079-1 standardina uygun olmahdir.
22. Cihaz imalat ve montaj hatalarma karsi 2 (iki) yil garantili olmahdir. Garanti suresinin

dolmasindan sonraki 10 yil boyunca cihazm ucreti kar§iligmda yedek parga temin
garantisi olmahdir.

23. Uretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yonetim sistemi belgelerine sahip olmahdir.
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