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Ultrasound prabuna yerlestirildiginde patlamamal, yirtilmamal,

Mukoza ile temas ettiginde hasar qu5turmamall, allerjik reaksiyona neden olmamal,

Kondomlar hijyenik sartlarda 15tk veya hava gecirmeyecek sekilde, ambalaj acildiginda tekrar
kapanmayacak bigimde ayri ayri ambalajlanmal,

- Kondomlarin net agirhig, sizdirmazlig;, ¢cekme dayanimy, kopma tzamasi, eskitmeye dayanimi ve
gun olm

basing dayanim, TS4185'de belirtilen kosullara uy,; al

. Birim ambalajinin aciimasi elle ve kolayca Yapilabilmelj ve acma sirasinda kondom herhangi bir

mekanik zarar gormemeli

10.Ayry ambalajlarda kondomlar 2-4'liik seritler halinde bulunmal ve 100°liik karton kutular

icinde olmal;

11.Paket (izeringe son kullanma tarihj yazili olmali ve depo teslimj itibariyle en az 2 yil raf 5mrii olmal
12.En az 10 adet Numune teslim edilmelidir,
13. 50.000 adet olmalidir,

Bu sartname 13/07/2020 tarihinde tek nijsha olarak hazarlanmzs olup 13 maddeden ibarettir.
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