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Hgslanemiz Laboratuvarin ihtiyac olan agagida cinsi, miktari ve 6zellikleri yazili olan tip alimi 4734 saylili
Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacakur. S6z Konusu ahm icin KDV
hari¢ birim fivat tekliflerinizi T {zerinden 01.02.2021saat: 14:00  kadar ivedi  olarak gdndermen
hususunda:Geregini rica ederim.
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Malin/isin Cinsi Miktar1 | Birimi Fiyat Tutar

Teklif Eden
vof /2021
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvan - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Saunaimanin Yapilacagi Biim ELESKIRT ILGE DEVLET HASTANESI

- Malzemeler sipangten sonra Hastanemiz Ambarnna mesal saatleri igensinde Ampar Teshmi olarak teslim edilecektir

- Malzemenin g$artnameye uyguniugunun degerlendiriimes: igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir

« Alternatif Teklif Kabul ediimeyecekbir

« Teklifier Birim Fiyat izeninden degerlendirilecektr

. Telif edilen malzemelerin T C ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmig triin numarasi (barkod) olmalidir.
« Teklif edilen Urunlerin onaylanmig Urlin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendiriimeyeceklir

+ |dare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazil talebi Uzerine en geg¢ 180 giin iginde Yukleniciye veya vekiline
tdemeyi yapacaktir.

+ Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

- Teknik Sartname ektedir

« En geg 3 (i) gun igerisinde faturasi kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin cdemesi yapiimayacaktir.

« Bu alimdan ortaya gikacak olan intiaflanin hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Dairelen Yetkilidir.

. Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddelen kabul etmig sayilir

Tigili Kigi Suat GETI -

canardacan a hotmail com
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SEDIMANTASYON TUPU
TEKNIK SARTNAMESI

1. Tam tupler Uretici firmaya ait orijinal etiketi tagimaly, etiketin Gzerinde son kullanma tarihi, seri numarasi ve
saklama kosullari belirtilmis olmalidir.

2. Satin alinacak sedimentasyon tiipleri kendinden sitrath olup, toplam 2 mi hacmi gegmemelidir.

3. Tiiplerin kapak renkleri uluslararasi renk kod sistemine gore siyah renkte olmalidir. Tiip Uzerinde renk ile uyumlu
etiket olmahdir.

4. Tiiplerle birlikte teklif edilen tiiplerin manuel kullanimina uygun olmak kaydiyla sedimentasyon sehpalari gerekli
tiim malzemelerle (zaman ayarl calar aparat) birlikte verilmelidir.

5. Ol¢iim skalasi 1-140 mm/saat olmalidir.

6. Tiipler vakumlu olmalidir. Hastanemizde kullanilan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olmahdir. Uzerinde kan
alabilecegi sinirt gésteren isaret olmalidir. Vakumlarin ayari rakima bagh basing farki gozetilerek yapilmis olmahdir.

7. Tiiplerin miadlari teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olacaktir.

8. TUplerin acik ucu, igindeki vakumu koruyacak sekilde lastik veya kaucuk tipa ve bunun tzerinde koruyucu kapak ile
kapatilmig o_lacaktlr. Vakumlu tiipiin cekmesi gereken minimum kan miktari, tiip Uzerinde alt sinir cizgileriile
belirtilmis olmahdir.

9. Tuplerin tizerinde kag mi kan gekecegi, sodyum sitrat orani bulunmalidir.

10. Tupler tek kullanimlik ve orijinal ambalajinda olmalidir.

11. Ambalajlar saglam olmali, yiikleme ve tasima esnasinda saglamlik ve nakil kolaylig1 gosterecek sekilde olmahdir.
12. Tuplerin uygunlugu denenip onaylanacaktir.

13. Uriinlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankasi) kaydi bulunmalidir ve teklif veren firmalar tarafindan bu kaydi ggsterir
belgeler ihale dosyasinda sunulmalidir. S6z konusu belgeleri olmayanlar ihale digi kalacaktir.

14. Tuplerin CE belgesi olmaldir.
15. Sonuclar mm/saat olarak westergren korelasyonunda ifade edilmelidir.
16. Toplamda 600 adet Sedimantasyon tiipi alinacaktir.
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