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Konu: HAFIZALI IS OLCUM CIHAZI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile vapilacaktir. Sz Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiyat /
tekliflerinizi TL (zerinden 13.04.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004{wgmail.com adresine ivedi olarak gt‘mdermeni?
hususunda; Geregini rica ederim. i /
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IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Ad1 Ksoliitu UBB Miktar | Birimi BiriMﬁfﬂ ToplamTutar
I HAFIZALI ISI OLCUM CIHAZI 3 Adet

Genel Toplam

Teklif Eden
w2021
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacag: Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
» Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
Iternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.
« Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmus iiriin numarasi (barkod)
olmahdir.
« Teklif edilen tirtinlerin onaylanmis tirlin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
» Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi iizerine en geg 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En ge¢ 3 (lg) giin igerisinde faturas: kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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BUZDOLABI TERMOMETRE TEKNIK SARTNAMESI

Cihaz, Soguk Zincir'in ( +22C ile +82C arasi) uzun siireli olarak kolay takip edilmesi amaciyla
kullanima uygun olmalidir.

-102C ile +452C arasinda rahathkla calisabilir ve ayni sicaklik araligindaki degerleri
Olcebilmelidir.

Cihaz giin icerisinde goérdiigii en yiiksek ve en dusik sicaklik ayarlarini hafizasinda tutacak
ozellikte olmalidir.

Cihaz, monitdrii Gizerinde saati ve anhk 1s1 dlgiimiinii gdsterebilmelidir.

Fridge Tag-2 cihazi sicaklk dlgtimlerini geriye doniik 60 giin siire ile kayit etme 6zelliklerine
sahip olmalidir.

Cihaz monitérii izerinde son 30 giin igerisinde soguk zincirin kinhp kirlmadigi, soguk zincir
kinldiysa 8 dereceden yukarida veya 2 dereceden asagida oldugu takip edilebilmelidir.

Cihaz ve dlgiim giivenligi icin cihaz igi agilmaz olmali piline kullanici miidahale edilememelidir.

Cihaz soguk zincirin diginda 60 dakikadan uzun sire kaldigi takdirde ekranda 'ALARM'
uyarisinin, siirekli soguk zincir 1s1 araliginda kaldigi takdirde ise, 'OK" uyarisinin belirtilmesi
ozelligine sahip olmalidir.

Cihazin sicakhk 6lgme hassasiyeti £ 0,5 ° C olmahdir.

Cihazin 1s1 dlgciimi yaptigi zaman araliklarini gosterirken yanilma payi + 1 dakikadan uzun
olmamalidir.

Cihaz, istenildiginde bir USB baglantisi araciligi ile bilgisayara baglanarak son 60 giinlik
sicaklik degerleri PDF formatinda rapor olarak verebilmelidir.

FridgeTag -2 cihazi Diinya Saglik Orgiiti (DSO) PerformanceQualitySafety (PQS) katalogunda
yer almalidir.




