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TEKLIFE DAVET

03.05.2021
Sayn: 207
Konu: GLUKOMETRE SEKER STRIiBI ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL Uzerinden 07.05.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma0O4@gmail.com adresine ivedi olarak gpndermeniz

hususunda; Geregini rica ederim.
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IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi Ksoudtu UBB Miktar | Birimi Biriw ToplamTutar
1 GLUKOMETRE SEKER STRIBI 70000 Adet
Genel Toplam
Teklif Eden
o /2021

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kage/Imza

Ek : Teknik Sarthame
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.

;l;e]lklif edilen malzemelerin “T.C.1lag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
¢ ahdir.

« 'l'eklif edilen tirinlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi tizerine en ge¢ 180
giin iginde Yikleniciye veya vekiline ddemeyi yapacakuir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

+ Teknik Sartname ektedir.

« En geg 3 (iig) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirlmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

+ Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve fcra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilr.
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GLUKOMETRE SEKER STRIBI
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Stripler biosensdr teknolojisi ile ¢aligmahidar.

Stripleri kamn damlatmaya gerek duymadan stribin u¢ kismundan kapiller olarak
cekilmelidir.

Stribin kam emen bolimi seffaf olmali ve kanin emildigi bolime yeterli kan dolup
dolmadig gozle gorilebilmelidir.

Strip kan 6megi uygulandifinda yeterli kan Grneginin uygulandifim cihaza bildirecek
teknolojiye sahip olmahidir.

5. Her 500 stribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihazi verilecektir.
6. Stripler 1,5 mikrolite kan drnegiyle ¢aligabilmelidir.
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8
9

Stripler iizerinde stribin cihaza takilacak baliimiinii gosterir isaretler bulunmalidur.

. Stripler 25°lik veya 50°'lik ambalajlarda olmalidir.
. Stripler toplam 10 sn igerisinde sonug verebilir 6zellikte olmalidir.

10. Stripler orjinal ambalajinda olmaldir. kutu etiketleri iizerinde kod no, lot no, son kullamm

tarihi, saklama kogullar1 ve kag testlik ambalajda oldugu belirtilmelidir.

11. Stripler 4-30 °C sicaklikta saklanabilmelidir.

12. Strip kutularinda nemlenmeyi 6nleyecek diizenekler bulunmahdir.

13. Her kutunun igerisinde mutlaka bir kalibrasyon ¢ubugu bulunmalidur.

14. Stripler diinyada gold standart kabul edilen YSI sistemleriyle yapilan karsilagtirmalarda

gegerli olan standartlar1 yakalamis olmalidar.

15. Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) y1l miadli olmahdr.
16. Son kullanma_tarihinin ge¢mesine 3 ay kala bildirilen kullaniimams tiim tibbi sarf

malzemeler yenisiyle degistirilecektir.

17. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmalarm teklifleri degerlendirme

dis1 birakilacaktir.




