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Konu: ANJIYOGRAFIK KATETER ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktari ve geellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gre Dogrudan Temin Usuliile yapilacaktir. Siz Konusu alim gin KDV harg birim fiyat tekliflerinizi T,
werinden 14.07.2021 saat: 12:00 ‘a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gndermeniz hususunda; Geregini ry

ederim.
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Teklif Eden
w2021
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya TicaretUhvani - Kase/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacagi Birim:

« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri terisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi gin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
“’Iﬂ..iiﬁcr Birim Fiyatizerinden degerlendirilecektir.
Lklif edilen malzemelerin “T.C.Ilz ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kayded:lerek onaylanmisiiin numarasi (barkod)
oimalidir. "
» Teklif edileni#nlerin onaylanmigin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dizenlenmesinden itibaren yilklenicinin yazilrtalebiizerine en ge; 180 gin
ginde Yikleniciye veya vekilineodemeyi yapacaktir. '
+ Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
+ Teknik Sartname ektedir. ]
* En ge& 7 (yedi) gn terisinde faturasi kuruma ulagtirlmayan Mal /Hizmetinddemesi yapilmayacaktir.
+ Bu alimdan ortayagikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve fcra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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KORONER KALP KATETERi DIAGNOSTIK (ANJIO)

1. Kateterler, sag ve sol Judkings, pigtail, (acili, agisiz) sag ve sol amplatz,
multipurpose, sag ve sol koroner by-pass, internal mammary, Sones ve benzeri
tiplerinde, 5-6 F kalinliklarda ve ug kisimlari degisik genislik (3.5-4.0-4.5-5.0-6.0
cm) ve degisik acilarda sekillendirilmig olmahdir.

N

. i¢ limen genisligi 0.038 guidewire ile uyumlu olmahdir.

3. Kateter 1/1 tork ozellikte olmahdir.

4. Kateterin ug kisminda kalinligi ve tip kodlamasi bulunmahdir.
5. Kateterin ucu soft tip (yumusak) tip ve atravmatik olmaldir.
6. Koroner kataterler gelik tel 6rgu ile desteklenmis olmahdir.
7.6 F lik cap igin en az 0.056 inch i¢ capa sahip olmalidir.

8. Kateterlerin uzunlugu en az 100 cm olmalidir.

g. Kateterler ile koroner arterlere oturulmasinda zorluk olmamali, vicut isisinda
Tip hafizasini korumalidir. Bu ézellikler kullanici tarafindan test edilecektir

10. ihaleyi kazanan firma, sonradan kullanim durumuna gore kullanicilarda
kalan degisik konfigurasyondaki kateterleri istenilen konfigurasyondaki
kateterlerle degistirmeyi taahhut edecektir.

11. Teklif edilen malzemeden 5( bes) adet numune teslim edilecek olup
kullanici teknik 6zellikleri test edecektir.




